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Manuel d'instructions

Pour garantir des résultats et votre sécurité

veuillez lire attentivement ce manuel avant utilisation
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BREVE INTRODUCTION DU PRODUIT

* Merci beaucoup d'utiliser I'appareil stop régles douloureuses Careboo Cutty
développé et fabriqué par notre société.
Veuillez suivre le manuel d'instructions pour le bon fonctionnement si vous
utilisez ce produit pour la premiére fois, afin d'ajuster 'emplacement des gels
pads et la puissance a I'endroit approprié pour votre douleur.
Veuillez charger 'appareil a pleine puissance avant de l'utiliser, afin
d'assurer la meilleure efficacité de fonctionnement.

+ Ce produit a été congu pour les femmes de plus de 16 ans

SPECIFICATION DU PRODUIT

Modéle KBE-101

Entré nominale de charge 5w/500mA

Batterie 3.7v/80mAh batterie lithium

Norme GB4706.1-2005

Fréquence 2Hz-120 Hz

CONTENU DU COFFRET

Quantité 1 2 4 1 1

COMPOSANTE DU PRODUIT

+ Contrélé par un microordinateur, l'opération est siire et simple
gérée par une fréquence et une force modérée.

. Scientifiqguement congu, l'impulsion électrique tempérée peut rendre votre
estomac chaud, confortable et détendu.

«L'indication LED est claire et définie. La petite pince vous permet de
l'accrocher, et la boite de rangement portable vous permet de I'emmener partout.

*3 modes : mode apaisant doux, mode apaisant profond et mode apaisant
léger ;15 types de sélection d'intensité ; rassemblés pour diverses exigences des
femmes.Remarque : Lorsque le mode est activé, 'intensité est automatiquement
reduite a zéro et l'intensité doit étre réinitialisée.

+ A chaque fois que vous allumez le Careboo Cutty, il se mettra
automatiquement sur le mode de la derniére opération utilisé.

* Avertissement de batterie faible : si la batterie est insuffisante, Careboo Cutty
s'éteint automatiquement

«Lors du chargement, le voyant clignote, puis le voyant reste allumé lorsque le
Careboo Cutty est complétement chargé.
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Cable Electrode 2

FONCTIONS DE L'APPAREIL
1.Touche ON/OFF

3. Touche - 2. Touche +

4. Indicateur LED

5.Prise de charge/
Prise de sortie électrode

1.Touche ON/OFF :Al:upuyer sur cette touche pendant 3 secondes pour
démarrer ou éteindre 'appareil Careboo Cutty. Cliquer réglera le mode.

2.Touche + : Augmente la puissance de l'appareil Careboo Cutty.
3.Touche - : Diminue la puissance de I'appareil Careboo Cutty.

4.Indicateur LED : Affiche I'état de fonctionnement de I'appareil Careboo Cutty.

5.Prise de charge / Prise de sortie électrode : Utilisé pour insérer le cable
d'électrode et charger I'appareil Careboo Cutty avec un céble d'alimentation USB.




FIL ET COUSSINETS D'ELECTRODE

1.Les électrodes fournies sont 2Lle car_actére collant du coussip p‘}électrodel
adhésives. elles peuvent étre utilisées a une influence sur la conductivité
a plusieurs reprises environ 15 fois. électrique et l'efficacité

3.Lorsque le coussin d'électrode 4 .Lorsque la surface du gel pad n'adhére plus
n'adhére plus, laver rapidement avec  du tout, veuillez changer le nouveau tampon

de I'eau et sécher I'eau de la surface, d'électrode.
sécher et le réutiliser naturellement.

COMMENT UTILISER CAREBOO CUTTY

1.Retirez le coussinet d'électrode et connectez-
le avec le fil d"électrode.

2.Insérez I'extrémité du fil d'électrode dans
|'appareil Careboo Cutty.

3.Accrochez 'appareil Careboo Cutty au bon
endroit.

4.Collez les gels pads d'électrode au bon endroit.




ON/OFF

5.Appuyez sur la touche ON / OFF pendant 3 secondes
pour démarrer |'appareil Careboo Cutty.

6.Cliquez sur la touche Démarrage / arrét pour choisir
le bon mode

7.Appuyez sur la touche + pour faire fonctionner, avec la
force niveau 1, ensuite la force sera niveau plus élevé en
appuyant une fois sur la touche +.1l y a 15 niveaux au
total. Si vous appuyez sur la touche - une fois, la force
sera plus faible.
Lorsque la force redescendra au niveau 1, si la touche -
est pressée a nouveau, elle sera en mode stand-by.

8.Habituellement, les fonctions aprés fonctionnement sont différentes. Ce n'est que si
votre peau n'a aucun effet secondaire que |'appareil Careboo Cutty peut étre utilisé en
continu plusieurs fois. Si I'efficacité n'est pas évidente, la force peut étre augmentée

ou le mode peut étre ajusté et le temps de fonctionnement peut étre prolongé.

CONSEILS POUR LE FONCTIONNEMENT

1.Afin d'avoir une meilleure efficacité, nous vous suggérons de faire fonctionner
'appareil Careboo Cutty a plusieurs reprises aprés son achat.

2.'appareil Careboo Cutty a 3 niveaux de fonctionnement. Lors du changement
du mode, la puissance de sortie sera automatiquement réduite a 0. Ensuite, appuyez
sur la touche + pour faire fonctionner. Les 3 modes ont 15 niveaux de force pour au
choix, avec différentes tensions pour Iimpulsion électrique de chaque force. Le
niveau 1 est le plus bas tandis que le niveau 15 est le plus élevé.

3.L'appareil Careboo Cutty repasse automatiquement en mode veille aprés avoir
fonctionné durant 20 minutes ou s'il n'entre pas en contact avec la peau en 3 secondes.
Il s'éteindra automatiquement s'il est en mode veille depuis 20 secondes. Si l'utilisateur
souhaite le réutiliser, il devra étre redémarré.

4.Parce que la structure des tissus des fibres nerveuses, sont différentes pour
chaque individu, lors du fonctionnement, les utilisateurs auront des sensations
d'efficacité différentes. Ainsi les utilisateurs pourront essayer plusieurs modes
afin de trouver le mode approprié a leur douleurs.

5.Aprés chaque utilisation, veuillez vérifier que I'appareil Careboo Cutty s'est
éteint avant de retirer les gels pads de la peau, afin d'éviter d'avoir la sensation
d'e recevoir une micro décharge. Aprés utilisation, veuillez retirer les gels pads
et les placer a 'emplacement destiné a cet effet.




CONTRE-INDICATIONS ET AVERTISSEMENTS

1.1l est interdit d'étre utilisé par les patients porteurs d'un stimulateur cardiaque ou
ayant de graves problémes de rythme cardiaque.

2.L'utilisation durant la conduite est interdite.

3.1l est interdit aux patients souffrant de barriére cognitive ou d'obstacle paralytique de
la sensation cutanee.

4.1l est interdit d'étre utilisé au niveau du sinus carotide interne des deux cotés et de
la gorge avant.
5.11 est interdit de |'utiliser & la place du ceeur.

6.1l est interdit d'étre utilisé par les patients épileptiques. Il est interdit aux femmes
enceintes de |'utiliser pendant la période de grossesse.

PRECAUTIONS DE FONCTIONNEMENT DU PRODUIT

1.Le produit ne peut pas étre plongé dans l'eau.
2.Le produit ne peut pas étre utilisé pendant le sommeil.

3.Avant d'utiliser I'appareil Careboo Cutty, il est nécessaire de vérifier si la batterie est
correcte.

4 Le produit ne peut pas étre placé dans des endroits a haute température.
5.Le produit ne peut pas étre placé a proximité d'un magnétisme puissant.

6. Les exigences de température et d'humidité lors du stockage et du transport:
Température : -20°C -80°C
Taux d'humidité : 8% - 80%

PRECAUTIONS DE CHARGE

1.Le céble de charge de type USB 5v / 500mA qui est utilisé pour charger les
téléphones portables peut &tre utilisé pour charger ce produit.

2.Aussi le cable de charge de type USB 5V / 1A qui est utilisé pour charger les
téléphones portables peut étre utilisé pour charger ce produit. La charge prendra
donc 2h30.

3.Veuillez ne pas charger |'appareil dans des endroits 4 haute température,
humidité, poussiére et grandes vibrations, soleil direct, etc.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN
1.Veuillez nettoyer le produit avec un chiffon doux et sec. Il est interdit d'utiliser un
détergent chimique érosif pour l'essuyer.

2.1l est interdit de faire pénétrer des liquides dans I'appareil Careboo Cutty lors du
nettoyage.




INSTRUCTION DE GARANTIE
*Merci d'avoir choisi le produit Careboo. Nous tenons a vous exprimer notre gratitude!

Afin de permettre aux consommateurs d'utiliser le produit fabriqué par notre
entreprise avec satisfaction, nous suivrons les lois pertinentes émises par le pays,
suivrons les articles détaillés de "Loi sur la protection des droits et intéréts des
utilisateurs”, "Loi sur la qualité pour Produits"ainsi que les réglements des" trois
garanties "pour réglementer notre systéme de service aprés-vente.

+Premiérement, nous allons vous donner les instructions suivantes aux droits et
intéréts que vous allez faire valoir:

Veuillez saisir vos coordonnées réelles lors de la commande.

Si notre entreprise ne peut pas exécuter le service de garantie en raison
d'informations erronées, les acheteurs en assumeront eux-mémes la responsabilité.

Tous les défauts causés par le probléme de qualité du produit lui-méme dans des
conditions normales de fonctionnement, notre société fournira un service de
réparation gratuit pendant la période de garantie.

Dés la date d'achat du produit, uniguement le corps principal du produit bénéficie d'un
service de garantie gratuit pendant 2 ans.

LES CONDITIONS SUIVANTES NE SONT PAS
INCLUSES DANS LES COUVERTURE DE LA GARANTIE:

1.Le produit est endommage en raison d'un mauvais fonctionnement ou d'un manque
d'entretien approprié.

2 Les dommages causeés par l'utilisation du mauvais courant et de la mauvaise
tension, l'insertion du produit dans une prise non qualifiée, d'autres destructions
humaines, un incendie / catastrophe / tremblement de terre / inondation / orage /
autres catastrophes naturelles / danger public / alimentation / tension anormale.

3.La garantie a été résiliée pendant la période de garantie:

a. Le produit a été réparé ou démonté par du personnel non autorisé par Careboo.
b. Le produit a utilisé des composants non fabriqués par notre société.

¢. Le produit est endommagé en raison de son utilisation dans des conditions non
familiales (telles que industrielles / commerciales). A I'exception des réglementations
des lois applicables, les composants remplacés ou les appareils entiers dans la
periode de garantie mettront fin a la période de garantie lorsque la période de garantie
du produit d'origine expire. L'entreprise n'assumera aucune autre responsabilité a
I'égard de toute autre exigence.

4.Tous les autres services de maintenance hors du champ d'application de la garantie
seront facturés conformément a la réglementation.
Pendant la période de garantie, s'il y a un défaut causé par un matériau ou une
fabrication, notre société remplacera le produit ou les composants. Lors de la
demande de maintien en garantie, assurez-vous de renvoyer les composants
défectueux et la facture d'achat qui peut certifier la date d'achat a I'entreprise.

5.Les composants et appareils remplacés pendant la période de garantie
appartiennent a Careboo. Si vous avez un probléme concernant la maintenance,
veuillez contacter le centre de service de Careboo.Veuillez appeler la ligne
d'assistance apres-vente internationale : 400-8615-608
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