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Volk Optical Vitrektomie-Kontaktglaser

DEUTSCH: BEDIENUNGSANLEITUNG

VERWENDUNGSZWECK
Vol Vitreki rerden als fiir U des i und die Anomalien
eingesetzt
SPEZIFIKATIONEN
Produkt Teilenummern VergroRerung
MiniQuad® sy 039
MiniQuad® XL sy 038
DynaView vowir 039
Central Retinal 532{3}@ 0,71
Super Macula® SMACVIT 1,03
e TR o
ANWENDUNGSINDIKA TIONEN
Von einem approbierten Arzt fiir Behandlungsmethoden zu verwenden, fir die i itrekt
eingesetzt werden
2 Fiir das Kontakiglas muss eine viskose, sterile, tranenartige Flissigkeit (Methylzellulose oder eine ahnliche Kontakifissigkeit) verwendet werden,
die auf die konkave Kontaktfiache (patientenseitig) aufgetragen wir
3. Das Standard-Kontaktglas ist auf die mit Naht- oder in und den Griffen VitreoLens Handle®
oder Volk Infusion Handle ausgelegt.
4, Die (SSVE@) bietet sichere auf dem Auge ohne zum Aufnéhen.
5. Eswird empfohlen, einen geeigneten faseroptischen Diffusions- oder Kugellichtleiter und eine starke Lichtquelle zu verwenden, um die Refina zu
beleuchten.

WA WARNHINWEISE:
1 DAS KONTAKTGLAS NICHT VERWENDEN, WENN DIE KONTAKTFLACHE(N) SCHADEN AUFWEISEN.

2 AUSSCHLIESSLICH VERWENDEN, WENN DER PASSENDE KONTAKTGLASTYP EINGESETZT WIRD UND GENUGEND
KONTAKTFLUSSIGKEIT ZWISCHEN DER KORNEA UND DER GLASKONTAKTFLACHE VORHANDEN IST.

3. DARAUF ACHTEN, UBERMASSIGEN DRUCK AUF DIE KORNEA ZU VERMEIDEN, DA DIES DIE FLUSSIGKEITSDYNAMIK
BEEINTRACHTIGEN KONNTE.

4, KONTAKTGLAS NICHT VERWENDEN, WENN DAS NETZHAUTBILD AUS IRGENDEINEM GRUND TRUB ODER UNSCHARF IST.

WIEDERVERWENDUNG
WANWARNHINWEISE:

1
2,

EINE GRUNDLICHE MANUELLE REINIGUNG WIRD EMPFOHLEN.

ATZENDE REINIGUNGSMITTEL (D.H. SAUREN, BASEN USW.) SOLLTEN NICHT VERWENDET WERDEN. VERWENDEN SIE
REINIGUNGSMITTEL MIT EINEM NEUTRALEN PH-WERT

vo

UNG AM DRT:

3. Neue oder gebrauchte kontaminierte Kontakigliser miissen gereinigt werden.
4, Korperfiissigkeiten dilrfen vor der Reinigung nicht auf den Linsen trocknen. Entfernen Sie groe Mengen an Kérperflissigkeiten.

5, Aligemein giiltige VorsichtsmaBnahmen beim Umgang mit kontaminiertem Material miissen beachtet werden.

6 Instrumente miissen nach der Verwendung so schnell wie moglich gereinigt werden, um ein Anirocknen zu vermeiden.
EINSCHRANKUNGEN BEI DER WIEDERVERWENDUNG:

Wiederholte Reinigung, Desinfektion und Sterilisation, sofern sie gemaR den Anweisungen durchgefiihrt werden, haben nur minimale Auswirkungen auf
Volk Indirect Kontaktgléser. Das Ende der Lebensdauer des Produkts wird normalerweise durch Verschleift und Schaden aufgrund der Benutzung

bestimmt.
vo UNG VOR DER
Die folgenden Reinigungs-, Desinfektions- und Sterilisationsanweisungen werden unterstitzt durch das Vermeiden von Antrocknung auf der

Legen Sie die wenn maglich in Wasser oder decken Sie sie mit einem feuchten Tuch ab.

REINIGUNG, DESINFEKTION, STERILISATION

REINIGUNG:
Wihlen Sie die bevorzugte Reinigungsmethode aus:

it einer milden Reinigungslosung unter Zuhillenahme eines sauberen, weichen Baumwolltuches oder eines Tupfers reinigen.
Keine Reinigungsmittel mit Weichmachemn verwenden.
Reinigen Sie das Glaselement mit dem Volk Reinigungstuch (POLC) oder einem Volk LensPen®. Reinigen Sie die

Methode B Kontaktglasoberfldche im Uhrzeigersinn, um den Ringeinsatz nicht zu lockern.

ACHTUNG: Verwenden Sie den Volk POLC oder den Volk LensPen® nicht auf Oberflachen, die mit dem Auge in Beriihrung kommen.

1. Berelten Sie eine frische Enzymreinigungslosung zu (z.B. Enzol) - 2 Unzen pro Gallone mit warmen (~30 - 43 °C) Leistungswasser.
Weichen Sie jedes Teil fiir 20 Minuten in der Lsung ein.

Biirsten Sie nach dem Einweichen die geriffelte Oberflache des Rings mit einer weichen Biirste ab und das Kontaktglas mit einem
weichen Tuch, bis alle Spuren von Reinigungsmitteln und alle Verunreinigungen entfernt sind. Achten Sie besonders auf Einkerbungen
und andere schwer zu erreichende Bereiche. Hinweis: Um Kratzer zu vermeiden, den Kontaktglasteil nicht abbiirsten, sondern ein
weiches Tuch verwenden.

Methode A

wn

Methode C: | 4 Griindich in einem Leitungswasserbad bei Raumtemperatur abspiilen (nicht unter ieiendem Wasser) bis alle sichtbaren
Reinigungsmittelriicksténde entfernt wurden.
5. Ineine fisch zubereftete Enzymidsung legen (siehe Schrit 1 oben) und fir 20 Minuten im Ultraschallbad behandeln
6. Nach dem grindich n einem | bei abspillen (nichtunter lefiendem Wasser),bis
alle schtbaren Reinigungsitelrickstande entfernt wurden
7. Alls auf berprifen, Wenn 20 sehen sind, it fisch zuberefteter
Reiniqungsiosung wedolen
YANACHTUNG. \

UM SCHADEN AN DEN OBERFLACHEN ZU VERMEIDEN, REINIGEN SIE DAS KONTAKTELEMENT DER KONTAKTGLASER NICHT MIT
ALKOHOL, PEROXID ODER ACETON.

DESINFEKTION:

1. Wiederverwendbare chirurgische Instrumente miissen vollstindig steriisiert werden. Eine Desinfektion ist nur als optionaler Schritt neben einer
volistandigen Steriisation zuléssig.

2. Gehen Sie wie in Methode A oder Methode C beschrieben fiir die Reinigung vor.

3. Wahlen Sie eine der Losungen aus der folgenden Tabelle aus:

DESINFEKTIONSMITTEL KONZENTRATION EINWIRKZEIT

Glutaraldenyd 2% wassrige Losung 25 Minuten n.
Natriumhypochlort (5,25 % NaCIO; 9 Teile Wasser, 1 Teil Bleichmittel 10 Minuten 25 Minuten
Cidex OPA Siehe Herstelleranweisungen 12 Minuten nz.

4. Legen Sie das Kontakglas auf der Seite in ein Gefa. Danach geben Sie das gewéite Desinfektionsmittel hinzu bis das Kontakiglas komplett

bedeckt ist und lassen es fiir die oben genannte Mindesteinwirkzeit einwirken (bei mindestens 20 °C). Achten Sie darauf, dass alle Lumen und
schwer zu erreichenden Bereiche bedeckt sind und vermeiden Sie Lufteinschlisse.

5. Waschen Sie das Kontaktglas griindlich in einem Wasserbad mit Raumtemperatur ab (mindestens 20 °C). Tauchen Sie es fiir eine Minute komplett
ein. Spiilen Sie manuell alle Lumen oder anderen schwer zu erreichenden Bereiche mit Wasser aus. Bewegen Sie das Kontaktelement unter
Wasser, nehmen Sie es heraus und tauchen Sie es wieder ein. Wiederholen Sie die Spiilprozedur noch zwei Mal mit frischem Wasser.

6. Mit einem weichen, fusselfreien Bauwolltuch trocknen.

STERILISATION:

1 Folgen Sie der oben beschriebenen Methode C zur Reinigung.

2, Ethylenoxid-Sterilisation ist die bevorzugte Sterilisationsmethode. In einem 2-Stunden-Zyklus bei einer Temperatur von 130°F (aber nicht iiber
150°F) und mit einer Konzentration von 600 mglL sterilisieren.

3. Steriisieren Sie Komaktglaser nicht in herkémmlichen (schwarzen Leder-)Etuis, da diese nicht fiir die Verwendung in Sterilisationssystemen
geeignet sind.
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AUTOKLAVIEREN ODER KOCHEN SIE DIE KONTAKTGLASER ODER ADAPTER NICHT, UM EINE BESCHADIGUNG ZU VERMEIDEN,

INSPEKTION WARTUNG & PRUFUNG
Uberpriifen Sie sorgfaltg, ob alle sichtbaren Verunreinigungen entfernt wurden. Sollten noch Verunreinigungen zu sefen sein, wiederholen Sie den
Reinigungsprozess.

2. Fiihren Sie eine Sichtpriifung auf Schaden und/oder VerschleiR durch.

3. Wenn Schaden oder Verschleil auffallen, die die Leistung des Kontakiglases beeintrachtigen knnten, wenden Sie sich beziiglich einer Riickgabe an Volk
Optical oder Ihren Handler.

4. Wartungstatigkeiten sind nicht ndtig

VERPACKUNG & LAGERUNG
Das Krankenhaus ist fiir interne Verfahren zur Inspektion und Verpackung der Kontaktglaser auf eine Weise, die geeignete Sterilisation ermdglicht,

verantwortlich
2. Verwenden Sie ggf. die Doppelverpackungsmethode.
3. Sterile Instrumente milssen in einem Bereich gelagert werden, wo sie vor Sterilitatsverlust geschiltzt sind.

Gebiihrenfrei: 800-345-8655 (USA)  Telefon: 440-942-6161 Fax: 440-942-2257 E-Mail:  volk@volk.com



