
使用說明書

型 號︓NC003 

電子嬰幼兒
吸鼻器

請 細 閱及保 存此 說 明書

產品部件

國際標準

本設備符合歐盟關於醫療產品標準 93/42/EEC︐和歐洲標準 EN60601-1-2 
相關之電磁兼容性︒

類別

1. 內部供電設備

2. BF類別

3. IP22

4. 滅菌或消毒︐蒸汽消毒

5. 類別 AP / APG 設備︓不適用

6. 連續運行︒

保養和使用
• 使用抽吸器時︐確保嬰兒嘴巴張開︒
• 使用抽吸器時︐不要阻塞嬰兒的另一個鼻孔︒
• 每次使用後清潔吸鼻器︒
• 請勿將帶有粘液的裝置存放在一次性鼻杯子內︒請於每次使用後清潔/
 消毒︒
• 如果吸鼻器閒置超過 14 天︐請取出電池︒
• 每次使用前務必正確插入矽膠密封圈︒
• 請將本品放在兒童不能接觸的地方︒
• 如果鼻子有傷口︑感染或流血︐請於使用前諮詢你的醫生︒
• 請勿使用非本吸鼻器提供之附件零件︒

故障排除

問題 解決方案

沒有吸力 - 檢查矽膠密封圈是否到位
- 檢查透明蓋是否鎖定並密封到位
- 檢查矽膠嘴是否正確組裝

開/關按鈕失靈 - 檢查電池是否正確插入
- 更換電池

如何使用︓

1. 使用前清潔雙手

2. 清洗消毒透明蓋︑一次性鼻杯子︑密封環和矽膠嘴︒

3. 將一次性杯子放入裝置內︐將密封圈定位到位︐然後在頂部放置透明
 前蓋︐扭緊以密封並鎖定到位︒

4. 選擇適合嬰兒/幼兒年齡的正確提示︒

5. 確保寶寶的嘴巴張開︒將尖端放入嬰兒鼻子︒不要太深入鼻子︒請勿
 將尖端用力壓在鼻孔壁上︒請勿將本產品用於耳朵︑眼睛或喉嚨︐該產品
 旨在用於吸取鼻粘液︒使用吸鼻器時︐請勿堵塞嬰兒的另一個鼻孔︒

6. 按“i”僅操作設備幾秒︒

7. 僅使用幾秒以去除鼻粘液︒

8. 按“O”關閉設備︒

9. 拆開蓋子︐取下一次性鼻杯︐清理粘液︒

10. 清洗︑消毒︑晾乾並重新組裝蓋子︑一次性鼻杯和矽膠嘴︒

11. 用軟布擦拭主體︒
 請勿將設備浸入水中︒
 只可使用配件中的一次性鼻杯收集粘液︒
 當鼻杯已2/3滿時︐請更換或清空一次性鼻杯︒
 當杯中有粘液時︐不要將吸鼻器倒置︐它可能造成阻塞︒
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 可拆卸透明前蓋︐可扭開取出

 矽膠圈

 

 電池蓋

 一次性鼻杯 x 25個

 一次性鼻杯隔層

 粉色矽膠嘴 0-3個月適用

 藍色矽膠嘴 3-12個月適用

 橙色矽膠嘴 12個月以上適用

 備用矽膠密封圈
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開/關按鈕

如有疑問?
請參考我們官方網址︓tommeetippee.com

Guangzhou Berrcom Medical Device Co., Ltd.
No.38 Huanzhen Xi Road, Dagang Town, Nasha, 511470 Guangzhou, Guangdong, 

PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA

Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)
Ei�estrasse 80, 20537 Hamburg, Germany

0123

安裝/更換電池

1. 滑下電池蓋︒

2. 插入 2 節 AA 鹼性電池︒

3. 將電池蓋滑回原位︐直到聽到咔嗒聲︒請勿使用充電電池︒



圖標說明

圖標 圖標說明

使用類別︐BF

直流電

防止手指接觸危險部件和防止外殼傾斜 15° 時滴水

參考產品説明書

廢物處置︓不要將本產品棄置於未分類垃圾箱︒
將此類廢物需單獨收集以進行特殊處理

生產商

產品編號

CE 標籤證明產品符合 93/42/EEC 對醫療器械的
基本要求

歐盟授權

進口商

EMC 聲明

鼻吸器或系統適用於家庭醫療保健和診所環境︒

警告︓請勿在有源的 HF醫療手術設備或 RF電磁磁共振成像系統的屏蔽室
使用︒

警告︓請避免將此設備與其他設備相鄰使用或與其他設備堆疊使用︐此舉
可能導致設備干擾操作︒如果必須以這種模式操作︐應檢查該設備和其他
設備是否正常運行︒

警告︓使用非指定製造商提供提供的附件︑傳感器和電纜可能會導致增加
或降低電磁波干擾並導致設備不正常操作︒

警告︓便攜式射頻通信設備（如︓天線電纜和外部天線）與設備 NC003應
保持使用範圍不小於 30 厘米（12 英寸）︐否則有可能影響本設備的正常
操作︒

1. 在預期使用壽命內保持有關電磁干擾的基本安全和基本性能的所有
 必要說明︒

 便攜式和移動射頻通信設備可能會影響NC003工作性能︐使用時避免
 強電磁干擾︐如勿靠近手機︑微波爐等︒

2. 指南和製造商聲明 - 電磁輻射和抗擾度

電磁輻射和抗擾度指南和製造商聲明

《請參考產品附件英文説明書》
 表1︐表2︐表3

 


