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iHealth

Oximetro de pulso conectado

GUIA DE INICIO RAPIDO

INSTRUCCIONES DE CONFIGURACION

CARGUE LA BATERIA ANTES DEL PRIMER USO

Conecte el pulsioximetro inaldmbrico de iHealth a un puerto USB por tres horas o
hasta que se apague el indicador de la bateria.

DESCARGUE LA APLICACION

Descargue la aplicacion gratuita “iHealth MyVitals” en la App store

(compatible con dispositivos iOS) o en la Google Play store

(compatible con dispositivos Android). Siga las instrucciones en iHealth
pantalla para registrarse y configurar su cuenta de usuario iHealth (el

dispositivo iOS compatible debe tener la versién 7.0 o posterior, y el

dispositivo Android compatible debe ser de la version 4.4 o posterior).

ACCEDER LA IHEALTH CLOUD

Mediante la configuraciéon de su cuenta en la aplicacion, también tendra acceso a una
cuenta gratuita y segura iHealth Cloud.

Visita www.ihealthlabs.eu, haga clic en "Registrarse" e introduzca su nombre de
usuario y contraseia para acceder.

ACTIVE BLUETOOTH

El pulsioximetro inaldmbrico de iHealth utiliza la tecnologia de Baja Energia Bluetooth
(BLE, por sus siglas en inglés) 4.0.

Habilite el Bluetooth de su dispositivo (Dispositivo iOS: Configuracién —> General ->
Bluetooth -> Activado Dispositivo Android: Configuracién —> Bluetooth-> Activado),
y ejecute la aplicacién para iniciar la conexion; el icono de Bluetooth se iluminard 'y
dejara de parpadear cuando se establezca la conexion correctamente. La fechay la
hora del pulsioximetro se sincronizaran con el dispositivo a la primera conexién

con éxito.

INSTRUCCIONES DE PRUEBA

1. Abra la pinza del oximetro de pulso, coloque el dispositivo en el dedo (normalmente
el principal, el directorio o el dedo indice de la mano izquierda) antes de soltar la
abrazadera como se muestra en la imagen. Asegurese de que la superficie de la una
se dirige hacia abajo.

2. Pulsar el boton "Start" (Inicio) para encender el oximetro
de pulso.

3. Asegurese de que permanecer inmovil durante la
medicién.

4. Después de unos pocos segundos, las mediciones
(SpO2 y pulso) se visualizan en la pantalla del oximetro
y la aplicacion si esta activado.

5. Si la senal es débil, cambie el dedo y vuelve a intentarlo.

6. Retire su dedo oximetro de pulso. El oximetro de pulso se apagara automaticamente
después de 8 segundos.

Mediante el presente, [Name of the company], declara que este [PO3M-Air] cumple los
requisitos esenciales y otras provisiones relativas a la Directiva2014/53/EU. La
declaracién de conformidad con la Directiva 2014/53/EU, la certificacién iHelth y todos
los documentos regulatorios pueden ser descargados en el siguiente enlace:
https://www.ihealthlabs.eu/support/certifications



