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TVAC s a compact, single-use, manual suction device intended for clearing mucus, blood, vomitus and other
foreign substances from the upper airway. As TVAC is manually operated it is not dependent on batteries or any
other external power source. The TVAC is made of a rigid plastic suction tube, a suction bulb and a collection
bag for aspirated liquids. Backflow of aspired contents is prevented by one-way valves. Its rugged construction
allows TVAC to be stored for extended periods of time and instantly made ready for use. Product does NOT
contain Natural Rubber Latex.

Caution
TVAC should only be used by personnel who have received proper training on procedures for suctioning an oral

airway. Improper use of TVAC could cause injury. Use TVAC as directed by your EMS authority or by a physician.
TVAC is NOT designed to be used on children under age eight.

Instructions For Trained Medic
« Remove TVAC from its package. Keep the package nearby and available for use as the disposal package.
* Grasp the bulb with one hand and the suction tube with the other. IMPORTANT: Pull out the suction tube until
itis fully extended.
© Use finger sweeps to remove foreign matter from the patients airway.
« Grasp the suction bulb and squeeze it firmly.

* Keep the bulb in the fully squeezed position as you insert the suction tube into the back of the patient’s throat,
being careful not to insert the tube farther than you can see.

* Release the already-squeezed bulb, enabling it to remove liquid in the patient' airway.

* Continue to squeeze and release the bulb to remove all liquids into the collection bag. A one-way valve will
prevent backflow of collection fluids.

* Once the patient’s airway is cleared with TVAC, take any other necessary steps to maintain the cleared airway.
* See disposal section to properly dispose of device.

* Note: Any serious incident that occurs in relation to the device shall be reported to the manufacturer and the
competent authority in which the user/patient is established.

Body Isolation Alert

Use of this product may result in your contact with contaminated body fluids. Use appropriate body substance
isolation measures along with personal protection measures such as gloves and eye protection in order to
prevent contact with contaminated fluids.

Disposal
TVAC is for single-use only. It is not re-usable and is designed for disposal after use. Do not try to clean or reuse
this device. It may be used once, and then must be properly disposed. Dispose of TVAC in a way that assures body
substance isolation of potentially infectious substances. To dispose of TVAC, push the tube back into the bulb far
enough so that the unit and contained fluids willfit into the original package. Seal the original package with its
easy-seal feature. Remove the peel-away label on the package to expose the BIOHAZARD label underneath.
Dispose of per your local biohazard waste regulations.

Storage

This device should be kept dry and stored in temperatures between 10° F and 140° F.

Limited

The products and components contained in this package are medical devices intended solely for use by
trained healthcare ionals. TyTek Medical Inc. warrants that the products and components are

free from defects in material and workmanship and fit solely for use as medical devices for the specific purpose
descried in the manual by trained healthcare professionals for a period of 12 months from the date of shipment
by TyTek Medical Inc. Any use of the products or components beyond the use the products or components voids
this limited warranty. EXCEPT AS SET FORTH HEREIN, TYTEK MEDICAL INC. MAKES NO OTHER WARRANTIES,
EXPRESS OR IMPLIED, REGARDING THE PRODUCTS OR COMPONENTS AND SPECIFICALLY DISCLAIMS THE IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
This item sold and to be used strictly per terms and conditions at www.tytekmedical.com.
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Descrizi

TVAC & un dispositivo di aspirazione manuale compatto, monouso, destinato alla rimozione di muco, sangue,
vomito e altre sostanze estranee dalle vie aeree superiori. Poiché TVAC si aziona manualmente, non dipende da
batterie o da qualsiasi altra fonte di alimentazione esterna. TVAC & composto da un tubo di aspirazione in plastica
rigida, una peretta di aspirazione e un sacco di raccolta per liquidi aspirati. Il riflusso del contenuto aspirato viene
impedito da valvole unidirezionali. Grazie alla sua struttura robusta, TVAC puo essere conservato per lunghi periodi
di tempo e reso immediatamente pronto all'uso. Il prodotto NON contiene lattice di gomma naturale.

Avvertenze

TVAC deve essere utilizzato solo da personale che ha ricevuto un‘adeguata formazione sulle procedure per
I'aspirazione delle vie aeree orali. L'uso improprio di TVAC potrebbe causare lesioni. Utilizzare TVAC seguendo
le istruzioni fornite dalle autorita di emergenza sanitaria locali o sotto il controllo di un medico. TVAC NON &
progettato per essere utilizzato su bambini di eta inferiore a otto anni.
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Deserinti

LeTVAc est un aspirateur manuel compact a usage unique destiné & nettoyer le mucus, le sang, les vomissements et
dau c des voies Comme le TVAC est actionné manuellement, il ne
depend pas de piles ou de toute autre source d'alimentation externe. Le TVAC est composé d'un tube d'aspiration en
plastique rigide, d'une poire daspiration et d'un sac de collecte des liquides aspirés. Le reflux du contenu aspiré est
empéché par des valves a sens unique. Grace a sa construction robuste, le TVAC peut étre stocké pendant de longues
périodes et étre instantanément prét a lemploi. Le produit ne contient PAS de latex de caoutchouc naturel.

Mise en garde

Le TVAC ne doit étre utilisé que par le personnel ayant regu une formation adéquate sur les procédures d'aspiration
des voies respiratoires orales. Une utilisation incorrecte du TVAC peut provoquer des blessures. Utilisez le TVAC
comme indiqué par le SAMU local ou par un médecin. Le TVAC n'est PAS congu pour étre utilisé chez des enfants de
moins de huit ans.

Mode d’emploi pour le personnel médical formé

Sortez le TVAC de son emball Gardez
de mise au rebut.

a proximité et disponible pour [utiliser comme emballage

Saisissez la poire d'une main et le tube d'aspiration de I'autre. IMPORTANT : tirez sur le tube d‘aspiration jusqu'a
ce quil soit complétement déployé.

Retirez les corps étrangers des voies respiratoires du patient en les écartant avec les doigts.

Saisissez la poire d'aspiration et comprimez-la fermement.

Maintenez la poire en position complétement comprimée pendant que vous introduisez le tube d'aspiration
dans le fond de la gorge du patient, en veillant a ne pas introduire le tube plus loin que ce que vous pouvez voir.
Relachez la poire comprimée afin d‘aspirer le liquide présent dans les voies respiratoires du patient.

Continuez a comprimer et a relacher la poire pour évacuer tous le liquide dans le sac de collecte. Une valve

a sens unique empéche le reflux des fluides de collecte.

Une fois les voies aériennes du patient dégagées par le TVAC, prenez toutes les autres mesures nécessaires pour
maintenir les voies aériennes dégagées.

Consultez la section sur la mise au rebut pour mettre le dispositif au rebut correctement.

Remarque : tout incident grave survenant en relation avec le dispositif doit étre signalé au fabricant et

a l'autorité compétente dont reléve I'utilisateur ou le patient.

Alerte relative a I'i des

Lutilisation de ce produit peut vous mettre en contact avec des fluides corporels contaminés. Utilisez toujours les
procédures es dlisolement des iques et portez équi de protection indivi
adéquat pour éviter tout contact avec des fluides contaminés.

Mise au rebut
Le TVAC est a usage unique. Il nfest pas réutilisable et est congu pour étre mis au rebut aprés usage. Niessayez pas

de nettoyer ou de réutiliser ce dispositif. Il ne peut étre utilisé qu‘une seule fois et doit ensuite étre mis au rebut
correctement. Mettez le TVAC au rebut de maniére a garantir lisolement des substances organiques potentiellement
infectieuses. Pour mettre le TVAC au rebut, repoussez le tube dans la poire suffisamment loin pour que 'unité et les
fluides contenus rentrent dans l'emballage dorigine. Scellez lemballage d'origine grace a sa fonction de fermeture
facile. Retirez I'étiquette détachable de I'emballage pour dévoiler I'étiquette BIOHAZARD (DANGER BIOLOGIQUE)
située en dessous. Mettez au rebut conformément  la réglementation locale sur les déchets biologiques.

Entreposer & des températures comprises entre 12 °C et 60 °C (10 F et 140 °F).

Garantie limitée

Les produits et composants contenus dans cet emballage sont des dispositifs médicaux destinés  étre utilisés
uniquement par des professionnels de santé dament formés. TyTek Medical Inc. garantit que les produits et
composants sont exempts de tout défaut de matériel et de fabrication et quiils sont uniquement destinés a étre
utilisés en tant que dispositifs médicaux pour I'usage précis décrit dans le manuel par des professionnels de santé
dament formés, et ce, sous 12 mois a compter de la date d'expédition par TyTek Medical Inc. Toute utilisation des
produits ou composants autre que celle prévue annulera cette garantie limitée. SAUF INDICATION CONTRAIRE
DANS LES PRESENTES, TYTEK MEDICAL INC. NOFFRE AUCUNE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, SUR LES
PRODUITS OU LES COMPOSANTS ET REJETTE EXPRESSEMENT LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITE MARCHANDE
ET D'ADEQUATION A UN USAGE PARTICULIER.
Cetarticle est vendu et doit étre utilisé strictement selon les conditions générales indiquées sur le site
www.tytekmedical.com.
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Opis

TVAC to kompaktowy, jednorazowy, reczny ssak przeznaczony do usuwania $luzu, krwi, wymiocin i innych obcych
substancji z gornych drég oddechowych. Poniewaz wyrob TVAC jest obstugiwany recznie, nie jest zalezny od
baterii ani zadnego innego zewnetrznego zrédfa zasilania. Wyréb TVAC sklada sie ze sztywnego plastikowego
drenu, gruszki i worka do odsysania cieczy. Zawory jednokierunkowe zapobiegaja cofaniu sie zasysanej zawartosci.
Jego wytrzymata konstrukcja umozliwia przechowywanie wyrobu TVAC przez diuzszy czas oraz natychmiastowe
przygotowanie do uzycia. Produkt NIE zawiera lateksu naturalnego.

Uwaga

Wyréb TVAC powinien byé uzywany jedynie przez personel, ktéry przeszedi odpowiednie szkolenie z zakresu
procedur odsysania drég oddechowych. Niewlasciwe uzytkowanie wyrobu TVAC moze spowodowac uraz. Wyrobu
TVAC nalezy uzywac zgodnie ze wskazaniami organu EMS lub lekarza. Wyrob TVAC NI jest przeznaczony
stosowania u dzieci w wieku ponizej o$miu lat.

Istruzioni per il personale medico specializzato
Rimuovere TVAC dalla sua confezione. Tenere il pacchetto nelle vicinanze e disponibile per essere usato come
pacchetto di smaltimento.

Afferrare la peretta con una mano e il tubo di aspirazione con I'altra. IMPORTANTE: estrarre il tubo di aspirazione
finché non & completamente esteso.

Utilizzare le dita per rimuovere i corpi estranei dalle vie aeree del paziente.

Afferrare la peretta di aspirazione e comprimerla con forza.

Mantenere la peretta in posizione completamente schiacciata mentre si inserisce il tubo di aspirazione nella parte
posteriore della gola del paziente, facendo attenzione a non inserire il tubo piii lontano di quanto si possa vedere.
Rilasciare la peretta compressa in precedenza, consentendole di rimuovere il liquido nelle vie aeree del paziente.
Continuare a comprimere e rilasciare la peretta per rimuovere tutti  liquidi che verranno raccolti nel sacchetto di
raccolta. Una valvola unidirezionale impedira il iflusso dei fluidi di raccolta.

Una volta che le vie aeree del paziente sono state ripulite con TVAC, intraprendere tutte le altre misure
necessarie per mantenere le vie aeree ripulite.

Vedere la sezione sullo smalti per smaltire il

Nota: qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al di andra segnalato al

ealle autorita che hanno competenza territoriale sull'utente/sul paziente.

Avviso sul

olamento dei fluidi corporei

L'uso di questo dispositivo pud provocare il contatto con fluidi corporei contaminati. Utilizzare misure appropriate
diisolamento della sostanza corporea insieme a misure di protezione personale, come guanti e protezione per gli
occhi,al fine di prevenire il contatto con fluidi contaminati.

TVAC & un dispositivo monouso. Non & riutilizzabile ed & progettato per essere smaltito dopo 'uso. Non tentare di
pulire o riutilizzare questo dispositivo. Pud essere impiegato una sola volta e va smaltito correttamente. Smaltire TVAC
in maniera tale da assicurare ' dei fluidi corporei infetti. Per smaltire TVAC, reinserire il
tubo nella peretta quanto basta per riporre I'unita e i fluidi contenuti nella confezione originale. Sigillare la confezione
originale con la sua funzione di chiusura facile. Rimuovere Ietichetta rimovibile dalla confezione per esporre il segnale
di RISCHIO BIOLOGICO sottostante. Smaltire secondo le normative locali sui rifiuti a rischio biologico.

Conservazione

Questo dispositivo deve essere mantenuto asciutto e conservato a temperature comprese tra-12° C e 60° C
(10°F e 140°F).

limitata

| prodoti e i componenti contenuti in questa confezione sono dispositivi medici il cui impiego ¢ riservato
a operatori sanitari formati. TyTek Medical Inc. garantisce che i prodotti e i

componenti sono privi di difetti nei materiali e nella manodopera e idonei esclusivamente per 'utilizzo come
dispositivi medici per le finalita specifiche descritte nel manuale da parte di operatori sanitari adeguatamente
formati per un periodo di 12 mesi a partire dalla data di spedizione effettuata da TyTek Medical Inc. Qualsiasi utilizzo
dei prodotti o componenti diverso da quello specifico descritto rendera nulla la presenta garanzia limitata. FATTO
SALVO QUANTO STABILITO NEL PRESENTE DOCUMENTO, TYTEK MEDICAL INC. NON FORNISCE ALCUNA ALTRA
GARANZIA, ESPRESSA O IMPLICITA, RIGUARDANTE | PRODOTTI O | COMPONENTI ED ESCLUDE NELLO SPECIFICO LE
GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITA E IDONEITA PER UNO SCOPO PARTICOLARE.
Il presente articolo, una volta acquistato, va utilizzato esclusivamente in conformita con i termini e le condizioni
riportati all'indirizzo www.tytekmedical.com.
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Instrukcje dla przeszkolonego personelu medycznego

Wyjaé wyréb TVAC z opakowania. Zachowac opakowanie w poblizu w celu wykorzystania jako opakowanie
do utylizacji.

Jedna reka chwycic gruszke, a druga dren. WAZNE: Wyciagac dren, az zostanie cafkowicie wysunisty.

Palcem usunac ciala obce z drég oddechowych pacjenta.

Chwyci¢ gruszke | mocno ja scisnac.

Trzymac gruszke w pozydji calkowicie Scisnigtej podczas wprowadzania drenu do tylnej sciany gardia pacjenta,
uwazajac, aby nie wsunac drenu poza pole widzenia.

Zwolnié scisnigta gruszke, aby umozliwi¢ jej usuniecie plynu z drég oddechowych pacjenta.

Kontynuowac iciskanie i zwalnianie bariki, aby usuna¢ wszystkie plyny do worka. Zawér jednokierunkowy
zapobiegnie cofaniu sie zebranego plynu.

Po oczyszczeniu drég oddechowych pacjenta za pomoca wyrobu TVAC nalezy podjac wszelkie inne niezbedne
dzialania, aby utrzymac droznosc drog oddechowych.

Nalezy zapoznac sie z czescia dotyczaca utylizacji, aby poprawnie zutylizowa urzadzenie.

Uwaga: Kazde powazne zdarzenie zwiazane z wyrobem nalezy zglosic producentowi i wiasciwemu organowi
kraju, w ktérym uzytkownik/pacjent ma siedzibe.

(o] zenie o izolacji g
Uzywanie tego produktu moze spowodowa¢ kontakt z zanieczyszczonymi plynami ustrojowymi. Nalezy zawsze
uzywac odpowiednich procedur izolacji substancji ustrojowych oraz érodkéw ochrony indywidualnej, aby zapobiec
kontaktowi z zanieczyszczonymi plynami.

Utvli
Wyréb TVAC jest przeznaczony wylacznie do jednorazowego uzytku. Nie jest przeznaczony do ponownego uzycia
i jest przeznaczony do utylizacji po uzyciu. Nie podejmowac prob czyszczenia ani ponownego uzycia tego wyrobu.
Mozna wykorzystac go jeden raz, a nastepnie odpowiednio zutylizowac. Zutylizowac TVAC w sposéb, ktory

zapewnia izolacje substandji od substandji zakaznych. Aby ETVAC, wepchnaé
dren z powrotem do gruszki na tyle daleko, aby urzadzenie i zawarte w nim plyny zmiescily sié w oryginalnym
Uszezelnié oryg daieki funkdji atwego zamykania. Usunac odklejana etykiete

Zopakoviania aby odslonic najduacysi pod spodem etykiete wskazujaca na zagrozenie biologiczne. Usunac
2godnie z lokalnymi

Przechowywanie

Przechowywac wyréb w temperaturze od -12°C do 60°C (10-140°F).

o . N

Produkty i komponenty zawarte w opakowaniu 53 wyrobami medycznymi przeznaczonymi do uzytku jedynie
przez przeszkolony personel medyczny. Firma TyTek Medical Inc. zapewnia, ze produkty i komponenty nie maja
wad materialowych i powstalych podczas produkeji oraz ze speiniaja kryteria wyrobu medycznego i moga bye
uzyte zgodnie z przeznaczeniem opisanym w instrukcji przez przeszkolony personel medyczny przez okres
12 miesiecy od daty wysylkiprzez fime [yTek Medicai Inc. Wszelde uzyce produkiow ub komponentow iezgodne
2 przeznaczeniem opisanym w instrukcji lub przez osobe nieprzeszkolon lub niedopuszczona prawnie do uzytk

lub watancie, 2 WNJATKIEM PRZYPADKOW OKRESLONYCH
W NINIEJSZYM DOKUMENCIE FIRMA TYTEK MEDICAL INC. NIE UDZIELA ZADNYCH INNYCH GWARANCJI,
WYRAZNYCH LUB DOROZUMIANYCH, DOTYCZACYCH PRODUKTOW LUB KOMPONENTOW | W SZCZEGOLNOSCI
WYLACZA DOROZUMIANE GWARANCJE PRZYDATNOSCI HANDLOWEJ | PRZYDATNOSCI DO OKRESLONEGO CELU.
Niniejszy produkt musi by¢ sprzedawany i uzywany sciéle wedtug warunkéw zawartych na stronie
www.tytekmedical.com.
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Descripcién

EI TVAC es un dispositivo de succion manual, compacto y monoiiso, destinado a extraer mucosidades, sangre,
Vmito y otras sustancias extrarias de la via aérea. Dado que el TVAC se acciona manualmente, no necesita pilas,
baterias ni ninguna otra fuente de alimentacion. EITVAC consta de un tubo de succién de plastico rigido, una perilla
de succién y una bolsa de recogida para los liquidos aspirados. El reflujo del material aspirado se previene mediante
vlvulas unidireccionales. La robustez del TVAC permite almacenarlo durante periodos prolongados y utilizarlo al
instante. Este producto NO contiene latex natural.

Pre

EI TVAC debe ser utilizado exclusivamente por personal que haya recibido la formacién adecuada sobre los
procedimientos de succién oralde  va aea, El uso nadecuado del TVAC pocria causarlsiones, Utlice e TVAC
siguiendo las i sanitarias pertinentes o de un médico. EITVAC no esta disefiado para
e e manores e oo o,

Instrucciones para personal médico cualificado

Sujete la perilla con una mano y el tubo de succién con la otra. IMPORTANTE: Estire el tubo de succion hasta que
quede completamente extendido.

Utilice la técnica de barrido con un dedo para extraer cualquier cuerpo extrario de la via aérea del paciente.
Apriete firmemente la perilla de succién.

Mantenga la perilla completamente apretada mientras introduce el tubo de succién en la parte trasera de la
garganta del paciente, poniendo cuidado en no perder de vista el extremo.

Afloje la perilla con el fin de absorber el liquido dela via aérea del paciente.

Siga apretando y aflojando la perilla para recoger todos los liquidos en la bolsa. Una valvula unidireccional
previene el reflujo de los fluidos aspirados.

Una vez despejada la via area del paciente mediante el TVAC, tome las medidas oportunas para impedir que
vuelva a obstruirse.

En la seccién “Desechado del producto” se indica la forma adecuada de desecharlo.
Nota: Toda incidencia grave que se produzca en relacién con el producto deberd comunicarse tanto al fabricante
como a la autoridad competente que corresponda al usuario o paciente.

Aviso sobre aislamiento de fluidos corporales

Durante el uso de este producto, el profesional podia entrar en contacto con fluidos corporales contaminados.
Para evitar dicho contacto con fluidos corporales contaminados, es necesario aplicar en todo momento los
de aislami ademés de utilizar guantes y equipo de proteccion ocular.

D: del

EITVAC es de un solo uso. No se puede reutilizar y debe desecharse después de usarlo. No intente limpiar ni
reutilizar este dispositivo. Se puede utilizar una tinica vez, tras lo cual debera desecharse debidamente. Deseche
el TVAC asegurandose de aislar debidamente los fluidos corporales potencialmente infecciosos. Para desechar el
TVAC, empuje el tubo al interior de la perilla, o suficiente para que la unidad y los fluidos que contiene quepan en
suenvoltorio original. Selle el envoltorio original con su funcién de sellado ficil. Retire la cubierta de la etiqueta
de RIESGO BIOLOGICO para dejarla ala vista. Para desechar el producto, siga su normativa local de tratamiento de
residuos de riesgo biolégico.

Este dispositivo debe guardarse y almacenarse a temperaturas comprendidas entre -12° Cy 60°C (10° F a 140° F).

Garantia limitada

Los productos y componentes incluidos en este paquete son dispositivos médicos a
profesionales médicos debidamente cualificados. TyTek Medical Inc. garantiza que los productos y componentas
estan libres de defectos en cuanto a materiales y mano de obra. Dichos productos y componentes solo son
adecuados para su uso como dispositivos médicos y han sido disefiados especificamente para el propssito
descrito en el manual correspondiente. Deberan ser utlzados exclusivamente por profesionales médicos

de 12 meses contados desde la fecha de suministro por TyTek
MiedicalInc Cuslquier uso de lo¢ productos o componentes con an fin no especificaco en st manal anularé
esta garantia limitada. TYTEK MEDICAL INC. NO OFRECE NINGUNA OTRA GARANTIA EXPRESA O IMPLICITA MAS
ALLA DE LAS GARANTIAS SOBRE PRODUCTOS Y COMPONENTES ESTABLECIDAS EN ESTE DOCUMENTO, Y DENIEGA
ESPECIFICAMENTE TODA GARANTIA IMPLICITA DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO.

La venta y utilizacion de este producto se rigen estri por nuestras condiciones, que pueden en
wwiw.tytekmedical.com.
China rev. 20220822a
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Beschi

De TVAC is een compact hulpmiddel voor handmatige afzuiging voor eenmalig gebruik dat bedoeld is voor

het verwijderen van slijm, bloed, braaksel en andere vreemde stoffen uit de bovenste luchtwegen. Omdat de

TVAC handmatig wordt bediend, is deze niet afhankelijk van batterijen of een andere externe voedingsbron. De

TVAC bestas it eenigkle plstc uigbuls,cen zigkaion en s apvangeskvoor opgezogen violsoffen. Het
inhoud wordt dooy Dankzij de robuuste constructie

Ko 4e TVAC voor langere fd worden opgesiagen en direct gebruikskiaar worden geraakt. Product bevat GEEN

latex van natuurlijk rubber.

De TVAC mag alleen door medewerkers worden gebruikt die zijn opgeleid voor procedures voor het afzuigen van
een orale luchtweg. Onjuist gebruik van de TVAC kan letsel veroorzaken. Gebruik de TVAC volgens de

Extraiga el TVAC de su envoltorio. Mantenga cerca el envoltorio, con el fin de utilizarlo para desechar el producto.
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Die kompakte Eil g TVAC dient dem Entfernen von Schleim, Blut, Erbrochenem und
anderen Substanzen aus den oberen Atemwegen. Da sie manuell betrieben wird, ist die TVAC-Pumpe nicht auf
Batterien oder andere Stromquellen angewiesen. Sie besteht aus einem Saugrohr aus Kunststoff, einer Saugbirne
und einem fiir die Flussigkeit. Eil den Ruickfluss. Dank des
robusten Materials ist die TVAC-Pumpe tiber einen langeren Zeitraum lagerbar und jederzeit sofort einsatzbereit.
Das Produkt enthélt KEINEN Naturkautschuklatex.

Vorsicht

Die Absaugung der Atemwege mit der TVAC-Pumpe darf nur von entsprechend geschulten Personen

t werden. Eine g kann zu fiihren. Beim Einsatz der
Pumpe ist gemaB den der Behorde oder eines Arztes zu verfahren.
Die TVAC-Pumpe ist NICHT fiir den Einsatz bei Kindern unter 8 Jahren bestimmt.

Anleitung fiir geschultes medizinisches Personal
Die TVAC-Pumpe aus der Verpackung nehmen und diese fiir die spitere Entsorgung aufbewahren.

Mit einer Hand die Saugbirne und mit der anderen das Saugrohr greifen. WICHTIG: Das Saugrohr
vollstindig herausziehen.

Fremdkérper mit den Fingern aus den Atemwegen des Patienten entfernen.

Die Saugbirne fest zusammendriicken.

Die Saugbirne in der zusammengedriickten Position halten und das Saugrohr in den Rachenbereich des
Patienten einfiihren, jedoch nur soweit, wie er einsehbar ist.

Die Saugbirne loslassen, damit die Fliissigkeit aus den Atemwegen abgesaugt wird.

Mit dem Zusammendriicken und Loslassen fortfahren, bis die gesamte Fliissigkeit entfernt ist.

Ein Einwegventil verhindert den Riickfluss von Fliissigkeit aus dem Auffangbeutel.

Nachdem die Atemwege freigemacht wurden, alle weiteren notwendigen Schritte unternehmen,

um sie frei zu halten.
Zurfachgerechten der

siehe den Abschnitt -
Hinweis: Jeder sc| iegende Vorfall im mit dem Produkt muss dem Hersteller und der fiir
den Benutzer/Patienten zustandigen Stelle gemeldet werden.

Vor gen zur ion von

Die Verwendung dieses Produkts kann zu einem Kontakt mit kontaminierten Korperﬂusswgkenen fiihren.
Geeignete Verfahren zur Isolierung von in mit

wie H und den, um den Kontakt mit ini FIC iten zu

Die TVAC-Pumpe ist nur fiir den einmaligen Gebrauch bestimmt. Sie ist nicht wiederverwendbar und daher nach

Gebrauch au entsorgen. Die Purpe nicht versuchen zu einigen oder emet zu . Nach dem ei

Gebrauch . Bei der ist darauf zu achten, dass die Isolation potenziell infektisser
; ist. Zur den Schlauch so weit in die Saugbirne zuriickschieben,

dass Pumpe und Auffangbeutel samt Inhalt in die Ori passen. Die TVAC-Origi kung

fest verschlieBen. Das Etikett von der Verpackung abziehen, damit das darunter liegende Warnsymbol fir

BIOGEFAHRDUNG gut sichtbar ist. GemaB den entsprechenden értlichen Abfallvorschriften entsorgen.

Lagerung

Trocken lagern bei Temperaturen zwischen -12 °C und 60 °C (10 °F und 140 °F).

Die in dieser Packung Produkte und sind Medi deren
geschultem medizinischen Personal ist. TyTek Medical Inc. garantiert, dass die Produkte
und Komponenten frei von Material- und Verarbeitungsfehlern sind und fiir einen Zeitraum von 12 Monaten ab
dem Datum der Lieferung von TyTek Medical Inc. ausschlieBlich von geschultem medizinischen Fachpersonal
fiir den in diesem Handbuch beschriebenen Zweck als Medizinprodukte verwendet werden durfen. Jegliche
Verwendung der Produkte oder Komponenten iiber die beschriebene Verwendung hinaus fiihrt zum Erléschen
dieser eingeschrankten Garantie. SOFERN HIER NICHT ANDERWEITIG FESTGELEGT, UBERNIMMT TYTEK MEDICAL
INC. KEINE ANDEREN AUSDRUCKLICHEN ODER STILLSCHWEIGENDEN GEWAHRLEISTUNGEN IN BEZUG AUF DIE
PRODUKTE UND KOMPONENTEN UND SCHLIESST INSBESONDERE JEDE STILLSCHWEIGENDE GEWAHRLEISTUNG
FUR MARKTGANGIGKEIT UND EIGNUNG FUR EINEN BESTIMMTEN ZWECK AUS

Der Verkauf und die Anwendung dieses Artikels den ché i von
www.tytekmedical.com.
China rev. 20220822a
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To TVAC eival ja GUpayfig, in QUTHATN CUGKEUT avappo@nong wias xpang, n omoia mpoopilerat yia
anopicxpuvon BAEWAG, AiaTog, eHETos Kat AWV EEVY 0UGIV and Tov avibTepo aepaywyo. KaBig To TVAC
AErToUpYEl N QUTGUATa, Sev EEAPTATAL M6 UnATApEC r} OMOIABTOTE GAAN EEWTEPIKH MY 10X60G. To TVAC
anotekeirat amo évav GKapTTo TAAOTIK OwAAVA AvapPOPNONG, Eva nauap avappoEnonG Kat évay SUNEKT
Via Ta uypd avappoenong. Ot BaABiSec poviic
TC avabpONOnG H VBSTIKA KaTAOKEUR 100 TVAC EMTETE 1y cMOBKEUGT Tob 16 RApaTEraLEva pOVIKE
1G0TAUATA Kal TO KABITA GHECA £T0140 TIPOG XPrIN. To P06y AEN TEPIEXE! QUOIKG ENADTIKG AGTEE.

ToTVAC Banpénetva i G a6 6 Tou éxet Aet TV KaTaMnAn ekaiSeuon oxeTikd
BTG i 6 6.Hpn &vn Xprion Tou TVAC 80 uropouce va

van ambulancepersoneel of een arts. De TVAC is NIET ontworpen voor gebruik bij kinderen onder de acht jaar.

10 TVAC oUp@wva pe TIg 08nyieg TG [aTPIKIG UTINPESIAg EKTaKTNG avaykng
TNE MEPIOXAG 0aG R £v6c 1atpov. To TVAC AEN éel OxeBIa0TEl Yia XPROM O€ TIAIBIA KATW TwV OKTG) ETQV.

Instructies voor zorgverlener
Neem de TVAC uit de verpakking. Houd de verpakking in de buurt en beschikbaar om het product in af te voeren.
Houd de ballon in de ene hand en de zuigbuis in de andere. BELANGRUK: trek de zuigbuis uit totdat deze
volledig is uitgeschoven.
Verwijder door met de vinger te vegen vreemde stoffen uit de luchtwegen van de patiént.
Pak de zuigballon vast en knijp er stevig in.
Houd de ballon volledig samengeknepen vast terwijl u de zuigbuis achteraan de keel van de patiént plaatst.
Steek de buis niet verder in de keel dan u kunt zien.
Laat de reeds samengeknepen ballon los, zodat deze vioeistoffen in de luchtweg van de patiént kan verwijderen.
Bijf de ballon samenknijpen en loslaten om alle naar de te Een
eenrichtingsklep voorkomt het van
Zodra de luchtweg van de patiént met de TVAC is vrijgemaakt , neemt u alle noodzakelijke stappen om de
luchtweg vrij te houden.

Zie het hoofdstuk over de afvoer om het hulpmiddel op de juiste manier af te voeren.
Opmerking: elk erstig incident dat zich in verband met het hulpmiddel voordoet, moet worden gemeld bij de
fabrikant en de bevoegde autoriteiten waarbij de gebruiker/patiént is ingeschreven.

Waarschuwing met betrekking tot de isolatie van li

Het gebruik van dit product kan tot gevolg hebben dat u in contact komt met besmette lichaamsvioeistoffen. Tref altjd

de gepaste voor de isolatie van li en gebruik
zoals handschoenen en oogbescherming om contact met besmette vioeistoffen te voorkomen.
Afvoer

De TVAC s uitsluitend bestemd voor eenmalig gebruik. De TVAC is niet herbruikbaar en is ontworpen om na
gebruik te worden afgevoerd. Probeer dit apparaat niet schoon te maken of opnieuw te gebruiken. Het hulpmiddel
mag één keer worden gebruikt en moet vervolgens op de juiste wijze worden afgevoerd. Voer de TVAC zodanig af
dat mogelik infectueuze lichaamsvloeistoffen geisoleerd zin. om de TVAC af te voeren, duwt u de buis ver genoeg
terug de ballon in zodat de eenheid en passen. Verzegel
de oorspronkelijke verpakking met de functie voor eenvoudig verzege\enAVerwuder het afpelbare etiket van de
verpakking om het etiket voor biologisch gevaarlijk materiaal eronder te onthullen. Voer het product af volgens uw
lokale voorschriften voor biologisch gevaarlijk afval.

Opslag

Dit hulpmiddel moet droog blijven en worden opgeslagen bij een temperatuur tussen de -12,2°C en 60 °C (10 °F
N 140 °F).

garantie
De producten en in dez ing zijn medische bestemd zijn voor
gebruik door zorgverleners dle een wepasseluke opleiding hebben gevolgd. TyTek Medical Inc. garandeert dat de
producten en bevatten en geschikt zijn voor gebruik als medische

hulpmiddelen voor het in & handleldlng beschreven specifieke beoogde doel gedurende een periode van

12 maanden vanaf de datum van verzending door TyTek Medical Inc. Als de producten of onderdelen op enige
andere wijze worden gebruikt dan het in deze handleiding omschreven gebruik, vervalt deze beperkte garantie.
TYTEK MEDICAL INC. GEEFT MET UITZONDERING VAN WAT HIERIN UITEENGEZET IS GEEN ANDERE GARANTIES,
UITDRUKKELLIK OF IMPLICIET, MET BETREKKING TOT DE PRODUCTEN OF ONDERDELEN, EN WIIST IN HET BIZONDER
DE IMPLICIETE GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL AF.

Dit product moet strikt volgens de algemene voorwaarden op www.tytekmedical.com worden verkocht en gebruikt.
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08nyiec yia £VO 1aTPIKG
Agaipéote o TVAC a6 T i, QuAGETE ™ i oe 6 onpEio, WOTE va eivat S1aBEoin
Yia Xprion wg ouokevasia anéppNG.
KpaTrioTe T 11oudp i To éva xépt Kat e To Ao Tov swhiva avappoenon. EHMANTIKO: Apaipéote ané T
GuoKevasia Tov owAva avapPGNONG Ew GTou BpeBl o€ mhripn ékTaon.
XPNOWOTIONOTE KUKMKEG KIVGEIC E TO SGXTUNO YIa Vel GMOHAKPGVETE TUXOV EEVEC OUDTEQ a6 ToV GEpaywys
Tov acBevouc.
KpaTrioTe To 1oudp avappépnong kai méote Suvard.
. 0 moudp oty TG 6o, KaBux eodyete Tov 0wAVa avappOEONG oTo Tow Hépog
Tou Aapos Tov aoBevosG, @povTiCovTag va pny eicaxBei o cwhivag mo mépa ané To medio OpATETTAS 0aG.
ATENEUBEPIOTE T0 15 MEOREVO TIOUip, EMTPETIOVTOG TV GMOWAKPUVON YPOY OTOV GEPQYWY6 ToU GOBEVOU.
Tuvexiote vameCete Kat o 10 MoUGp ia Y anopé MV TV LYPV EVTSG Tou GUAAEKTN.
Mia BaABisa poviic 60 anotpépel ) Twv UYP&V oUNNOYriG.
AUEOWG ETA ToV KaBapIops Tou agpaywyol Tou aoBevos e To TVAC, \dBete omotadrnote dha anapaitnta
HETPa Y1 Va SIaTNPrOETE Tov AEPaYWYS OE UTAY TV KATAGTAON.
B). EVOTITA AMOPPIPNC Y10 T CWOTH AMOPPIYN TG CUOKEUHC.
Snpeiwon: Tuyov GoBapda MENITTATIKA TTOU TIPOKGTTTOUY GE OXEON HE T GUCKEUI] TIPETTEL Va QvaQEPOVTal OToV
KATAOKEUGOTH Kt 0TV appéSia apxi} otV onoia uMdyetal o pROTNY/aoBeviic.

ané éG ouagisg

H Xprion autos ou mpoibvto uropei va oénvnos\ oe Emwn e HONVOJEVE OWHATIKG LYPG. YioBETeiTe Ta
uétpa ieG o € péoa aTopIKIiG PooTasiag, SnwG yaviia

Kal POGTATEUTIKG YUaNG yid Ta HaTia, £V0U Val AMOUYETE TV EMagr pe éva uypé.
To TVAC rpoopilerat yia pia xprion H6vo. Asv efvat Kau éxel yia anoppiyn
WETd ™ Xprion. M va fva fio€Te auTiy T ouokeur. Emttpénetal va

XPnotponoInde pia popd Kal, 0T GUVEXELD, TpEMEn va anoppIpBEi KataAa. AToppINTETe To TVAC pe Tpomo
Tiov va 81a0¢aNTETal N AMOPGVWON A6 CWHATIKEC UGTEC AVAPOPIKA e BUVTIKG HOMUGHATIKEG OUGHE,. Ml
v anépppn Tou TVAC, méoTe Tov owhfiva iow oTo Moudp apketd Badid, DOTe N Hovada Kat Ta uypd Mou
TIEPIEXOVTAI VA XWPEGOLY GTNV GpXIKI] OUOKEUATid. ZPpayioTE TV GpXIKH CUOKEUAGIdl E TO YapaKTNPIOTIKG
£0KOANG 0PAYIONG. AQQIPESTE TNV OpEvn ETIKETa TG iacyiava in enkéta
BIOHAZARD (BIOAOTIKOZ. KINAYNOE) ané katw. H anéppupn mpEmet va YiveTal 0pguva e Toug Tomkose
Kavoviopouc yia ta Biohoyikd entkiviuva andphnta.

®oraén
H ouokeur autr Ba mpénet iTa1 oTeYVA Kat va QUAG o€ peTagn -12° C kat 60° C
(10°F kau 140°F).

gyyonon
Tanpoidvta kai T e€apriijiata mou mepiéxovTal mnv Tapoloa ouoKevaoia Eiva [TPOTERVONOYIKA IPOIdVTa Tou
npoopilovtatva uyeiac. HTyTek
Medical Inc. eyyudtat 6t Ta rpoidvra kat ta &iupmuaru eival anaMaypéva ané ENATTRHATA WG PO T0 UNIKG,
Kau Ty epyasia kat appoouy 4 yia xprion we Tipoi6vTa yia Tov &vo akon6
TIOU TEPIYPAYETAL OTO EYXEIPIBIO ATI6 EKTIAISEUEVOUC EMAYYEMUATIEC UYEIC YIa ia TEPIOBO 12 UV a6 Ty,
nkepopinvia anootoNfc a6 Ty TyTek Medical Inc. O ATIOTE XPrON TWV TPOIBVTWV | Ty twv mépav
™me Xpriong Twv ATwv ATWV AKUPWVEL TNV TapoUoa TIEPIOPICHEVT EyyONoN.
ME THN EZAIPESHTQN ANAGEPOMENON 5TO [TAPON, HTYTEK MEDICAL INC. AEN MIAPEXE KAMIA AAAH

EITYHEH, PHTH H YNIOAHAOYMENH, ANA®OPIKA ME TA MPOIONTA H TA EEAPTHMATA KAI AMTOTOIEITAI EIAIKA
TIE YNOAHAOYMENES EMTYHEEIZ EMMOPEYEIMOTHTAE KAI KATAAAHAOTHTAS. [IA ENAN EYTKEKPIMENO EKOTIO.
To napov avnKslusvo wheital ket Tpénet va xpotpororettat aopd oljguva i Tou dpou Kat T
GTOV (0TOTOTIO WWW!
Kiva rev.20220822a
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Descri¢ao

OTVAC é um dispositivo de aspiragéo manual compacto e de utilizaao tnica, destinado a desimpedir as vias
respiratdrias superiores de muco, sangue, vomito e de outras substancias estranhas. Como o dispositivo TVAC

& operado manualmente, no esté dependente de baterias ou de qualquer outra fonte de energia externa.

0 dispositivo TVAC é constituido por um tubo de aspiracao em plastico rigido, um balao de aspiragao e um saco
de recolha para os liquidos aspirados. O refluxo do contetdo aspirado ¢ evitado através das valvulas unidirecionais.
A construgao robusta do dispositivo TVAC permite o seu armazenamento durante periodos de tempo prolongados,
bem como a sua pronta utilizacao. O produto NAO contém latex de borracha natural.

Aviso

O dispositivo TVAC deve ser utilizado apenas por pessoal com formagao adequada em procedimentos de
aspiraao das vias respiratérias por via oral. A utilizagao indevida do dispositivo TVAC pode provocar ferimentos.
Utilize o dispositivo TVAC tal como indicado pela auforidade dos servicos médicos de emergencia ou por um
médico. O dispositivo TVAC NAO se destina a ser utilizado em criancas com menos de oito anos de idade.

Instrucées para pessoal médico

Retire o dispositivo TVAC da respetiva embalagem. Mantenha a embalagem préxima e pronta a ser utilizada
como embalagem de eliminacdo.

Segure o baldo de aspiragao com uma mao e o tubo de aspiragao com a outra. IMPORTANTE: puxe o tubo de
aspiragao até que esteja totalmente estendido.

Utilize os dedos para remover matéria estranha das vias respiratérias do paciente.

Segure no baldo de aspiracao e aperte o mesmo com firmeza.

Mantenha o baldo de aspiracéo totalmente apertado, a medida que insere o tubo de aspiragao na parte de tris
da garganta do paciente, tendo o cuidado de ndo inserir o tubo além do campo de visao.

Liberte o balio de aspiragao que estava a apertar, permitindo assim a remogéo de liquido das vias respiratrias
do paciente.

Continue a apertar e a libertar o baldo de aspiracio para remover todos os liquidos para o saco de recolha.
Avalvula unidirecional vai evitar o refluxo dos fluidos recolhidos.
Assim que a via respiratéria do paciente for ida pelo di
necessérios para a manter desobstruida.

Consulte a secgéo referente a eliminagao, para proceder a eliminagao correta do dispositivo.

Nota: qualquer incidente grave relacionado com o dispositivo deve ser c aofabricante e &
competente do pais em que se encontra o utilizador/paciente.

TVAC, tome quaisquer outros passos

Alerta de isol; de substa

Autilizacao deste produto pode resultar no contacto com fluidos corporais contaminados. Aplique procedimentos
adequados de isolamento de substancias corporais, bem como utilize equipamento de protegao pessoal, como
luvas e protecio ocular, de modo a evitar o contacto com fluidos contaminados.

0 dispositivo TVAC é de utilizagdo Gnica. Nao ¢ reutilizavel e destina-se a ser descartado apés a utilizago. Nao
tente limpar ou reutilizar este dispositivo. Pode ser utilizado uma vez e depois deve ser devidamente eliminado.

0 dispositivo TVAC deve ser eliminado de forma a assegurar o isolamento de substancias corporais potencialmente
infeciosas. Para eliminar o dispositivo TVAC, empurre o tubo o suficiente para dentro do balao, de forma a unidade

e os fluidos contidos caibam na embalagem original. Sele a embalagem original com a respetiva funcionalidade de
facil selagem. Retire o rétulo destacével da embalagem, de forma a expor o fétulo BIOHAZARD (Risco biolégico) que
esté por baixo. Eli c comos locais referentes aos residuos de risco bioldgico.

Este dispositivo deve ser mantido seco e armazenado em temperaturas entre 10 °F e 140 °F (-12 °C e 60 °C).

Garantia limitada

0s produtos e c contidos nesta sio disposi exc
serem utilizados por ionais de satide devi ATyTek ‘MedicalInc. garante que o5 produtos
e componentes estao isentos de defeitos de material e de mao de obra, e sa0 adequados apenas para utilizacao

por profissionais de saude qualiicados, urante um perfodo de 12 meses a parti d data de envio pela Tylek |
Medical Inc. Qualquer utilizagao dos produtos ou componentes para além da utilizacao especificada, anula

garantia limitada. EXCETO CONFORME AQUI ESTABELECIDO, A TYTEK MEDICAL INC. NAO DA OUTRAS SARANTIAS,
EXPRESSAS OU IMPLICITAS RELATIVAMENTE AOS PRODUTOS OU COMPONENTES E DECLINA ESPECIFICAMENTE AS
GARANTIAS IMPLICITAS DE COMERCIALIZACAO E ADEQUACAO A UM DETERMINADO FIM.

Este artigo é vendido e deve ser utilizado estritamente de acordo com os termos e condigdes indicados em
www.tytekmedical.com.
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TVAC er en kompakt manuell sugeenhet til engangsbruk indisert for fierning av slim, blod, oppkast og andre
fremmediegemer fra de ovre luftveiene. Siden TVAC er manuel, er den ikke avhengig av batterier eller andre eksterne
stromkilder. TVAC er bestdr av en stiv sugeslange av plast, en sugekolbe og en oppsamlingspose for aspirerte vaesker.
Tilbakestromming av aspirert innhold iler. Den robuste jonen gjor at TVAC kan
lagres i lange perioder og umiddelbart vaere lar i brak Procudet mnhorder KKE naturgummilateks.

Viktig

TVAC skal kun brukes av helsepersonell som har fatt tilstrekkelig oppléering i prosedyrer for suging av orale luftveier.
Feil bruk av TVAC kan forérsake skade. Bruk TVAC som anvist av helsemyndighetene eller en lege. TAC er IKKE
designet for & brukes pa barm under atte ar.

Instruksjoner for lege med opplaering ———————————
* TaTVAC ut av pakningen. Hold i naerheten og ti g, slik at den kan brukes til & oppbevare avfall.
* Ta tak i kolben med den ene handen og sugeslangen med den andre. VIKTIG: Trekk ut sugeslangen helt ut.
* Bruk fingrene for & skrape ut fremmedlegemer fra pasientens luftveier.
* Hold i sugekolben med et fast grep, og klem den godt sammen.
* Hold kolben nar du setter nedi
lenger inn enn du kan se.
+ Slipp den sammenklemte kolben, slik at den kan fiere veske fra pasientens luftveier.
* Fortsett & klemme og slippe kolben, slik at all vaeske samles opp i oppsamlingsposen. En enveisventil hindrer
tilbakestromming av oppsamlet vaeske.
* NArTVAC har renset pasientens luftveier, tar du eventuelle andre nodvendige skritt for & holde luftveiene dpne.
* Se avsnittet Kassering for riktig kassering av enheten.
* Merk: Enhver alvorlig hendelse som oppstr i forbindelse med utstyret, skal rapporteres il produsenten og

der pasienten er etablert.

hals, og sorg for at du ikke forer slangen

Vaer oppmerksom at kroppssubstanser ma isoleres

Bruk av dette produktet kan fore til kontakt med kontaminerte kroppsvaesker. Bruk passende tiltak for
kroppssubstansisolering i tillegg til personlig verneutstyr som hansker og eyevern for & unnga kontakt med
kontaminerte vaesker.

K:

TVAC er kun il engangsbruk. Den er ikke gjenbrukbar, og er designet for  kasseres etter bruk. Ikke prov & rengjore
eller gjenbruke denne enheten. Den kan brukes én gang, og ma deretter kasseres pé riktig mate. Kasser TVAC pa
en mite som sikrer isolering av potensielt smittsomme kroppssubstanser Kasser TVAC ved & skyve slangen sa langt
inni kolben at enheten og vaeskeinnholdet passer i den originale pakningen. Forsegl den originale pakningen med
funksjonen for enkel forsegling. Skrap av etiketten pa pakningen for & avdekke BIOLOGISK RISIKO-etiketten under.
Kasser i henhold til lokale forskifter for biologisk farlig avfall.

o N

Enheten ber holdes torr og oppbevares i temperaturer fra -12 til 60 °C (10 til 140 °F).

garanti

og idenne er medisinsk utstyr som kun er beregnet for bruk av
helsepersonell med passende opplaring. TyTek Medical Inc. garanterer at produktene og komponentene er fri
for defekter i materialet og utforelsen og kun egnet for bruk som medisinsk utstyr for det spesifikke formalet
beskrevet i av utdannet ien periode p4 12 maneder fra forsendelsesdatoen fra
TyTek Medical Inc. All bruk av produktene eller komponentene utover den spesifikke bruken som er beskrevet i
denne bruksanvisningen eller av en person som ikke er opplaert eller lovlig autorisert til & bruke produktene eller
komponentene, opphever denne begrensede garantien. UTOVER DET SOM ER LAGT FRAM HER, GIRTYTEK
MEDICAL INC. INGEN ANDRE GARANTIER, UTTRYKT ELLER UNDERFORSTATT, FOR PRODUKTENE ELLER
KOMPONENTENE, OG FRASKRIVER SEG SPESIFIKT UNDERFORSTATTE GARANTIER FOR SALGBARHET OG
EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMAL.
Denne varen skal kun selges og brukes i henhold il vilkr og betingelser p4 www.tytekmedical.com.
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TVAC; mukus, kan, kusmuk ve diger yabanci maddeleri tist solunum yolundan temizlemek igin tasarlanmis kompakt,
tek kullanimlik, manuel bir emme cihazidir. TVAC manuel olarak calistinldigindan pillere veya baska bir harici giig
kaynagina bagh degildir. TVAC, sert bir plastik emme borusu, bir emme ampulii ve aspire edilmis sivilar icin bir
toplama torbasindan yapilmistr. Emisli iceriklerin geri akisi tek yonlii valfler ile Snlenir. Saglam yapisi, TVACin uzun
siire saklanmasini ve aninda kullanima hazrr hale getirilmesini saglar. Uriin Dogal Kauguk Lateks ICERMEZ.

Dikkat
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Popis

iéni y odsavaci i uréeny k i hlenu, krve, zvratkd a dal3ich
cizorodych latek z horm(h cest dy(haclch Protoze se TVAC ovlada ruéné, neni zavisly na bateriich nebo ji Jlnem
externim zdroji energie. TVAC tvoii pevna plastova odsavaci trubice, odsavaci balének a sbémy vak na odsaté
tekutiny. Zpétnému proudéni odsatého obsahu zabrafiuji jednocestné ventily. Robustni konstrukce umoziiuje TVAC
skladovat po del3i dobu a nasledné ho okamzité pripravit k pouiti. Vyrobek NEOBSAHUJE prirodni latex.

TVAC sadece oral hava yolunu emme prosediirleri konusunda uygun egitim almis personel tarafindan
kullanilmalidir. TVAC'n uygunsuz kullanimi yaralanmalara neden olabilir. TVAC' EMS otoriteniz veya bir doktor
tarafindan talimat olarak verildigi sekilde kullanin. VA, sekiz yasin altindaki cocuklarda kullaniimak izere
TASARLANMAMISTIR.

n Talimat

Egitimli Doktorlar

TVAC! paketinden gikartin. Paketi yakinlarda ve bertaraf paketi olarak kullanima hazir bulundurun.

Ampulii bir elinizle ve emme tiipiinii diger elinizle kavrayin. ONEMLI: Emme borusunu tamamen uzatilana
kadar cekin.
Yabanci maddeyi hastanin hava yolundan gikarmak igin parmak siipiirme kullanin.

Emme ampuliind tutun ve sikica sikin.
Emme tiiplind hastanin bogazinin arkasina yerlestirirken ampuli tamamen sikilmis konumda tutun, tipa
ig daha uzaga dikkat edin.

Onceden sikilmis ampulii serbest birakin, béylece hastanin hava yolundaki siviy: uzaklastinin.

Tam swilar toplama torbasina cikarmak icin ampuli sikmaya ve serbest birakmaya devam edin. Tek yénli bir
valf, toplama swilaninin geri akisini énleyecektir.

Hastanin hava yolu TVAC ile temizlendikten sonra, temizlenen hava yolunu korumak icin gerekli diger
adimlan atin.

Cihazi uygun sekilde bertaraf etmek igin bertaraf blimiine bakin.
Not: Cihazla lgili olarak meydana gelen biitiin ciddi vakalar, iireticiye ve kullanicinin/hastanin mukim oldugu
yerdeki yetkili makama rapor edilecektir.

Viicut Swisi i

y Uyanisi

Bu driintn kullanimi kontamine viicut sivilariyla temasiniza neden olabilir. Kontamine stvilarla temas! dnlemek iin
her zaman eldivenler ve g5z korumast ile birlikte uygun viicut maddesi ayirma prosedirlerini uygulayin.

Bertaraf
TPAK yalnizca tek kullanim icindir. Yeniden kullanilamaz ve kullanimdan sonra bertaraf edilmek tizere tasarlanmistir.
Bu cihaz! in veya yeniden Bir kere ilir ve ardindan uygun sekilde bertaraf edilmesi

ir. Potansiyel olarak madde iceren viicut maddesinin aynildigindan emin olacak sekilde
TVAC! bertaraf edin. TVAC! bertaraf etmek icin tiipti ampuliin igine yeterli Slgiide geri itin, bylece tnite ve igerdigi
swilar orijinal pakete sigacaktir. Orijinal ambalajt kolay sizdirmazlik 6zelligi ile kapatin. Altindaki BIOHAZARD etiketini
aqiga ikarmak icin ambalaj izerindeki soyulma etiketini ikarin. Yerel biyolojik tehlike atik yonetmeliklerinize gére
bertaraf edin.

TVAC smi pouzivat pouze personal, ktery byl fadné proskolen v postupech odsavani dychacich cest z Gst. Nespravné
pouziti TVAC miize zpiisobit zranéni. TVAC pouzivejte podle pokyni organu zachranné sluzby nebo Iékafe. TVAC
NENI uréen k pouziti u déti mladsich osmi let.

Pokyny pro vys y icky personal

Vyjméte TVAC z obalu. Obal ulozte pobliz a pouijte ho jako obal pro likvidaci.

Jednou rukou uchopte balének a druhou odsavaci trubici. DULEZITE: Vytahnéte odsavaci trubici na jeji
plnou délku.

Pomoci prstd odstrarite cizi predméty z dychacich cest pacienta.

Uchopte odsévaci balének a pevné ho stisknéte.

Pfi zasouvani odsavaci trubice do zadni Easti pacientova krku udrzujte balének zcela stlaceny a dbejte na to,
abyste trubici nezasunuli mimo dohled.

Uvolnéte dosud stlateny balének, aby prostiedek nasél tekutinu z dychacich cest pacienta.

Pokracujte ve stlacovani a uvolfiovani balénku, dokud vechny tekutiny neodsajete do sbérného vaku.
Jednocestny ventil zabrani zpétnému proudéni odsavanych tekutin,

Jakmile pomoci TVAC uvolnite djichaci cesty pacienta, provedte dalsi nezbytné kroky k tomu, aby dyichaci cesty
zstaly volné.

Prostredek zlikvidujte podle popisu uvedeného dale.

Poznamka: Jakskoli zévazna udalost, ke které dojde v souvislosti s timto prostredkem, musi byt hlasena vyrobci
a pislusnému organu, pod ktery uzivatel/pacient spada.

Upozornéni na izolaci télnich tekutin

Pouziti tohoto produktu miize vést ke kontaktu s kontaminovanymi télesnymi tekutinami. Pouzivejte vhodna
opatient k izolaci télesnych tekutin spolu s osobnimi ochrannymi prostiedky, jako jsou rukavice a ochrana oi,
abyste kontaktu s kontaminovanymi tekutinami zabranili.

Likvidace

Prostiedek TVAC je uréen pouze k jednorézovému pouziti. Nelze ho pouzit znovu a po pouitije tieba ho

Sejte se tento prostredek vycistit nebo ho znovu pouzit. Lze ho pouzit pouze jednou a poté je
treba ho zlikvidovat. TVAC zlikvidujte zptisobem, ktery zajisti izolaci potencialné infekénich latek od téla. Pfi likvidaci
TVAC zatlaéte trubici zpét do balénku tak, aby se jednotka a obsazené tekutiny vesly zpét do piivodniho obalu.
Uzaviete piivodni obal pomoci jeho funkce snadného uzavieni. Odstrarite odlepovaci ititek z obalu, abyste odkryli
stitek upozormiujici na BIOLOGICKE NEBEZPECI pod nim. Likvidujte podle mistnich predpisti o biologickém odpadu.

Saklama
Bu cihaz kuru tutulmali ve -10 °C ile 60 °C (10 °F ile 140 °F) arasindaki sicakliklarda saklanmalidir.

Sinirh Garanti

Bu paketin igindeki trinler ve bilesenler, sadece uygun sekilde egitim almis saglik uzmanlan tarafindan kullanilmasi
amacina yonelik tibbi cihazlardir. TyTek Medical Inc., Griinlerin ve bilesenlerin malzeme ve iscilik kusurlarindan
anndinimis oldugunu ve TyTek Medical Inc. tarafindan sevkiyat tarihinden itibaren 12 aylik bir sire boyunca egitimli
saglik profesyonelleri tarafindan kilavuzda belirtilen 6zel amac icin yalnizca tibbi cihaz olarak kullanima uygun
oldugunu garanti eder. Uriinlerin veya bilesenlerin, tranlerin veya bilesenlerin kullaniminin Gtesinde herhangi bir
sekilde kullaniimasi, bu sinirh garantiyi gegersiz kilar. BURADA BELIRTILENLERIN HARICINDE, TYTEK MEDICAL INC.,
URUNLER VEYA BILESENLERE DAIR, ACIK VEYA ZIMNI, BASKA HICBIR GARANTI SUNMAMAKTADIR VE ZIMNi TICARI VE
BELIRLI BIR AMAC iCIN UYGUNLUK GARANTILERINi OZELLIKLE KABUL ETMEMEKTEDIR.
Bu lriiniin satisi ve kullanimi kesin surette www.tytekmedical.com adresindeki sartlar ve kosullar uyarinca
gerceklestirili.
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TVACon kasulalav imiseade, mis on moeldud lima, vere, okse ja muude

iiles una TVACi saab kasutada kisitsi, ei soltu see akudest ega
muudest valistest toltealllkatest TVAC on valm\statud jaigast plastist |mltorust, \mlko\vlst ja aspireeritud vedelike
ehitus voimaldab

Klapid. p
TVAC! hoiustada pikka aega a Kiireh kasutusele Vont Toode i naran oomusinds kammelatat

TVACi tohib kasutada ainult personal, kes on saanud asjakohase valjadppe tilemiste hingamisteede
imemisprotseduuride kohta. TVACi vale kasutamine voib tekitada vigastusi. Kasutage TVACi, nagu on jt

Prostiedek skladujte v suchu pfi teplotach od 12 °C do 60 °C (10 °F az 140 °F).

Omezena zaruka

Vyrobky a soucsti obsazené v tomto baleni jsou zdravotnické prostredky urcené vyhradné pro pouziti nalezité

vyskolenymi zdravotnickymi pracovniky. Spolecnost TyTek Medical Inc. zaruuje, e vyrobky a soucésti jsou bez

vad materidlu a zpracovani a jsou vhodné vyhradné pro pouziti jako zdravotnické prostiedky pro konkrétni ucel

popsany v navodu vyskolenymi zdravotnickymi pracovniky po dobu 12 mésicti od data odeslani spolecnosti TyTek

Medical Inc. Jakékoli pouZiti vyrobkii nebo soucésti nad rémec pouiti vyrobkii nebo soucast rusi platnost této

omezené zaruky. S VYJIMKOU PRIPADU UVEDENYCH V TOMTO DOKUMENTU SPOLECNOSTI TYTEK MEDICAL INC.

NEPOSKYTUJE ZADNE DALSI ZARUKY, VYSLOVNE ANI PREDPOKLADANE, TYKAJICI SE VYROBKU NEBO SOUCASTI

AVYSLOVNE ODMITA PREDPOKLADANE ZARUKY PRODEINOSTI AVHODNOSTI PRO URCITY UCEL.

Toto zboti je prodavano a pouzivano vyhradné v souladu s ymi na adrese w om.
Cina 1ev.20220822a
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Kuvaus

TVAC on kompakti, kertakéyttinen ja késikayttsinen imulaite liman, veren, oksennuksen ja muiden vierasaineiden
poistamiseen ylahengitysteists. Koska TVAC on kisikayttGinen, sen toiminta ei ole riippuvainen paristoista tai
muista ulkoisista virtalahteistd. TVAC koostuu jéykésta ja
imetyille nesteille. Imetyn aineen takaisinvirtaus on estetty suuntaventtiileilla. TVAC:n vankan rakenteen ansiosta
sité voidaan siilyttaé pitkia aikoja ja se voidaan ottaa heti kéyttosn. Tuote El sisélla luonnonkumilateksia.

Huomio

TVAC ia saavat kiyttia vain tyontekijat, jotka ovat saaneet asi i suun
TVACn i

teie kiirabiasutus voi arst. TVAC El ole mdeldud kasutamiseks alla 8-aastastel lastel.

Juhised
Votke TVAC pakendist valja. Hoidke pakend

Hoidke iihe kdega kolvist ja teise kéiega imitorust. TAHTIS! Tommake imitoru valja nii pikalt, et see oleks taies
ulatuses lahti.

ja kasutage seda

Eemaldage vosrkehad kiega piihkides patsiendi hingamisteedest.

Votke imikolvist kinni ja pigistage seda tugevalt.

Hoidke kolbi taielikult kokkupigistatult, kui sisestate imitoru patsiendi kori tahaossa, olles ettevaatlik, et te ei
sisestaks seda kaugemale, kui te naete.

Vabastage juba kolb, lastes sel patsiendi vedelikku.

Jitkake kolvi kokkusurumist ja vabastamist, et tommata kogu vedelik kogumiskotti. Uhesuunaline klapp
takistab vedelikul tagasi voolamast.

Kui patsiendi hingamisteed on TVACiga puhastatud, rakendage mis tahes muid vajalikke meetmeid
hingamisteede puhtana hoidmiseks.

Vaadake seadme asjakohase kiitluse kohta utiliseerimise jaotisest.

Mérkus. Kaikidest seadmega seoses esinevatest tasistest juhtumitest tuleb teatada tootjale ja selle riigi pédevale
asutusele, kus kasutaja/patsient asub.

hoiatus

Selle toote ine véib pohj saastunud Kasutage
inete i id koos isikukai néiteks kindad ja silmade kaitse, et valtida
kokkupuudet saastunud vedelikega.

Utiliseerimine

TVAC on moeldud ainult See pole ja tuleb pérast kasutamist
ra visata. Arge proovige seadet puhastada ega taaskasutada. Seda véib kasutada iks kord ja see tuleb
seejirel nouetekohaselt utiliseerida. Utiliseerige TVAC viisil, mis tagab kehaainete isoleerimise potentsiaalselt
ainetest. TVACI utiliseerimiseks suruge toru nii sigavale kolbi, et seade ja selles olev vedelik mahuks
Sulgege ori sellel oleva lihtsa ki pakendilt 5
silt, et nahtavale tuleks selle all olev BIOLOOGILISE OHU etikett. Utiliseerige vastavalt oma rigs kehtivatele
bioloogiliselt ohtlike jaatmete marustele.

Seda seadet tuleb hoiustada kuivas kohas ja temperatuurivahemikus -12 kuni 60 °C (10 kuni 140 °F).

kaytto voi aiheuttaa vammoja. Kayti TVAC ia pelastusviranomaisen tai
lakirin ohjeiden mukaan. TVAC ia El ole tarkoitettu kiiytettévaksi alle kahdeksan vuoden ikisille lapsille.

Ohjeet
Poista TVAC pakkauksestaan. Pida pakkaus lihells ja saatavilla jitepakkauksena.

Tartu palloon toisella kidella ja imuputkeen toisella. TARKEAA: Veda imuputkea ulos, kunnes se on taysin
ulosvedettyns.

Pyyhi sormilla vierasesineet pois potilaan hengitysteista.

Tartu imupulloon ja purista sité kunnolla.

Pida pulloa taysin puristettuna, kun viet imuputken potilaan kurkun takaosaan ja varmista, ettet tyonna putkea
pidemmalle kuin néet.

Vapauta puristettu pullo, jotta laite poistaa nestetté potilaan hengitystiest.

Jatka imupullon puristamista ja vapauttamista ja poista kaikki neste kerdyspussiin. Suuntaventtiil estas keratyn
nesteen takaisinvirtauksen.

Kun potilaan hengitystie on puhdistettu TVAC in avulla, tee tarvittavat toimet hengitystien pitamiseksi avoimena.

Katso laitteen havittamisohjeet kohdasta Havittaminen.

Huomautus: Kaikki timén tuotteen kéytdsta johtuvat vakavat tapaukset on ilmoitettava valmistajalle ja

potilaan ikan mukaan.

Y

Tamén tuotteen kéyton voit joutua i i I iden kanssa. Kytd
i i i iden eri iteita ja dkohtaisia suoj ita, kuten kasineita ja
suojalaseja, jotta pystyt estamaan kosketuksen saastuneisiin nesteisiin.

TVAC on kertakayttsinen. Sitd i voi kayttas uudelleen ja se on tarkoitettu havitettavksi kdyton jalkeen. Al

yrité puhdistaa ja kéyttas laitetta uudelleen. Tuotetta voidaan kayttéd kerran, minké jalkeen se on havitettéva
asianmukaisesti. Havita TVAC siten, etté infektioriskin aiheuttavat aineet on eristetty. Havita TVAC tydntamélla putki
takaisin imupulloon niin ptkalle, etta aite ja sen sisaltamt nesteet mahtuvat takaisin alkuperaiseen pakkaukseen.
Sulj pakkaus sen i Irrota tarra, jotta sen alla oleva
BIOHAZARD merkint tulee nakyviin. Havits tuote paikallisten biovaarallisia jétteité koskevien mééréysten mukaisesti.

Sailytys
Sailytetaan kuivassa ja -12..+60 °C lampotilassa.

takuu

Tamén paketin sisaltamt tuotteet ja komponentit ovat laakinnallisia litteita, jotka on tarkoitettu yksinomaan
i kayttoon. TyTek Medical Inc. takaa, ettei tuotteiden

Piiratud garantii

Selles pakendis S|sa|duvad tooted ja id on itsiinis mis on méeldud

ainult asj r s6tajate poolt. TyTek Medical Inc. garanteerib, et tooted ja

komponendid on vabad materjali- ja ning sobivad koolitatud
tervishoiutbotajatele ainult eriotstarbel, mida on juhendis kirjeldatud, 12 kuu jooksul alates ettevstte TyTek Medical
Inc. poolt toodete tarnimise Toodete véi

muul toob kaasa selle piiratud garantii kehtetuse. VALJA ARVATUD SIIN TOODU, TYTEK MEDICAL INC. El
ANNA TOODETE VOI KOMPONENTIDE SUHTES MUID SELGESONALISI EGA VIIDATUD GARANTIISID NING LOOBUB
SPETSIIFILISELT KAUBELDAVUSE JA EESMARGIKS SOBIVUSE KOHTA KAUDSETE GARANTIIDE ANDMISEST.
Seda toodet tuleb miita ja kasutada rangelt vastavalt veebilehel wwi al.co olevatel
Hiina rev.20220822a

ja komponenttien materiaalissa ja tyon jaljessé ole vikoja ja etté ne soveltuvat vain kaytettaviksi laakinnallising
laitteina oppaassa kuvattuun toimesta 12

ajan siita, kun TyTek Medical Inc. on lahettanyt tuotteen. Jos tuotteita tai komponentteja kytetaan muuhun
kuin tassa oppaassa kuvattuun tarkoitukseen tai niita kayttaa sellainen henkild, jota ei ole koulutettu tai jolla ei
ole oikeudellisia valtuuksia tuotteiden tai komponenttien kéyttoon, tama rajoitettu takuu raukeaa. MUUTOIN
KUIN TASSA ASIAKIRJASSA MAARITETYN OSALTA TYTEK MEDICAL INC. El ANNA MUITA NIMENOMAISIA TAI
OLETETTUJA TAKUITA TUOTTEILLE TAI KOMPONENTEILLE SEKA SANOUTUU IRTI OLETETUISTA VAKUUTUKSISTA
MYYNTIKELPOISUUDESTA JA SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN.

Tamé tuote myydain ja sita saa kayttdd ainoast ww ical.com ehtojen muk

ti
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Leiras

ATVAC egy kompak, egyszer hasznélatos kézi sziveszksz, ame\y a valadék, vér, hanyadek és egyéb idegen
anyagok eltavolitasara szolgal a felsd léguitbol. Mivel a TVAC kézi igy nem fiigg t6l vagy
egyéb mas killsé energiaforrastsl. A TVAC egy merev miianyag szlvu’(sﬁbél, egy szl’v(’zfe‘ bl és a leszivott folyadék
szamara valé gy(ijtézsakbol all. A leszivott tartalom visszaaramlasat egyiranyu szelepek akadalyozzak meg. Massziv
Kivitelezése lehetévég teszi, hogy a TVAC hosszabb ideig térolhatd és azonnal hasznalatra kész legyen. A termék
NEM tartalmaz természetes latex gumit.

ATVAC kizérélag olyan személyek altal hasznélhato, akik megfelel6 képzeést kaptak az oralis légutak leszivaséra
vonatkozo eljarasokrol. ATVAC helytelen hasznlata sériilést okozhat. Hasznalja a TVAC eszkiszt az EMS hatdsaga vagy
egy orvos utasitésainak megfelel8en. A TVAC-ot NEM nyolc éven aluli gyermekeknél val hasznalatra tervezték.

Hasznalati utasitas képzett
* Vegye kiaTVAC-ot a csomagolasabol. Tartsa a csomagolast a kézelben, hogy elérhets legyen hulladéktarolasra.
Fogja meg a szivéfejet az egyik kezével, a szivocsdvet pedig a mésikkal. FONTOS: Huizza ki a szivécsovet annak
teljes hosszaig.
Az ujjaival tévolitsa el az idegen anyagokat a beteg légutjabol.
Fogja meg a szivofejet és erésen nyomja Gssze.
Tartsa a fejet teljesen 6sszenyomva, amig a szivicsdvet a beteg torkanak hatuls6 részébe vezeti, vigydzva,
nehogy messzebbre tolja, mint ameddig belst.
Engedje fel a mar 6sszenyomott fejet, hogy lehet6vé tegye a folyadék eltavolitésat a beteg 1égutjabol.

Folytassa a szivofej 6sszenyomast és felengedéseét, amig az dsszes folyadekot ki nem szivta a gyijtozsakba.
Egy egyirany szelep az Gjtott folyadék visszaa

Miutén a TVAC segitségével kitisztitotta a beteg légutjat, tegyen meg minden egyéb sziikséges Iépést
amegtisztult Iégut fenntartasa érdekében.

Az eszkdz megfelels & lasd az ar itasrol sz616 részt.

Megjegyzés: Az eszkdzzel kapcsolatos minden stilyos eseményt jelenteni kell a gyérténak és a felhasznalé/beteg
székhelye szerinti illetékes hatésagnak.

Atermék hasznalata valé é
val6 érintkezés megel6zése érdekében haszndljon megfelels testizolacios intézkedéseket, valamint egyéni
példaul kesztyit és

ATVAC kizrolag egyszer hasznalatos eszkéz. Nem hasznalhatd fel Gjra, és hasznalat utani értalmatlanitasra
tervezték. Ne probalja megtisztitani vagy Gjrafelhasznalni ezt az eszkozt. Egyszer hasznalhaté, majd megfeleléen
artalmatlanitani kell. A TVAC eszkozt ugy artalmatlanitsa, hogy biztositsa a test izolaldsat a potencidlisan fertéz6
anyagoktol. ATVAC drtalmatlanitasshoz nyomja vissza a csovet a fejbe annyira, hogy az egyséq és a benne [év6
az eredetic Zarja le az eredeti csomagoldst a kbnnyen lezarhaté funkcio
segitségével. Tavolitsa el a lehizhaté cimkét a csomagolssré), hogy lsthatva valjon alatta a BIOLOGIAI VESZELY
jelzscimke. A biolégiailag veszélyes hulladékokra vonatkozs helyi elgirasoknak megfelelen artalmatlanitsa.

Tarolas

Ez az eszkoz szarazon tartand6 és —12-60 °C (10-140 °F) kozotti hémérsékleten térolandé.

jotallas
A csomagban talélhato termékek és alkatrészek olyan orvostechnikai eszkozok, amelyeket kizérélag megfelelGen
képzett egészsé 3 ATyTek Medical Inc. szavatolja, hogy a termékek és az
alkatrészek anyag- és gyartdsi hibaktol mentesek, és kizérolag képzett egészségiigy szakemberek altali,
on valo i a leirt specialis célra, a TyTek Medical Inc.
atali Kiszallitds datumatdl szamitott 12 hénapig. A termékek vagy az alkatrészek bérmely, a termékek vagy az
Kiviili i ezt a korla jotallast. AZ ITT MEGHATAROZOTTAK

KIVETELEVEL A TYTEK MEDICAL INC. NEM VALLAL EGYEB, KIFEJEZETT VAGY HALLGATOLAGOS JOTALLAST A
TERMEKEKRE VAGY AZ ALKATRESZEKRE VONATKOZOAN, ES KIFEJEZETTEN ELUTASITJA AZ ELADHATOSAGRA ES
A MEGHATAROZOTT CELRA VALO ALKALMASSAGRA VONATKOZO HALLGATOLAGOS JOTALLAST.
Ez a tétel szigortian a www.tytekmedical.com webhelyen talalhato szerzédési feltételek szerint kerill értékesitésre,
és azoknak megfelelGen hasznalando.
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Aprakst

TVAC ir kompakta, vienreizlietojama manuala atsakéanas ierice, kas paredzéta glotu, asinu, vémek|u un citu
sveskermenu attirisanai no augséjiem elpceliem. Ta ka TVAC darbma manuali, ierice nav a(kanga no baterijam vai
cita aréja barosanas avota. TVAC sastav no stingras caurules, atstiksanas kolbas un iegato
3kidrumu savakéanas maisina. legta satura atpakalplasmu novers vienvirziena varsti, Tas izturiga konstrukcija auj
glabat TVAC ilgu laiku un uzreiz sagatavot izmantosanai. Izstradajums NESATUR dabigo kaucuka lateksu.

TVAC drikst izmantot tikai personals, kas ir atbilstosi apmacits veikt mutes elpcelu atsiksanas procediras. Nepareiza
TVAC izmantosana var izraisit traumas. lzmantojiet TVAC atbilstosi savas neatliekamas mediciniskas palidzibas
iestades vai arsta noradijumiem. lerice TVAC NAV paredzéta izmanto3anai bérniem, kas jaunaki par astoniem gadiem.

adijumi apmacitam personalam

Iznemiet TVAC no iepakojuma. Glabajiet iepakojumu tuvuma un pieejamu izmantosanai ka

atkritumu iepakojums.

Satveriet kolbu ar vienu roku un atsuk3anas cauruli ar otru roku. SVARIGI! Velciet uz aru atsakanas cauruli,
lidz ta ir pilniba izbidita.

Veiciet slaukosas kustibas ar pirkstiem, lai iztiritu sveskermenus no pacienta elpceliem.

Satveriet atsuksanas kolbu un ciesi to saspiediet.

Turiet kolbu pilniba saspiesta pozicija, ievietojot atsakéanas cauruli pacienta rikles aizmugure, raugoties
neievietot cauruli talak, ka to var saskatit.

Atlaidiet saspiesto kolbu, Jaujot tai izvadit 3kidrumu no pacienta elpcefiem.

Turpiniet saspiest un atlaist kolbu, lai izvaditu visu 3kidrumu savaksanas maisina. Vienvirziena varsts novérsis
savakto skidrumu atpakalplismu.

Kad pacienta elpcelj i iztiriti ar TVAC, veiciet citas nepieciesamas darbibas, lai saglabatu elpcelus tirus.

Skatiet likvidesanas sadalu, lai pareizi likvidétu ierici.

Piezime. Par jebkuru nopietnu negadijumu, kas notiek saistiba ar ierici, jazino razotajam un kompetentajai
iestadei, kura lietotajs/pacients i registréts.

park na vielu izolaciju

Siizstradajuma izmantosana var izraisit kontaktu ar piesarn kermena 3ki Vienmeér i
atbilstosas kermena vielu izolacijas procediras un individualos aizsardzibas lidzeklus, pieméram, cimdus un
aizsargbrilles, lai novérstu saskari ar piesarnotiem skidrumiem.

TVAC ir tikai vienreizéjai lietosanai. To nedrikst lietot atkartoti, un ta péc lietosanas ir jalikvide. Nemeginiet tirit vai
atkartoti izmantot o ierici. To var izmantot vienu reizi, un péc tam ta pareizi jalikvidé. Likvidéjiet TVAC tada veida,
kas nodrosina kermena vielu izolaciju no potenciali infekciozam vielam. Lai likvidetu TVAC, spiediet cauruli atpakal
kolba ik talu, lai ierice un iegutie $kidrumi ietilptu originalaja iepakojuma. Nosledziet oriinalo iepakojumu ar ta
vienkarso noslégsanas funkciju. Nonemiet noplésamo uzlimi no iepakojuma, lai atklatu zem tas esoso BIOLOGISKA

APDRAUDEJUMA markejumu. Likvidéjiet atbilstosi jsu vietéjiem biologiska apdraudéjuma atkritumu noteikumiem.

Siierice ir jauzglaba sausa vieta un temperatara no -12 °C lidz 60 °C (no 10 °F lidz 140 °F).

Saja iepakojuma ieklautie produkti un komponenti ir medicinas ierices, kas paredzétas izmantosanai vienigi
atbilstosi apmacitiem veselibas aprapes specialistiem. TyTek Medical Inc. garanté, ka produkti un komponenti ir
bez materialu un razosanas defektiem un ir pieméroti tikai ka medicinas ierices konkrétajam nolikam izmantosanai
apmacitiem veselibas aprapes specialistiem, kas aprakstits rokasgramata, 12 ménesu perioda no dienas, kad tos
izsata TyTek Medical Inc. Jebkura produktu vai komponentu izmantosana, kas nav aprakstita $aja rokasgramata,
anulé 3o ierobezoto garantiju. IZNEMOT SEIT MINETO, TYTEK MEDICAL INC. NESNIEDZ NEKADAS CITAS TIESAS
VAI NETIESAS GARANTIJAS ATTIECIBA UZ PRODUKTIEM VAI KOMPONENTIEM UN IPASI ATSAKAS NO NETIESAM
GARANTUAM ATTIECIBU UZ TIRGOJAMIBU UN ATBILSTIBU KONKRETAM MERKIM.
Si prece tiek pardota un izmantojama stingri saskana ar noteikumiem un nosacijumiem, kas pieejami vietné
www.tytekmedical.com.
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TVAC er en kompakt manuel sugeanordning til engangsbrug til fiernelse af slim, blod, opkast og andre fremmede
stoffer fra de ovre luftveje. Da TVAC betjenes manuelt, er den ikke afhaengig af batterier eller en anden ekstern
stromkilde. TVAC er fremstillet af en stiv sugeslange af plastik, en sugekolbe og en opsamlingspose til aspirerede
vaesker. Envejsventiler forhindrer tilbagelob af aspireret indhold. Den solide konstruktion ger det muligt at opbevare
TVAC| lzengere perioder og straks have den Klar til brug. Produktet indeholder IKKE naturlig gummilatex.

Advarsel
TVAC ma kun anvendes af personale, som har modtaget korrekt traening i procedurer for sugning af luftveje.

Ukorrekt brug af TVAC kan fordrsage personskade. Brug TVAC som anvist af sundhedsmyndighederne eller af en
lzege. TVAC er IKKE designet til at blive anvendt pa born under 8 4r.

Instruktioner til uddannet medicinsk personale

Fjern TVAC fra emballagen. Opbevar emballagen i neerheden, sa den er klar til brug som emballage ved
bortskaffelse.

Tag fat om kolben med den ene hand og sugeslangen med den anden hand. VIGTIGT: Traek sugeslangen helt ud.

Stryg med fingrene for at fiemne fremmede stoffer fra patientens luftveje.

Tag fat om sugekolben, og klem den sammen.
Hold kolben mens du forer ned i patientens hals. Undga at fore slangen laengere
ind, end du kan se.

Slip grebet om den sammenpressede kolbe, s3 den kan fleme vaeske fra patientens luftveje.

Fortsaet med at trykke kolben sammen og slippe grebet om den for at suge al vaeske op i opsamlingsposen.
En envejsventil forhindrer tilbagelob af opsamlet vaeske.

Nar patientens luftveje er ryddet med TVAC, skal du traeffe eventuelle andre nodvendige foranstaltninger for at
holde luftvejene frie.

Se afsnittet om forat fa om korrekt af,

Bemaerk: Enhver alvorlig haendelse, der opstar i forbi med ingen, skal rapporteres ti
og den kompetente myndighed i brugerens hjemland.

Advarsel om isolering af

Brug af dette produkt kan medfore kontakt med kontaminerede kropsvaesker. Brug altid passende procedurer for

isolering af og personlig for at forhindre kontakt med kontaminerede vaesker.

Bor

TVAC er kun til engangsbrug. Den er ikke genanvendelig og er designet til bortskaffelse efter brug. Denne
anordning mé ikke rengores eller bruges flere gange. Den mé kun bruges én gang og skal derefter bortskaffes pa
en forsvarlig made. Bortskaf TVAC pé en made, der sikrer isolering af potentielt smitsomme stoffer fra kroppen. For
at bortskaffe TVAC skal du skubbe slangen s langt tilbage i kolben, at enheden og de aspirerede vaesker kan vaere

i den originale emballage. Forsegl den originale emballage ved hjzelp af den nemme forseglingsfunktion. Fjern den
aftagelige mzerkat for at afdaekke mzerkaten med BIOLOGISK RISIKO nedenunder. Bortskaf anordningen i henhold
til de lokale bestemmelser for biologisk smittefarligt affald.

Oob

Denne anordning skal opbevares tort og ved temperaturer mellem -12 °C og 60 °C.

garanti

Produktere og komponenterne i denne pakke er medicinsk udstyr, der udelukkende er beregnet til at benyttes
af behorigt uddannet sundhedspersonale. TyTek Medical Inc. garanterer, at produkterne og komponenterne er fri
for materiale- og fabrikationsfejl og udelukkende er egnede til at benyttes som medicinsk udstyr til det specifikke
formal, der er beskrevet i manualen, i en periode pa 12 méaneder fra datoen for forsendelse fra TyTek Medical Inc. Ved
enhver brug af produktere eller komponenterne til andre formal end det tilsigtede bortfalder denne begraensede
garanti. BORTSET FRA DET HERI ANF@RTE YDER TYTEK MEDICAL INC. INGEN ANDRE GARANTIER, HVERKEN
UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTAEDE, VEDRGRENDE PRODUKTERNE ELLER KOMPONENTERNE OG FRASKRIVER
SIG SPECIFIKT DE ANTYDEDE GARANTIER VEDRGRENDE SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMAL.
Denne vare seelges og skal bruges strengt i henhold til vilkar og betingelser pa www.tytekmedical.com.
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TVAC yra kompaktiskas vienkartinis rankinio siurbimo itaisas, skirtas gleivéms, kraujui, vémimo masei i kitoms

B taky. Kadangi TVAC veikia rankiniu badu, jis nepriklauso
nuo baterijy ar kito iorinio maitinimo altinio. TVAC sudaro kieto plastiko siurbimo vamzdelis, siurbimo kolba ir
surinkimo mai3elis, skirtas i$siurbiamiems skyséiams surinkti. siurbto turinio griztamajj srauta stabdo vienkryptis
voztuvas. Tvirta konstrukcija leidzia TVAC laikyti ilga laika ir % karto paruosti naudojimui. Gaminyje NERA natdralaus
kautiuko latekso.

Démesio!

TVAC turi naudoti tik tie darbuotojai, kurie buvo tinkamai ismokyti atlikti kvépavimo taky issiurbimo procedras.
Netinkamai naudojant TVAC galima sukelti suzalojima. TVAC naudokite taip, kaip nurode jasy skubiosios pagalbos
tarnyba arba gydytojas. TVAC NEGALIMA naudoti jaunesniems nei astuoneriy mety vaikams.

ymai i yti medicinos speci

Isimkite TVAC i§ pakuotes. Laikykite pakuote netoliese ir naudokite ja Salinimui.

Viena ranka suimkite kolba, kita - siurbimo vamzdelj. SVARBU: iStraukite siurbimo vamzdelj iki galo.

Pirstais

& paciento taky.

Suimkite siurbimo kolba i stipriai ja suspauskite.

Kai jkisate siurbimo vamzdel;  paciento gerkle, laikykite kolba iki galo suspausta, stengdamiesi nejkisti
vamzdelio toliau, nei matote.

Atleiskite jau suspausta kolba, kad ji galéty pasalinti skystj i paciento kvépavimo taku.

Toliau spauskite ir atleiskite kolba, kad visi skysiai patekty | surinkimo maisel;. Vienkryptis voztuvas neleis
surinktiems skysiams grizti atgal.

* Kai paciento kvépavimo takai atlaisvinami naudojant TVAC, imkites visy kity batiny veiksmy, kad kvépavimo
takai likty atlaisvinti.

Kaip tinkamai utilizuoti prietaisa 2. Salinimo skyriy.

Pastaba: apie visus su priemone susijusius rimtus incidentus pranesama gamintojui i Salies, kurioje yra jsikiires
naudotojas arba gyvena pacientas, kompetentingai tarnybai.

dél kano

Naudodami §j gaminj galite turéti salyt] su uzter3tais kino skys¢iais. Kad iSvengtumete salycio su uzterstais skysciais,
naudokite tinkamas kano medziagy izoliavimo pri ir ines apsaugos pavyzdziui, pirstines ir
akiy apsaugos priemones.

TVAC rinkinys yra skirtas tik vienkartiniam naudojimui. Jis néra daugkartinio naudojimo ir po naudojimo turi bati
pasalintas. Nebandykite 3io prietaiso valyti ar naudoti pakartotinai. Jj galima naudoti viena karta, o paskui reikia
tinkamai pasalinti. TVAC salinkite taip, kad buty uztikrintas galimai uzkreciamy medsziagy atskyrimas nuo kino
medziagu. Noredami smesti TVAC, istumite vamzdel;atgal  kolba tiek, kad prietaisas irjame esantys skysciai
tilpty j originalia pakuote. Uzklij ginalia pakuote i jos lengvo uzdarymo funkcija. Nuimkite nuo
pakuotes nulupama etikete, kad po ja matytysi b\0|oglnlo pavojaus etiketé BIOHAZARD. Salinkite pagal vietines
biologiskai pavojingy atlieky taisykles.

Laikymas

Sis jtaisas turi buti laikomas sausoje vietoje, teperataroje nuo 12 iki 60 °C (nuo 10 iki 140 °F).

Ribotoji
Sioje pakuotéje esantys gaminiai ir komponentai yra medicinos priemoneés, skirtos naudoti tik tinkamai ismokytiems
sveikatos priezitros specialistams.,TyTek Medical Inc garantuoja, kad gaminiai ir komponentai yra be medziagy ir
gamybos defekty ir yra tinkami naudoti tik kaip medicinos priemones, kurias pagal instrukcijoje aprasyta paskirtj
ismokyti sveikatos priezidros specialistai gali naudoti 12 ménesiy nuo issiuntimo i, TyTek Medical Inc” dienos.

Bet koks gaminiy ar komponenty naudojimas ne pagal paskirtj panaikina 8ia ribotaja garantija. I3SKYRUS TAI, KAS
CIANURODYTA, TYTEK MEDICAL INC NESUTEIKIA JOKIY KITY AISKIY AR NUMANOMU GARANTLY, SUSIJUSIY SU
GAMINIAIS AR KOMPONENTAIS, IR KONKRECIAI ATSISAKO NUMANOMY TINKAMUMO PARDUOTI IR TINKAMUMO
TAM TIKRAM TIKSLUI GARANTLI.

Si prekeé parduodama ir turi bati naudojama grieztai pagal salygas, pateiktas www.tytekmedical.com.

Kinija rev.20220822a

k. TVAC €3
ymSical Manuel suﬁ"ﬁ\?—’gnégg ®

1-855-TyTekMD (898-3563) wl TyTek Medical Inc. 8504 Beckett Rd, West Chester, OF 45065, USA Nederlindena
waytekmedical

TVAC i en kompakt, manuell suganordning for engangsbruk avsedd for att avlagsna mukus, blod, uppkrakt
maginnehall och andra fréimmande substanser fran dvre luftvagarna. Eftersom TVAC drivs manuelit ar den inte
beroende av batterier eller ndgon annan extern stromkalla. TVAC ar tillverkad av en styv sugslang i plast, en
sugblasa och en uppsamlingspase for de aspirerade vatskorna. Envagsventiler forhindrar aterflode av aspirerat
innehall. Den robusta konstruktionen gér att TVAC kan forvaras under en langre tid och goras fardig att anvandas
pa ett gonblick. Produkten innehaller INTE naturgummilatex.

TVAC ska endast anvandas av personal som har fatt lamplig utbildning i sugningsprocedurer for oral luftvég.
Otillbérlig anvandning av TVAC kan orsaka skador. Anvand TVAC enligt sjukhusets eller likares anvisningar. TVAC &r
INTE avsett for barn under atta ars alder.

Instruktioner for utbildad

Ta ut TVAC ur férpackningen. Férvara frpackningen i nérheten och tillganglig som kasseringsforpackning.
Fatta tag i blasan med ena handen och sugslangen med den andra. VIKTIGT! Dra ut sugslangen s den &r
helt utstrackt.

Avlégsna frimmande foremal fran patientens luftvagar med hialp av fingersvep.
Fatta tag i sugblasan och klam ihop den stadigt.

Hall blasan helt hopklamd medan du for in sugslangen i patientens hals. Var forsiktig 4 att du inte for in slangen
langre an du kan se.

Slapp den hopklamda blasan sa att den kan suga upp véiska i patientens luftvigar.

Fortsatt att klamma ihop och sléppa blasan for att suga upp alla vaitskor i uppsamlingspasen. En envégsventil
férhindrar att uppsamlingsvétskorna rinner tillbaka.

Nér patientens luftvagar har rensats med TVAC, vidta alla andra nédvéndiga atgarder for att halla luftvigen fri
fran obstruktion.

Se avsnittet om kassering for att kassera produkten pé rétt sétt.
Observera: Alla allvarliga tillbud som intraffar  samband med produkten ska rapporteras till tillverkaren och den

behsriga myndigheten déir anvéndaren/patienten ar etablerad.

Varning a i av

Nér du anvinder denna produkt kan du komma i kontakt med kontaminerade kroppsvétskor. Vidta lampliga
dtgérder for isolering av kroppssubstans tillsammans med personliga skyddsétgarder som handskar och 5gonskydd
for att forhindra kontakt med kontaminerade viitskor.

TVAC ér endast avsett for engangsbruk. Den kan inte ateranvandas och ar avsedd att kasseras efter anvandning.
Forsok inte rengora eller teranvanda denna produkt. Den kan anvindas en gang och méste sedan kasseras pé ratt
satt. Kassera TVAC pd ett sitt som sal a att potentiellt smif ubstanser |50Ieras Try(k t\\lbaka slangen
ini blsan 3 14ngt att enheten och vatskorna dari far plats i ori

med den lattanvanda forseglingen. Dra bort etiketten pa férpackningen sé att e(lketten BIOLOG\SKT RISKAVFALL
undertill syns. Kassera enligt lokala foreskrifter for biologiskt riskavfall.

Férvaring

Denna produkt ska forvaras torrt och vid temperaturer mellan ~12 °C och 60 °C.

d garanti

Produkterna och komponenterna i denna férpackning r intekniska produkter som aravsedda
att anvandas av halso- och sjukvardspersonal med lamplig utbildning. TyTek Medical Inc. garanterar att produkterna
och komponenterna & fria fran material- och utférandefel och endast & limpliga som medicintekniska
produkter for det specifika andamal som beskrivs i handboken under 12 manader fran datumet for leverans fran
TyTek Medical Inc. Om produkterna eller komponenterna anvinds for ej avsett anvandningsomrade galler inte
denna begransade garanti. MED UNDANTAG FORVAD SOM ANGES HARI LAMNAR TYTEK MEDICAL INC. INGA
ANDRA GARANTIER, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFORSTADDA, FOR PRODUKTERNA ELLER KOMPONENTERNA OCH
AVSAGER SIG UTTRYCKLIGEN UNDERFORSTADDA GARANTIER FOR SALJBARHET OCH ANVANDBARHET FOR ETT
VISST ANDAMAL.

Denna artikel séljs och ska anvéndas strikt i enlighet med de allmanna villkoren pd www.tytekmedical.com.
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Popis

Pomacka TVAC je kompakina pomécka na ruéné odsavanie na jedno pouzitie uréend na odstranenie hlienu, krvi,
zvratkov a inych cudzich telies z hornych dychacich ciest. Kedze sa pomacka TVAC obsluhuje ruéne, nezavisi od
bateri ani zacneho iného externeho droja napsjania, Pomacka TVAC 52 ka2 pevnej plastove odsivace]
hadice, odsavacej banky a zberného vaku na aspirované tekutiny. Jednosmerné ventil é

toku aépiovaneho obsahu Robustn Kondirukeia amoZAuje,aby 52 pomoeka TVAC skiadovala po dlhsiu dobu
a pripravila sa rychlo na poutitie. Vyrobok NEOBSAHUJE prirodny kaucuk.

Pomécku TVAC smie pouzivat iba personl, ktory absolvoval vhodné kolenie o postupoch na odsavanie ordlnych
dychaclch clest Nesprévne poulitie pomecky TVAC maze spesobit poranenie. Fomécku TVAC pouvae pocla
Medical Services, EMS) alebo lekéra. Pomécka TVAC NIE JE

iZby
ur{ené na poutitie u deti mladsich nez osem rokov.

Pokyny pre § é i pracovnika

Pombcku TVAC vyberte z balenia. Balenie ponechajte na blizku a k dispozicii, aby bolo mozné ho pouzit ako
balenie na likvidaciu.

Uchopte jednou rukou banku a druhou odsévaciu hadicu. DOLEZITE: Vytahujte odsavaciu hadicu, kjm nie je
Gplne natiahnut.

Potiahnutim prstov odstrafite cudzi material z dychacich ciest pacienta.

Uchopte odsavaciu banku a pevne ju stlacte.

Banku drzte pri zasivani odsavacej hadice do zadnej asti hrdla pacienta tplne stla¢end. Dbajte na to, aby ste
nezasvali hadicu dalej, ako ju mozete vidiet.

Uvolnite stlacend banku, aby ste tak umoznili odstranenie tekutiny z dychacich ciest pacienta.

Pokracujte v stla¢ovani a uvoliiovani banky, aby ste odstranil vetku tekutinu do zberného vaku. Jednosmerny
ventil zabrani spatnému toku zbieranych tekutin.

Po vycisteni dychacich ciest pacienta pomockou TVAC vykonajte vietky dalsie potrebné kroky na udrzanie
priechodnych dychacich ciest.

Postup spravne] likvidacie pomacky najdete v casti o likvidacil.

Poznamka: Kazda zévazna udalost, ktoré sa vyskytne v suvislosti s poméckou, sa ma oznamit vyrobcovi
aprislusnému organu, v ktorom je pouivatel/pacient registrovany.

L ie na izolaciu ych latok

Pouzivanie tohto vyrobku méze sposobit, ze pridete do kontaktu s kontaminovanymi telesnymi tekutinami.
Aby ste zabranili kontaktu s kontaminovanymi tekutinami, pouzivajte vhodné postupy izolacie telesnych latok
a2 0sobné ochranné prostriedky, ako sti rukavice a ochrana o¢.

Likvidaci

Pomocka TVAC je iba na jedno pouitie. Nie je opakovane pouzitelnd a je navrhnuta tak, aby sa po pouiti
Zlikvidovala. Nepokuajte sa tito pomécku Eistit a opakovane pouzit. Sipravu je mozné pouzit raz a potom sa musi
riadne zlikvidovat. Zlikviduje pomocku TVAC sposobom, ktory zabezpeti izolciu potencidlne infekénych telesnych
Iitok. Na likvidacit pomocky TVAC zatlacte hadicu spi do banky do takej miery, aby sa jednotka a obsiahnuté
tekutiny zmestili do povodného balenia. Utesnite povodné balenie pomocou funkcie jednoduchého utesnenia.
Odstraite odlepovaci ititok na baleni, aby ste odhalil ititok s napisom BIOHAZARD (biologické nebezpecenstvo),
ktory sa nachadza pod nim. Zlikvidujte v stlade s miestnymi predpismi pre biologicky nebezpe¢ny odpad.

Pomaocku uchovavajte v suchu a pri teplotach v rozmedzi 12 °C az 60 °C (10 °F az 140 °F).

ol a zéruka
Vyrobky a komponenty obsiahnuté v tomto baleni st zdravotnicke pomacky uréené vyluéne na pouzivanie
prislusne Zzdravotnickymi TyTek Medical Inc. zaruéuje, ze vyrobky
a komponenty st bez materialovych a vyrobnyich chyb a st vhodné vyluéne na pousitie ako zdravotnicke pomécky
na konkrétny tcel opisany v prirucke vyskolenymi zdravotnickymi pracovnikmi po dobu 12 mesiacov od datumu
odoslania spoloénostou TyTek Medical Inc. Akékolvek pouzitie vyrobkov alebo komponentov nad ramec pouzitia
vyrobkov alebo rusi platnost tejto Zéruky. S VYNIMKOU PRIPADOV UVEDENYCH
VTOMTO DOKUMENTE, SPOLOCNOST TYTEK MEDICAL INC. NEPOSKYTUJE ZIADNE INE ZARUKY, VYSLOVNE ALEBO
IMPLICITNE, TYKAJUCE SA VYROBKOV ALEBO KOMPONENTOV, A VYSLOVENE SA ZRIEKA PREDPOKLADANYCH
ZARUK PREDAJNOSTI A VHODNOSTI PRE KONKRETNY UCEL.
Tato polozka sa predava a pouziva vyhradne podra podmienok uvedenych na webovych strankach
www.tytekmedical.com.
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