
• Der Arbeitsbereich muss
sauber und frei von
Arzneimittelrückständen
sein.

•  Der SNAPduo* ST Plus Test ist
für die Verwendung bei
normaler Raumtemperatur
(18 °C  -30 °C) bestimmt.

•  Die Proben müssen bei 0 °C
-10 °C im Kühlschrank
gelagert und innerhalb von 3
Tagen ab der Gewinnung
getestet werden

•  Vor der Verwendung muss der 
Test auf Raumtemperatur 
gebracht werden (etwa 30 
Minuten bei RT stehen lassen).

•  Darauf achten, dass sich das 
Konjugatpellet am Boden des 
Probenröhrchens befindet. Ist 
das nicht der Fall, das 
Röhrchen sanft antippen, 
damit das Pellet auf den 
Boden sinkt.

•  Vor dem Test muss die
Probe gründlich gemischt
werden.

•

•

 Den SNAP* Test nicht nach
Ablauf des Verfalldatums
verwenden.
 Die vollständigen
Anweisungen entnehmen
Sie bitte der
Packungsbeilage.

• Ziehen Sie die Milch mithilfe
einer IDEXX-Pipette bis zur 
Anzeigelinie (450 μl ±50 μl)
auf. Geben Sie die Milch in 
das Probenröhrchen 
(Abbildung 1).

• Schwenken Sie die Probe sanft 
hin und her, bis sich das 
Konjugatpellet aufgelöst hat 
(Abbildung 2). Lassen Sie die 
Probe nicht länger als 15 
Sekunden im Röhrchen, bevor 
Sie diese in die SNAP 
Testvorrichtung gießen.

•  Füllen Sie den gesamten Inhalt 
des Probenröhrchens in die 
Probenvertiefung des SNAP 
Tests (Abbildung 3). Die Probe 
fließt über das Ergebnisfenster 
hinweg in Richtung des blauen 
Aktivierungskreises.

• Wenn der Rand des 
Aktivierungskreises zu 
verschwinden beginnt, drücken 
Sie fest nach unten (Abbildung 
4), bis Sie ein deutliches 
Einrasten hören. Warten Sie 
nicht, bis der blaue 
Aktivierungskreis vollständig 
verschwunden ist. Stellen Sie 
die Zeit auf 6 Minuten ein.

•  Nach 6 Minuten können Sie 
die Ergebnisse entweder 
direkt oder mithilfe des 
SNAPshot* DSR Readers 
ablesen.

•  Ist der Probenpunkt heller als 
der Kontrollpunkt, ist das 
Ergebnis positiv. Ist der 
Probenpunkt gleich oder 
dunkler als der Kontrollpunkt, 
ist das Ergebnis negativ.
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Positive Proben sollten weiteren Analysen unterzogen werden. Cephalexin 
gehört der Beta-Lactam-Antibiotikaklasse an. Ein positives Cephalexin-Ergebnis 
sollte wie ein positives Beta-Lactam-Ergebnis behandelt werden.
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Legen Sie den SNAPduo ST Plus auf den abgebildeten Test

 Interpretation der Ergebnisse 
- Ist der Probenpunkt heller als der Kontrollpunkt, ist das Ergebnis positiv. 
- Ist der Probenpunkt gleich oder dunkler als der Kontrollpunkt, ist das Ergebnis negativ.

 Visuelles Ablesen des SNAPduo ST Plus Tests 
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