
•  L’espace de travail doit être
propre et dépourvu de tout
résidu de médicament.

•  Le test SNAPduo* ST Plus est
conçu pour être utilisé dans
des conditions ambiantes
normales (15 °C à 30 °C).

•  Les échantillons doivent être
réfrigérés entre 0 °C et 10 °C
et testés dans les 3 jours
suivant leur prélèvement.

•  Amenez le test à température
ambiante (environ 30 minutes)
avant de l’utiliser.

•  Assurez-vous que la pastille de
conjugué se trouve au fond du
tube d’échantillonnage. Si ce
n’est pas le cas, tapotez
doucement le tube pour
ramener la pastille au fond.

•  Mélangez bien l’échantillon
avant le test.

•  N’utilisez pas un test SNAP*
au-delà de sa date de
péremption.

•  Reportez-vous à la notice
pour obtenir des instructions
complètes.

Test SNAPduo ST Plus

•  À l’aide d’une pipette IDEXX,
aspirez le lait jusqu’à
la ligne de l’indicateur
(450 μl ± 50 μl). Ajoutez
le lait dans le tube
d’échantillonnage (Figure 1).

•  Secouez doucement le tube
latéralement pour dissoudre la
pastille de conjugué (Figure 2).
Ne laissez pas l’échantillon
dans le tube plus de
15 secondes avant de le verser
dans le dispositif SNAP*.

•  Versez tout le contenu du tube
d’échantillonnage dans le puits
d’échantillonnage du dispositif
SNAP (Figure 3). Le flux de
l’échantillon sera visible dans la
fenêtre des résultats à proximité
du cercle d’activation bleu.

•  Lorsque le bord du cercle
d’activation commence à
disparaître, appuyez fermement
vers le bas (Figure 4) jusqu’à
ce que vous entendiez un bruit
distinct d’enclenchement. Ne
laissez pas le cercle d’activation
bleu disparaître complètement.
Prévoyez 6 minutes.

•  Après 6 minutes, lisez les
résultats à l’œil nu ou à l’aide
du lecteur SNAPshot* DSR.

•  Si le point sur l’échantillon
est plus clair que le point de
contrôle, le résultat est positif.
Si le point sur l’échantillon
est plus foncé ou de la même
couleur que le point de
contrôle, le résultat est négatif.
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Il est recommandé de soumettre les échantillons positifs à des analyses complémentaires. 
La céphalexine appartient à la classe d’antibiotiques des bêta-lactamines. Un résultat positif 
à la céphalexine doit être traité comme un résultat positif à la bêta-lactamine.

Tous les tests SNAP peuvent être lus à l’aide du lecteur SNAPshot* DSR, ce qui facilite 
le transfert, le téléchargement, le stockage et l’impression des données avec votre 
ordinateur.
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 Positionner le test SNAPduo ST Plus sur la photo ci-dessous.

Interpréter les résultats
- Si le point sur l’échantillon est plus clair que le point de contrôle, le résultat est positif.
- Si le point sur l’échantillon est plus foncé ou de la même couleur que le point de contrôle,
   le résultat est négatif.

Lire visuellement le test SNAPduo ST Plus 
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