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Pflegehinweise fiir Composite-Instrumente

AESTHETIC IS THE RESULT
ERRRNNNRR AR RARRY

Handling Instructions for Composite Instruments

DIN EN ISO 9001 | DIN EN ISO 13485 | MDD 93/42/EWG

Sehr geehrter Kunde!

Sie haben sich fir ein hochwertiges Produkt aus unserem Hause
entschieden - vielen Dank.

Damit Sie auch auf Dauer Freude haben, erlauben wir uns, lhnen
nachstehend ein paar Tipps zur Pflege dieser Instrumente an die
Hand zu geben:

® Die Instrumente ddrfen nicht in Kontakt mit Amalgam treten (z. B.
beim Legen von Fullungen bzw. durch Rickstande an den Hand-
schuhen).

m Entfernen Sie Materialrickstande z. B. durch Abwischen mit
einem Alkocholtuch noch am Stuhl, um ein Auftrocknen zu verhin-
dern. Dadurch unterbinden Sie spateren manuelien Kraftaufwand,
der unter Umstanden zu einem kontraproduktiven Verkratzen der
Oberflache fihren kann.

s Trocknen Sie die Instrumente gut vor der Sterilisation, hierdurch
vermeiden Sie die Bildung von Wasserflecken. Verwenden Sie
hierzu hitte ein weiches Baumwoll- oder ein Mikrofasertuch.

m Verwenden Sie zum Reinigen keine Edelstahl-, Messingblrsten
oder Scheuermittel, verwenden Sie bei hartnédckigen Verunreini-
gungen nur eine harte Zahnbirste. Grobe mechanische Einwir-
kungen sind unbedingt zu vermeiden (abrasive Reinigungshilfsmit-
tel wie z. B. Reinigungspads, durch Fremdpartikel verschmutzte
Reinigungstextilien, etc.).

m Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmedien (extrem
sauer / basisch, Scheuerwirkung).

® Bei Aufbereitung der Instrumente im Ultraschallbad bitte die Be-
schallungszeiten genau einhalten.

m Spulen Sie die Instrumente nach der Reinigung mit klarem Wasser,
besser noch mit demineralisiertern Wasser.

m Bei Wannendesinfektion achten Sie bitte darauf, dass die Oberflé-
chen nicht durch andere Instrumente beschadigt werden, Kontakt
der Teile untereinander wahrend der Reinigung / Sterilisation ist zu
vermeiden (Gefahr von Kontaktkorrosion).

® Bei Thermodesinfektion empfehlen wir die Aufoereitung dieser
Instrumente in einem Tray (siehe hierzu unsere Sets 26.120.00TI
und 26.120.01Tl), um Beschadigungen auf der Oberflache zu
vermeiden (Tray ohne Instrumente 85.181.00 und 85.182.00).

m Die Instrumentensets (Tray 26.120.00TI und 26.120.01T]) lassen
sich problemios in einer Sterilfolie einschweiBen und kénnen dort
bis zu 6 Wochen gelagert werden (nach DIN 58953 Teil 7).

Wir mochten, dass Sie lange Freude an unseren Instrumenten
haben und danken schon jetzt fiir lhre Aufmerksamkeit.

Dear Customer!

We thank you very much for having chosen this high quality instru-
ment from Helmut Zepf

To maximize the life of your Composite Instrurrients, please follow
the instructions below!

m Any contact of the instruments with amalgam has to be avoided
{e.g. when inlays are placed or due to residues on gloves),

® Remove residues of material on the instrument immediately, still
in the dental chair, e.g. by wiping with a cloth soaked in-alcohal,
in order to avoid dying-up. Thus, you avoid subseguent manual
effort which might possibly lead to a counterproductive scratching
of the instrument surface.

® Prior to sterllization, dry the instruments carefully with a soft cottan
of microfiber cloth in order to avoid water spots:

® Do not use stainless steel brushes, brass brushes or abrasives
for cleaning. To remove tenacious dirt, only use a firm tooth-
brush, Absolutely avoid any rough mechanical stress (abrasive
detergents, e.g. deiergent pads, cleaning cloths soiled by foreign
particles, etc.).

® Avoid any aggressive cleaning agents (extremely acidic / basic,
abrasive effect).

® if an ultrasonic cleaner is used, do not exceed the manufacturer's
recommended ultrasonication period.

E After cleaning, rinse the instruments with clear or even better with
demineralized water

® | the instruments are cleaned In a disinfection bath, take care that
the instrurents’ surfaces are not damaged by other instruments.
A contact of the instrument parts during the cleaning process /
during the sterilization has to be avoided (danger of contact cor-
rosion).

® In thermal disinfaction, we recommend to prepare these instru-
ments in a washtray (see our sets 26.120.00T! and 26.120.01Tl)
in order to avoid damages on the surface (washiray without
nstruments: 85.181.00 and 85.182.00).

® The instrument sets (washtray 26.120.007T! and 26.120.017T1) can
smaothly be sealed in sterile film in which they can be stored up
to 6 weeks (acc, to DIN 58953 Panl 7).

Thank you for following these instructions which will
maximize the lifespan of your instruments.
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