
Dijamantni rotacijski stomatološki boreri (nesterilni) 
Upute za uporabu (IFU) 

DB Orthodontics rotacijski stomatološki dijamantni boreri (nesterilni) dostupni su s brojnim promjerima i oblicima 
nastavaka, veličinama drški i radnim duljinama. Predator Zirconia dodatno je obložen zaštitnom prevlakom koja 
doprinosi otpornosti na habanje. Asortiman uključuje uzorke dizajnirane da zadovolje potrebe širokog spektra primjena. 
Svi dijamantni boreri isporučuju se mehanički čisti, ali NE sterilni. Ovi se uređaji isporučuju nesterilni za sterilizaciju 
prije uporabe i za uporabu u kombinaciji s rotacijskom stomatološkom bušilicom.

Ovi uređaji su namijenjeni za uporabu od strane stručnjaka u kliničkoj uporabi, gdje se stručnjak definira kao osoblje 
koje je kvalificirano za obavljanje stomatološke, ortodontske ili oralne kirurgije kroz specijalizirano obrazovanje i obuku. 

Vrste uređaja dalje se raščlanjuju s obzirom na primjenu i veličinu zrna u tablicama 1 i 2: 

Tablica 1: Podjela i primjena rotacijskih dijamantnih stomatoloških borera. 
Vrsta borera Primjena 

Operative 

Učinkovito vađenje i uklanjanje i/ili oblikovanje karijesnog dentina 
Idealan za brzo smanjenje svih zubnih materijala uključujući amalgam, 
plemenite/neplemenite metale i strukturu zuba 
Za završnu obradu i oblikovanje svih zubnih materijala uključujući kompozit, 
keramiku, amalgam i caklinu 

Predator Zirconia Posebno za sinterirani cirkonij u endodontskom tretmanu i uklanjanju 
krunice 

Predator Diamond Za pripremu krunice 

Predator Endo Za pristup komori pulpe i pripremu zidova komore, u jednoj operaciji. Koristi 
se za uklanjanje krova komore pulpe bez oštećenja poda komore. 

Tablica 2: Specifikacije ISO zrna za rotacijske dijamantne stomatološke borere, trake u boji označene 
zvjezdicom (*) odnose se samo na Predator Zirconia. 

Boja Raspon veličine 
zrna (µm) Kratica Srednja veličina 

zrna (µm) Oznaka zrna 

Žuta Izuzetno sitno 
(10 do 36) EF 25 M10 do M36 

Crvena Sitno 
(27 do 76) F 46 M27 do D76 

Plava Srednje 
(64 do 126) M 107 D64 do D126 

Zelena Grubo 
(107 do 181) C 151 D107 do D181 

Crna Veoma grubo 
(151 do 213) VC 181 D151 do D213 

Ružičasta* Sitno 
(27 do 76) F 46 M27 do D76 

Tirkizna* Srednje 
(64 do 126) M 107 D64 do D126 

1. UVOD
DB Orthodontics rotacijski dijamantni stomatološki boreri (nesterilni) vrsta su rotacijskog reznog instrumenta 
proizvedenog od jednog komada visokokvalitetnog nehrđajućeg čelika (420F) obloženog na operativnom kraju 
prirodnim dijamantnim zrnom. Ovi uređaji namijenjeni su za spajanje s rotacijskom zubarskom bušilicom što rezultira 
rotacijom borera. Ovi se uređaji ne mogu rastaviti.  Odabrani uzorak borera bit će odabran za rezanje određenog 
materijala u određenoj primjeni. Tablica 3 daje smjernice o preporučenim radnim brzinama, ali odgovornost je 
korisnika utvrditi ispravne parametre za uporabu u zadanom postupku. 
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Tablica 3: Preporučene radne brzine u odnosu na promjer nastavka. 
Promjer nastavka 1/10 

mm 
Maksimalna dopuštena 

brzina (RPM) 
Preporučena radna brzina 

(RPM) 
007 - 010 450.000 100.000 - 220.000 
011 - 014 450.000 70.000 - 220.000 
015 - 018 450.000 55.000 - 160.000 
019 - 023 300.000 40.000 - 120.000 
024- 027 160.000 35.000 - 110.000 
028 - 031 140.000 30.000 - 95.000 
032 - 040 120.000 25.000 - 75.000 
041 - 054 95.000 15.000 - 60.000 
055 - 070 60.000 12.000 - 40.000 
080 - 100 45.000 10.000 - 20.000 

2. NAMJENA
Dijamantni stomatološki boreri indicirani su za širok raspon restorativnih postupaka, uključujući uklanjanje karijesa i/ili 
starih restauracija, pripremu karijesa za restauraciju, završnu obradu restauracija i uklanjanje krunica.   Dijamantni 
stomatološki boreri mogu se koristiti za rezanje i oblikovanje širokog spektra materijala, uključujući caklinu, dentin, 
amalgam, kompozitne, staklene ionomerske cemente, polimerne/keramičke furnire i dragocjene/neplemenite metale. 
Odabrani uzorak borera koristi se za rezanje određenog materijala u određenoj primjeni. 

Ovi se uređaji isporučuju nesterilni za sterilizaciju prije uporabe i za uporabu u kombinaciji s rotacijskom stomatološkom 
bušilicom. 

3. KLINIČKE INDIKACIJE
Dijamantni stomatološki boreri nemaju dijagnostičku sposobnost i koriste se isključivo za liječenje stanja unutar usne 
šupljine. Uobičajena primjena dijamantnih stomatoloških borera uključuje liječenje/uklanjanje karijesa. Dodatna svrha 
uporabe stomatološkog borera je u liječenju korekcija malokluzije. Malokluzija je pojam koji pokriva zbijene zube, križni 
zagriz, predgriz, podgriz i uvjete otvorenog zagriza. 

4. KONTRAINDIKACIJE
Dijamantni stomatološki boreri proizvedeni od strane tvrtke DB Orthodontics sastoje se od nehrđajućeg čelika (420F). 
Ova vrsta nehrđajućeg čelika ne sadrži nikal, međutim naknadno se nanosi prevlaka koja sadrži nikal 
Rizik postoji za osobe s alergijskom reakcijom na nikal i stoga se uporaba ovih dijamantnih borera ne preporučuje za 
uporabu kod osoba s poznatom alergijom ili osjetljivošću na nikal. 

U Kaliforniji je poznato da je nikal kancerogen - uzrokuje rak, urođene mane ili pravi drugu reproduktivnu štetu. 

5. NUSPOJAVE
U osoba s nepoznatom osjetljivošću na nikal, uporaba ovih uređaja može rezultirati lokalnom ili sistemskom alergijskom 
reakcijom. Alergijska reakcija na nikal može rezultirati heilitisom, gingivitisom, stomatitisom, perioralnim dermatitisom, 
sindromom pečenja usta ili lihenoidima.  

6. UPOZORENJA I MJERE OPREZA
• Iskorišteni boreri smatraju se kontaminiranim i stoga je potrebno poduzeti odgovarajuće mjere opreza tijekom

ponovne obrade i zbrinjavanja.
• Prilikom ponovne obrade ovih uređaja treba nositi prikladnu OZO, uključujući rukavice, kiruršku masku i zaštitu za

oči.
• Tijekom uporabe mora se nositi zaštita za oči radi zaštite od izbačenih čestica.
• Tijekom uporabe mora se nositi kirurška maska kako bi se izbjeglo udisanje nastale prašine.



• Nikada nemojte prekoračiti maksimalne brzine koje je naveo proizvođač jer to može rezultirati stvaranjem
prekomjerne topline.

• Nemojte vršiti prekomjerni pritisak na borer tijekom uporabe jer to može uzrokovati stvaranje prekomjerne topline
i/ili može uzrokovati kvar borera.

• Obratite pozornost na pokretne dijelove i rizik od ozljeda i uklještenja.
• Prije uporabe provjerite je li borer potpuno ubačen i uklopljen u stezaljku bušilice.
• Prije uporabe pregledajte borer zbog znakova oštećenja i odbacite sve neispravne borere.
• Tijekom uporabe uređaja potrebna je pravilna irigacija. Neadekvatna irigacija može stvoriti prekomjernu toplinu i

uzrokovati nelagodu pacijenta, nekrozu ili opekline pacijenta.
• Prije provođenja postupka osigurajte da su dijelovi bušilice u dobrom radnom stanju. Nekorištenje pravilno

održavane bušilice može dovesti do proceduralnih kašnjenja, ozljeda korisnika i ozljeda pacijenta aspiracijom,
gutanjem ili oštećenjem mjesta pripreme uslijed vibracija.

• Očistite i sterilizirajte borere prije prve uporabe i nakon toga, u skladu s ovdje navedenim uputama.
• Tijekom uporabe osigurajte da se borer neprekidno pomiče kako bi se izbjeglo prekomjerno stvaranje topline

uzrokovane trenjem.
• Nikada nemojte prisilno uklapati borer u bušilicu jer bi to moglo oštetiti držač bušilice što rezultira kompromitiranom

drškom bušilice
• Ovi uređaji su potvrđeni samo za sterilizaciju parom u autoklavu. Uporaba bilo koje druge metode može dovesti do

preranog kvara uređaja.
• Svako odstupanje metode ponovne obrade od one definirane unutar ovog IFU-a nije potvrđeno.
• Kašnjenja između uporabe i ponovne obrade upotrijebljenog borera moraju se zadržati na manje od 1 sata kako bi

se smanjila vjerojatnost sušenja onečišćenja i otežavanje čišćenja.
• Sredstva za čišćenje s klorom ili kloridom kao aktivnim sastojkom su korozivna za nehrđajući čelik i ne smiju se

koristiti s ovim borerima.
• Nemojte koristiti borer za bilo koju drugu primjenu osim za namijenjenu uporabu.
• Kada uklanjate borer iz blister ambalaže, uvijek koristite mehanizam jezičaka. Nikada nemojte koristiti žljebove za

probijanje ambalaže; na taj način podvrgavamo borer nepovoljnom bočnom opterećenju i nanosimo nepotreban
stres na uređaj.

7. PREGLED BORERA
Kako bi se osiguralo da uređaj zadovoljava predviđene performanse i sigurnost koje je definirala tvrtka DB 
Orthodontics, uređaje uvijek treba pregledati prije uporabe. Prilikom uklanjanja iz originalne ambalaže, uređaj treba 
pregledati kako bi se utvrdila oštećenja. Ako uređaj nije prethodno korišten, na uređaju ne smije biti pukotina, ostataka, 
strugotina, strojnih ulja, iskrivljenih dijelova, prijeloma i labavih ili otpalih dijamantnih zrna. Posebnu pozornost treba 
posvetiti prevlaci na glavi borera, svaki uređaj identificiran s bilo kojim od gore navedenih nedostataka treba zbrinuti 
prema ovdje navedenim uputama.  

8. PREGLED AMBALAŽE
Ambalažu uređaja treba pregledati radi oštećenja. Oštećenje ambalaže po primitku od dobavljača treba prijaviti tvrtki 
DB Orthodontics i uređaj se ne smije koristiti. Označavanje omogućuje identifikaciju i sljedivost proizvoda, ako 
identifikacija nije moguća, proizvod(e) treba zbrinuti u skladu s ovdje navedenim uputama.  

Uređaj isporučen s ovim uputama za uporabu nije sterilan; međutim, prilikom ponovne obrade u skladu s uputama za 
uporabu potrebno je pregledati vrećice radi sterilizacije kako bi se osiguralo da su brtve netaknute i da na pakiranju 
nema proboja. Utvrđena oštećenja vrećice mogu ukazivati na to da uređaj više nije sterilan i stoga ga treba ponovo 
obraditi prije uporabe.  

9. PRETHODNA OBRADA
Prije uporabe 
Boreri se moraju pregledati prije uporabe u stomatološkom ili ortodontskom postupku radi znakova onečišćenja, 
oštećenja ili pogoršanja/trošenja. Bilo koji borer u nestandardnom stanju treba zbrinuti prema ovdje definiranim 
smjernicama.  
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Prije čišćenja 
Tvrtka DB Orthodontics nema nikakve posebne zahtjeve u vezi s bilo kakvom prethodnom obradom borera prije 
ponovne obrade, niti postoje nikakvi standardni zahtjevi. Lokalne zahtjeve za rukovanje takvim uređajima treba 
provjeriti prije uporabe i odgovornost su krajnjeg korisnika. Potrebno je pridržavati se uputa proizvođača za sve 
korištene reagense ili opremu.  

10. PONOVNA OBRADA
Metode opisane u donjim odjeljcima potvrdila je odobrena treća strana u ime tvrtke DB Orthodontics Manufacturing Ltd. 
i utvrđeno je da su učinkovite i prikladne za pripremu ovih dijamantnih borera za ponovnu uporabu. Ref BS EN ISO 
17664:2017). 

a. ČIŠĆENJE I DEZINFEKCIJA
Zbog smanjene učinkovitosti i ponovljivosti ručnog čišćenja, automatizirano čišćenje i sterilizacija parom poželjni su 
postupci čišćenja neiskorištenih i zaprljanih borera. 

b. AUTOMATIZIRANO ČIŠĆENJE I DEZINFEKCIJA
Napomena: Perilica i dezinfekcija u skladu s EN ISO 15883 koristi se za postupak u nastavku: 

Korak 1: Pripremite enzimski deterdžent od 0,1% neutralnog/blagog pH prema uputama proizvođača (u najnižoj 
preporučenoj koncentraciji). Isperite borere pod tekućom vodom iz slavine najmanje 1 minutu. Potopite borere u otopini 
deterdženta 2 minute,  
pročistite borere pod tekućom vodom mekom četkom kako biste uklonili preostale ostatke/prljavštinu najmanje 1 
minutu. Stavite borere na čistu krpu kako biste izbjegli bilo kakav kontakt između njih tijekom sljedećeg postupka 
čišćenja. Korak 2: Postavite borer i namjenski blok/postolje (ako je primjenjivo) u perilicu-dezinfikator 
Korak 3: Pokrenite automatski ciklus pranja sa sljedećim parametrima: 

- 2 minute pretpranja na 30 °C +/-5 °C vodom iz slavine,
- 10 minuta glavnog pranja s deterdžentom neutralne pH vrijednosti i vodom iz slavine na 25 °C +/-5 °C,
- 1 minut ispiranja vodom iz slavine na 30 °C,
- 10 minuta ispiranja destiliranom vodom, ispiranje na 30 °C,
- faza sušenja zrakom od 20 minuta na visokoj temperaturi (100 °C).

Korak 4: Uklonite borere na kraju programa pranja  
Korak 5: Provjerite jesu li suhi i, ako je potrebno, osušite borere papirnatim ručnikom. 
Korak 6: Vizualno pregledajte sve borere radi čistoće uz pomoć povećala, ako je potrebno. Ako se utvrde tragovi 
onečišćenja, ponovite postupak čišćenja. 
Korak 7: Provjerite sve borere radi znakova oštećenja ili propadanja. Sve borere s dokazima oštećenja treba odmah 
zbrinuti u skladu s ovdje navedenim uputama za zbrinjavanje.  

Kada koristite automatiziranu perilicu i dezinfikator, korisnik treba osigurati da je postupak potvrđen odabranim 
sredstvima za čišćenje i dezinfekciju.  Sva sredstva za čišćenje i dezinfekciju moraju biti kompatibilna s materijalima koji 
se koriste u bušilici i potrebno je pridržavati se uputa proizvođača za takva sredstva.  

c. RUČNO ČIŠĆENJE I DEZINFEKCIJA
U slučaju da je ručno čišćenje jedina opcija, boreri se moraju očistiti u posudi/sudoperu rezerviranom posebno za tu 
svrhu. 

Korak 1: Prethodno očistite pod tekućom vodom iz slavine neposredno nakon uporabe 
Korak 2: Stavite borere i namjenski blok/postolje za borere u novu posudu koristeći otopinu za čišćenje neutralne pH 
vrijednosti, osiguravajući da su svi boreri dovoljno uronjeni, slijedite upute sredstva za čišćenje/proizvođača.  Potopite 
najmanje 10 minuta 
Korak 3: Nakon potapanja i dok su boreri uronjeni, pomoću mekane četke četkajte pokretom od tijela na spor, 
kontroliran način kako biste izbjegli širenje onečišćenja prskanjem. 
Korak 4: Izvadite borere iz kupke i isperite pod toplom tekućom vodom najmanje 60 sekundi i dok ne budu vidljivo čisti 
Korak 5: Uronite borere u sredstvo za dezinfekciju pridržavajući se uputa proizvođača, pobrinite se da su svi boreri 
dovoljno uronjeni. 
Korak 6: Nakon dezinfekcije temeljito isperite borere tekućom vodom kako biste uklonili sve tragove kemijskih 
ostataka. sušiti prema uputama u odjeljku 14.0 
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Korak 7: Vizualno pregledajte borere uz pomoć povećala, ako je potrebno, kako biste potvrdili uklanjanje svih 
otpada/prljavštine. Ponovite postupak čišćenja ako je potrebno. 
Korak 8: Vizualno pregledajte borere uz pomoć povećala, ako je potrebno, radi bilo kakvih znakova oštećenja i/ili 
kvara, kao što je korozija, 
Korak 9: Obratite posebnu pozornost na žljebove i zupce (ref. strugotina/pukotine) i drške (oznake treperenja, 
izobličenja i opće trošenje).  Bilo koji borer pronađen u stanju koje izaziva zabrinutost treba odmah odbaciti. 

d. SUŠENJE
Boreri koji se ručno čisti/dezinficirani mogu se osušiti papirnatim ručnikom ili krpom koja se ne ostavlja dlake, Boreri 
očišćeni/dezinficirani kao dio automatiziranog postupka čišćenja i dezinfekcije treba osušiti na licu mjesta ili papirnatim 
ručnikom, ako je potrebno 

e. PREGLED I ODRŽAVANJE
Kako biste osigurali pravilnu funkciju i kontinuiranu sigurnu izvedbu borera, nakon čišćenja temeljito pregledajte borere 
radi bilo kakvih znakova oštećenja i/ili kvara kao što je korozija, obratite posebnu pozornost na dijamantnu prevlaku radi 
habanja ili labavih dijamantnih zna.  Bilo koji borer pronađen u stanju koje izaziva zabrinutost mora se odmah odbaciti. 

f. ZADRŽAVANJE I PRIJEVOZ
Dijamantni boreri mogu se prevoziti mokri ili suhi u stomatološkom okruženju, ali ako se prevoze mokri, postoji povećan 
rizik od pojave mrlja i/ili korozije.  Kako bi se spriječilo oštećenje i/ili kvar tijekom prijevoza, boreri moraju biti zatvoreni 
u čistom, suhom i dobro održavanom bloku/postolju ili namjenskoj ladici za instrumente.  Kako biste smanjili rizik od
unakrsnog onečišćenja, izbjegavajte skladištenje čistih i zaprljanih borera u istom bloku/postolju ili ladici za instrumente.

g. STERILIZACIJA
Napomena: Oprema za sterilizaciju koja je u skladu s primjenjivim međunarodnim standardima EN ISO 17995-
1, EN ISO 13060 koristi se za postupak u nastavku: 

Ako koristite autoklav s vakuumskim ciklusom, zapakirajte borere u odgovarajuće posude za instrumente ili vrećice 
potvrđene za sterilizaciju parom. Ako se koristi autoklav bez vakuumskog ciklusa, boreri se ne smiju pakirati ili omotavati, 
već ih treba staviti u odgovarajuće blokove/postolja s perforiranim poklopcima. 

Napomena: Lokalno zakonodavstvo može zahtijevati da se borer umota u vrećice za obradu u bilo koju vrstu 
autoklavnog sustava. 

Tvrtka DB Orthodontics Manufacturing Ltd potvrdila je postupak sterilizacije parom u autoklavu bez vakuumskom 
ciklusa (tip gravitacijskog pomaka) za vrijeme zadržavanja* od najmanje 3 minute i najviše 6 minuta, pri temperaturi od 
134 °C i vremenu sušenja od 30 minuta. 
*vrijeme zadržavanja je minimalno vrijeme tijekom kojeg se održava minimalna temperatura.

- Slijedite upute proizvođača autoklava, posebno se mora paziti da ne pređe maksimalno preporučeno
opterećenje za autoklav.
- Stavite zapakirane borere u komoru za sterilizaciju.
- Pokrenite program kako je navedeno u nastavku.

Trajanje ciklusa 
(minimalno) 

Trajanje ciklusa 
(maksimalno) 

Temperatura 
ciklusa (oC) 

Vrijeme sušenja 
ciklusa (min) 

3 minute 6 minute 134 30 

- Uklonite borere na kraju ciklusa i dozvolite im da se ohlade.
- Provjerite ambalažu radi mogućih oštećenja i efekata zaštite.
- U slučaju neispravnog pakiranja, sterilnost proizvoda bit će ugrožena.  U takvim slučajevima boreri se moraju

ponovno pakirati i ponovno sterilizirati.

h. SKLADIŠTENJE
Borere treba čuvati u originalnoj ambalaži dok ne budu potrebni za uporabu. Ovo područje treba biti suho i čisto. Kada 
se otvori i izvadi iz originalne ambalaže, uređaj treba idealno čuvati u spremniku za sterilizaciju (ladici za instrumente, 
postolju ili vrećici) dok ne bude potreban.  Spremnici ili vrećice moraju biti suhi prije otvaranja kako bi se izbjegla ponovna 



kontaminacija sadržaja vodom.  Skladištenje treba biti u suhim, čistim uvjetima na temperaturi okoline. Odabrano 
okruženje za skladištenje trebalo bi osigurati održavanje integriteta uređaja i spriječiti oštećenje. 

i. PROVJERA VALJANOSTI
Navedeni postupci su potvrđeni i smatraju se prikladnim i učinkovitim za pripremu DB Orthodontics dijamantnog 
rotacijskog stomatološkog borera (nesterilnog) za ponovnu uporabu.  Odgovornost ponovnog obrađivača je da osigura 
da oprema, materijali i osoblje koje se koristi u takve svrhe, postignu potrebne rezultate.  To može zahtijevati provjeru i 
praćenje procesa.  Svako odstupanje od ovih uputa pravilno se procjenjuje radi djelotvornosti i eventualno nepovoljnih 
rezultata. 

11. OGRANIČENJA
Utvrđeno trošenjem i oštećenjima do kojih može doći tijekom uporabe, boreri se rutinski pregledavaju radi nedostataka 
i/ili drugih pogoršanja nakon prethodnog čišćenja i ponovno nakon uporabe/ponovne obrade. Preporučeni ciklusi 
primjene ne smiju prelaziti one navedene u tablici 4: 

Tablica 4: Broj preporučenih ciklusa s obzirom na veličinu zrna. Veličina zrna dijamantnog borera Broj ciklusa preporučenih za sigurnu 
uporabu 

Izuzetno sitno Manje ili jednako 30 
Sitno Manje ili jednako 30 

Srednje Manje ili jednako 35 
Grubo Manje ili jednako 40 

Izuzetno grubo Manje ili jednako 40 
Izuzetno grubo sa zlatnom prevlakom Manje ili jednako 60 

Sredstva za čišćenje s klorom ili kloridom kao aktivnim sastojkom su korozivna za nehrđajući čelik i ne smiju se koristiti. 
Preporučuju se sredstva za čišćenje s neutralnim nivoom pH vrijednosti. 

Kašnjenja između uporabe i ponovne obrade upotrijebljenog borera moraju se svesti na minimum kako bi se izbjeglo 
sušenje onečišćenja, čime se otežava čišćenje.  Stoga držite upotrijebljene borere uronjene u sredstvo za 
čišćenje/dezinfekciju u skladu s uputama proizvođača, ali u svakom slučaju ne dozvolite da se prekorači 12 sati. 
Dugotrajno skladištenje u dezinfekcijskim otopinama može rezultirati korozijom i stoga to treba izbjegavati.  

12. ZBRINJAVANJE
Borer kao rezni instrument bez obzira na njegov status onečišćenja treba zbrinjavati kao oštri otpad. Sav otpad od oštrih 
tvari se spaljuje i stoga status onečišćenja nije primjenjiv. U svim slučajevima treba se pridržavati lokalnih smjernica u 
vezi sa zbrinjavanjem medicinskih proizvoda.  

13. DEKONTAMINACIJA
U slučaju da je uređaj potrebno vratiti tvrtki DB Orthodontics, pobrinite se da su svi kontaminirani i/ili potencijalno 
kontaminirani boreri očišćeni učinkovito i na odgovarajući način očišćeni i prikladno zapakirani za vraćanje, a za 
prihvaćanje takvih povrata potrebna je izjava o dekontaminaciji zbog prirode uređaja i njegove uporabe. Svi povrati 
trebaju biti upućeni „F.A.O. Odjelu za kvalitetu“ na adresi ispod. 

14. POVRATNE INFORMACIJE
Kao dio našeg dokumentiranog QMS-a i stalne predanosti praćenju i djelovanju na povratne informacije nakon 
stavljanja na tržište, tvrtka DB Orthodontics prihvaća sve povratne informacije o izgledu i performansama naših 
proizvoda i ambalaže. Ako imate bilo kakve komentare koje želite dati, obratite nam se putem pisma ili e-pošte na 
adresu navedenu u nastavku. Molimo vas da navedete broj serije. 
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OBJAŠNJENJE SIMBOLA 
Simbol Objašnjenje Simbol Objašnjenje 

Broj serije Kataloški broj 

Proizvođač Oprez 

Nesterilni uređaj Pogledajte upute za 
uporabu 

Datum proizvodnje SAMO Rx 
Uređaj služi samo za 

profesionalnu uporabu 
(US FDA) 

Nemojte koristiti ako je 
ambalaža oštećena Medicinski uređaj 

Temperaturni raspon 

OBRATITE NAM SE 
Za daljnju podršku obratite nam se citirajući 7-znamenkasti broj serije otisnut na naljepnici uređaja: 

Telefon: +44 1535 656999
E-pošta: sales@dbortho.com

DB Orthodontics LTD 
Unit 6 Ryefield Way, 
Silsden, 
Keighley 
BD20 0EF
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