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INTENDED USE

CONTENTS OF THE TEST KIT

Easy@Home ovulation test is a qualitative test that is designed to help
predict when a woman will experience a surge in luteinizing hormone
(LH). The test detects the surge in LH to identify the most fertile days of a
woman's menstrual cycle.

For in vitro diagnostic use.

For self-testing use.

HOW DOES IT WORK?

PRECAUTIONS

The LH (Luteinizing Hormone) in the urine of most women will increase
dramatically in the middle of the menstrual cycle. The LH increase
triggers ovulation, which is when a woman's ovary releases an egg.
WHO experts state that LH testing is a reliable way to detect ovulation.
The LH surge occurs about 24 to 48 hours before you actually ovulate.
A positive LH test result may indicate that you are entering your most
fertile period of your cycle.

The ovulation test contains antibodies which specifically react with LH.
When the strip is immersed in a urine specimen capillary action carries
the specimen to migrate along the membrane. When the luteinizing
hormone (LH) in the urine reaches the test zone, a colored line will
appear in the test zone.

If the test has been performed properly, a colored line will appear at
the control zone. The control line also works as a reference line for you
to find the LH peak time when the test line is as dark or darker than the
control line.
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SAMPLE END HANDLE

TEST ZONE
CONTROL ZONE

1. One pouch containing a test strip and a desiccant. The desiccant is
for storage purpose only and is not used in the test.
2. Instructions for use.

WHEN TO START TESTING?

WHAT ELSE DO YOU NEED?

1. Aclean, dry, plastic or glass container to collect the urine.
2. Timer (watch, clock or smartphone)

1. This kit is for external use only. Do not swallow.

2. Do not use the test kit beyond expiration date.

3. Do not use the kit if the test pouch is punctured or not fully sealed.
4. Keep out of the reach of children.

6.Please follow local regulations to discard used tests.

5. Discard after first use. The test strip cannot be used more than once.

STORAGE AND STABILITY

1. Store at 4°C to 30°C (39°F to 86°F) in the sealed pouch up to the
expiration date.

2. The test should be used immediately after opening.

3. Keep away from sunlight, moisture and heat.

4. DO NOT FREEZE

COLLECTION AN ORAGE OF SPECIMENS

WHEN TO COLLECT URINE FOR THE TEST?
Any urine specimen is appropriate for ovulation testing.

HOW TO COLLECT THE URINE SAMPLE?

This test is designed to have urine collected in a clean container just
prior to testing. Urine may be collected in any clean, dry, plastic or
glass container.

The length of the menstrual cycle is the duration from your first
menstrual bleeding day to the day before the next bleeding begins.
Determine the length of your menstrual cycle before testing. Count
the first day of bleeding as cycle day 1. Please refer to the chart below
to determine when you should start testing. If you do not know your
cycle length, start testing from cycle day 5 until the LH surge has been
detected.

Example - Your most LH surge
fertile days may vary

from cycle to cycle Your 2 most

fertile days

LH level
v

V¥ Cycle Day
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BESTIMMUNGSGEMARE VERWENDUNG

Der Easy@Home Ovulationstest ist ein qualitativer Test, der dazu
entwickelt wurde, vorherzusagen, wann eine Frau einen Anstieg des
luteinisierenden Hormons (LH) erleben wird. Der Test erkennt den
LH-Anstieg, um die fruchtbarsten Tage im Menstruationszyklus einer
Frau zu identifizieren.

Zur in-vitro-diagnostischen Verwendung.

Zur Eigenanwendung bei Selbsttests.

WIE FUNKTIONIERT ES?

Der LH (Luteinisierendes Hormon) im Urin vieler Frauen steigt in der
Mitte des Menstruationszyklus dramatisch an. Der Anstieg des LH I0st
den Eisprung aus, bei dem die Eierstocke einer Frau eine Eizelle
freisetzen. WHO-Experten zufolge ist die LH-Testung eine zuverldssige
Methode zur Erkennung des Eisprungs. Der LH-Anstieg tritt etwa 24 bis
48 Stunden vor dem tatsachlichen Eisprung auf. Ein positives
LH-Testergebnis kann darauf hinweisen, dass Sie sich in Ihrer
fruchtbarsten Zeit des Zyklus befinden.

Der Ovulationstest enthdlt Antikorper, die spezifisch mit LH reagieren.
Wenn der Streifen in eine Urinprobe eingetaucht wird, transportiert
die Kapillarwirkung die Probe entlang der Membran. Wenn das
luteinisierende Hormon (LH) im Urin die Testzone erreicht, erscheint
eine farbige Linie in der Testzone.

Wenn der Test ordnungsgemalR durchgefiihrt wurde, erscheint eine
farbige Linie in der Kontrollzone. Die Kontrolllinie dient auch als
Referenzlinie, um die Spitzenzeit des LH zu finden, wenn die Testlinie
genauso dunkel oder dunkler ist als die Kontrolllinie.
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PROBENENDE GRIFF

TESTZONE
KONTROLLZONE!

INHALT DES TESTKITS

1. Eine Packung mit einem Teststreifen und einem Trockenmittel. Das
Trockenmittel dient nur zur Aufbewahrung und wird nicht im Test
verwendet.

2. Gebrauchsanweisungen.

WAS WIRD SONST NOCH BENOTIGT?

WANN MIT DEM TESTEN BEGINNEN?

1. Ein sauberer, trockener Kunststoff- oder Glasbehalter, um den Urin
zu sammeln.

2. Timer (Uhr, Uhr oder Smartphone)

VORSICHTSMASSNAHMEN

2. Verwenden Sie das Testkit nicht tiber das Verfallsdatum hinaus.

3. Verwenden Sie das Kit nicht, wenn die Testtasche beschadigt oder
nicht vollstandig versiegelt ist.

4. AuRerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

5. Nach der ersten Verwendung entsorgen. Der Teststreifen kann nicht
mehr als einmal verwendet werden.

6. Bitte folgen Sie den ortlichen Vorschriften zur Entsorgung gebrauch-
ter Tests.

1. Dieses Kit ist nur zur duRerlichen Anwendung bestimmt. Nicht schlucken.

LAGERUNG UND STABILITAT

1. Bei 4 °C bis 30 °C (39 °F bis 86 °F) in der versiegelten Verpackung bis
zum Verfallsdatum aufbewahren.

2. Der Test sollte sofort nach dem Offnen verwendet werden.

3. Von Sonnenlicht, Feuchtigkeit und Hitze fernhalten.

4. NICHT EINFRIEREN.

SAMMLUNG UND LAGERUNG VON PROBEN

WANN SOLL URIN FUR DEN TEST GESAMMELT WERDEN?

Jede Urinprobe eignet sich fiir den Eisprungstest.

WIE SOLL DIE URINPROBE GESAMMELT WERDEN?

Dieser Test ist darauf ausgelegt, dass der Urin kurz vor dem Test in

einem sauberen Behdlter gesammelt wird. Der Urin kann in jedem
sauberen, trockenen Kunststoff- oder Glasbehalter gesammelt werden.

Day of Cycle
Cycle Length to Begin Testing
21 days day 5
22 days day 6
23 days day 7
24 days day 8
25 days day 9
26 days day 10
v 27 days day 11
© 28 days day 12
< 29 days day 13
O 30 days day 14
% 31 days day 15
> 32 days day 16
o 33 days day 17
34 days day 18
35 days day 19
36 days day 20
37 days day 21
38 days day 22
39 days day 23
40 days day 24

Example: If your cycle is normally 26 days, according to the Cycle
Chart, testing should begin on day 10 of your cycle. To determine day
10, count 10 days from the first day of your menstrual bleeding (cycle
day 1). For example, if your first day of menstrual bleeding was
January 3, then day 10 would be January 12. You would start testing
for ovulation on January 12 and continue until the LH surge has been
detected.

Sample calendar

3+
1 2 day 1 4 5 6 ¥4
12#
8 9 10 1 13 14
day 10 3+ = The first day of menstrual bleeding
15 16 17 18 19 20 21 | 12#=The day to begin testing (Day 10)

22 23 24 25 26 27 28

HOW TO DO THE TE!

LIMITATIONS

1. Remove the test strip from the sealed pouch.
2. Dip the white absorbent end into the urine sample up to the black 'Max'
line until you see the dye begins to rise into the testing window (Est. time:
5-10 seconds).
3. Lay the test strip flat on a clean, dry, and non-absorbent surface.
4. Read the results in 5 minutes after immersion or after any excess dye has
completely cleared the testing window. Do not read after 5 minutes.
He—Handle
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The test strip and urine sample should be at room temperature (59-86°F or
15-30°C) before performing the test to ensure accurate results.

PERFORMANCE CHARACTERISTICS

HOW TO READ THE RESULTS?

Positive(LH Surge)

If two color lines are visible, and the test line is as dark or darker than the
control line, you will probably ovulate in the next 24-48 hours. If trying to
get pregnant, the best time to have intercourse is after 24 but before 48
hours.

Negative (No LH Surge)
Only one color line appears in the control zone, or the test line appears but
is lighter than the control line. This means there is no LH surge.

Invalid

No visible lines at all, or there is a visible
line only in the test zone but not in the control
control zone. fne ™ €
Repeat with a new test strip. If test still
fails, please contact us for assistance.

Test
line ™ T

Positive Negative Invalid

[

. The tests results are more accurate when the test procedures are
precisely followed.
. This test may not be used as a form of birth control.

A wN

. This test is a qualitative screening assay. It is not designed to
determine the quantitative concentration of LH.
. The device is only suitable for human urine test.

. Unclean specimen or interfering substances in the urine may cause
false result.

. Some drugs for infertility treatment, such as 17 B-Estradiol,

Progesterone and Estradiol Valerate, may cause false result.

Unclean test device may cause false result.
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~
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Consult a doctor if you experience irregular or unusually long cycles.

SENSITIVITY AND SPECIFICITY

The Easy@Home Ovulation Test will detect hLH in human urine at the
level higher than 25 mIU/ml. The test has been calibrated by the
W.H.O. Standard (2" WHO International Standard (IS) 80/552).

No cross-reaction appears when there is hFSH (200 mIU/mL) or hTSH
(250 mIU/L) in specimen.

INTERFERING SUBSTANCE
The following potentially interfering substances were added to LH
negative and positive specimens.

Acetaminophen 20mg/dl Gentisic acid 20mg/dl
Acetylsalicylic acid = 20mg/dl Glucose 2mg/dl
Ascorbic acid 20mg/dl Hemoglobin 20mg/dl
Atropine 20mg/dl Tetracycline 20mg/dl
Caffeine 20mg/dl Ampicilline 20mg/dl

None of the substances at the concentration tested interfered in the
assay.

Die Dauer des Menstruationszyklus ist die Zeitspanne vom ersten Tag
der Menstruationsblutung bis zum Tag vor Beginn der nachsten
Blutung. Bestimmen Sie die Lange Ihres Menstruationszyklus, bevor
Sie mit dem Testen beginnen. Zdhlen Sie den ersten Tag der Blutung
als Zyklustag 1. Bitte beachten Sie die folgende Tabelle, um zu
bestimmen, wann Sie mit dem Testen beginnen sollten. Wenn Sie die
Lange lhres Zyklus nicht kennen, beginnen Sie mit dem Testen ab
Zyklustag 5, bis der LH-Anstieg erkannt wurde.

Beispiel - lhre LH-Anstieg
fruchtbarsten Tage
kénnen von Zyklus zu

o lhre 2
Zyklus variieren

fruchtbarsten Tage
LH-Spiegel
v

VW Zyklustag
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Beginne mit dem Test
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USO PREVI

Il test di ovulazione Easy@Home ¢ un test qualitativo progettato per
aiutare a prevedere quando una donna esperimentera un picco
dell'ormone luteinizzante (LH). Il test rileva il picco di LH per identificare i
giorni piu fertili del ciclo mestruale di una donna.

Per uso diagnostico in vitro.

Per I'uso nell'autotest.

COME FUNZIONA?

L'LH (ormone luteinizzante) nell'urina della maggior parte delle donne
aumentera in modo significativo a meta del ciclo mestruale. L'aumento
dell'LH provoca l'ovulazione, che & quando I'ovaia di una donna rilascia
un uovo. Gli esperti dell'OMS affermano che il test dell'LH & un modo
affidabile per rilevare I'ovulazione. L'impennata di LH si verifica circa
24-48 ore prima dell'effettivo ovulazione. Un risultato positivo al test
dell'LH potrebbe indicare che si sta entrando nel periodo piu fertile del
ciclo.

Il test di ovulazione contiene anticorpi che reagiscono specificamente
con I'LH. Quando la striscia viene immersa in un campione di urina,
I'azione capillare trasporta il campione lungo la membrana. Quando
I'ormone luteinizzante (LH) nell'urina raggiunge la zona di test, compar-
ira una linea colorata.

Se il test é stato eseguito correttamente, comparira una linea colorata
nella zona di controllo. La linea di controllo funziona anche come linea
di riferimento per individuare il momento di picco dell'LH quando la
linea di test e altrettanto scura o pil scura della linea di controllo.

LINEA LIVELLO
MASSIMO

e T R A T
FINE CAMPIONE

MANICO

ZONA DI TEST|

ZONA DI CONTROLLO

CONTENUTO DEL KIT DI TEST

1. Una bustina contenente una striscia reattiva e un essiccante. L'essiccan-
te e solo per scopi di conservazione e non viene utilizzato nel test.
2. Istruzioni per l'uso.

COSA ALTRO SERVE?

1. Un contenitore pulito, asciutto, di plastica o vetro per raccogliere
I'urina.
2. Timer (orologio, orologio o smartphone)

PRECAUZIONI

1. Questo kit e destinato solo all'uso esterno. Non ingoiare.

2. Non utilizzare il kit di test oltre la data di scadenza.

3. Non utilizzare il kit se la bustina del test & perforata o non completa-
mente sigillata.

4. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

5. Eliminare dopo il primo utilizzo. La striscia reattiva non puo essere
utilizzata piu di una volta.

6. Si prega di seguire le regolamentazioni locali per lo smaltimento dei
test usati.

CONSERVAZIONE E STABILITA

1. Conservare a 4 °C - 30 °C (39 °F - 86 °F) nella bustina sigillata fino alla
data di scadenza.

2. Il test dovrebbe essere utilizzato immediatamente dopo |'apertura.
3. Tenere lontano dalla luce solare, dall'umidita e dal calore.

4. NON CONGELARE.
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UTILISATION PREVUE

Le test d'ovulation Easy@Home est un test qualitatif congu pour aider a
prédire quand une femme connaitra une montée de [I'hormone
lutéinisante (LH). Le test détecte la montée de LH pour identifier les jours
les plus fertiles du cycle menstruel d'une femme.

Pour I'utilisation diagnostique in vitro.

Pour |'utilisation en autotest.

COMMENT CA MARCHE?

Le taux de LH (hormone lutéinisante) dans l'urine de la plupart des
femmes augmente de maniere significative au milieu du cycle menstru-
el. L'augmentation de la LH déclenche I'ovulation, qui est le moment ou
I'ovaire d'une femme libére un ovule. Les experts de I'OMS indiquent
que les tests de LH sont une méthode fiable pour détecter I'ovulation.
La montée de LH survient environ 24 a 48 heures avant |'ovulation
réelle. Un résultat positif au test de LH peut indiquer que vous entrez
dans la période la plus fertile de votre cycle.

Le test d'ovulation contient des anticorps qui réagissent spécifique-
ment avec la LH. Lorsque la bandelette est plongée dans un échantillon
d'urine, l'action capillaire transporte l|'échantillon le long de la
membrane. Lorsque I'hormone lutéinisante (LH) dans I'urine atteint la
zone de test, une ligne colorée apparaitra dans la zone de test.

Sile test a été correctement effectué, une ligne colorée apparaitra dans
la zone de contrdle. La ligne de contréle sert également de ligne de
référence pour déterminer le moment du pic de LH lorsque la ligne de
test est aussi sombre ou plus sombre que la ligne de contréle.
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CONTENU DU KIT DE TEST

1. Un sachet contenant une bandelette de test et un agent dessicant.
L'agent dessicant est uniquement destiné a la conservation et n'est pas
utilisé dans le test.

2. Instructions d'utilisation.

1. Un récipient en plastique ou en verre propre et sec pour recueillir
I'urine.
2. Minuteur (montre, horloge ou smartphone)

QUELLE AUTRE CHOSE EST NECESSAIRE?

PRECAUTIONS

1. Ce kit est destiné a un usage externe uniquement. Ne pas avaler.

2. Ne pas utiliser le kit de test au-dela de la date d'expiration.

3. Ne pas utiliser le kit si le sachet de test est perforé ou n'est pas
complétement scellé.

4. Tenir hors de portée des enfants.

5. Jeter apres la premiére utilisation. La bandelette de test ne peut pas
étre utilisée plus d'une fois.

6. Veuillez suivre les réglementations locales pour éliminer les tests
utilisés.

STOCKAGE ET STABILITE

1. Conserver entre 4 °C et 30 °C (39 °F a 86 °F) dans le sachet scellé
jusqu'a la date d'expiration.
2. Le test doit étre utilisé immédiatement aprées I'ouverture.

4. NE PAS GELER.

3. Tenir a I'écart de la lumiére directe du soleil, de I'numidité et de la chaleur.

RACCOLTA E CONSERVAZIONE DELLE SPECIMI

QUANDO RACCOGLIERE L'URINA PER IL TEST?
Ogni campione di urina & adatto per il test di ovulazione.

COME RACCOGLIERE IL CAMPIONE DI URINA?

Questo test & progettato per raccogliere I'urina in un contenitore pulito
poco prima del test. L'urina puo essere raccolta in qualsiasi contenitore
pulito, asciutto, in plastica o vetro.

Tag des Zyklus, um mit
Zykluslange dem Testen zu beginnen

21 Tage Tag 5
22 Tage Tag 6
23 Tage Tag 7
24 Tage Tag 8
E 25 Tage Tag 9
£ 26 Tage Tag 10
© 27 Tage Tag 11
a:o 28 Tage Tag 12
'-5 29 Tage Tag 13
12 30 Tage Tag 14
§ 31 Tage Tag 15
> 32 Tage Tag 16
N 33 Tage Tag 17
34 Tage Tag 18
35 Tage Tag 19
36 Tage Tag 20
37 Tage Tag 21
38 Tage Tag 22
39 Tage Tag 23
40 Tage Tag 24

Beispiel: Wenn lhr Zyklus normalerweise 26 Tage dauert, sollte das
Testen gemaR der Zyklustabelle am 10. Tag lhres Zyklus beginnen. Um
den 10. Tag zu bestimmen, zahlen Sie 10 Tage ab dem ersten Tag |Ihrer
Menstruationsblutung (Zyklustag 1). Wenn zum Beispiel der erste Tag
lhrer Menstruationsblutung der 3. Januar war, dann ware der 10. Tag
der 12. Januar. Sie wiirden mit dem Testen auf Ovulation am 12.
Januar beginnen und fortfahren, bis der LH-Anstieg erkannt wurde.

Beispielkalender

3+
1 2 g 4 5 6 7
8 9 10 11 Ta1 2#10 13 14  3+=Der erste Tag der Menstruations-
9 blutung

5 16 7 1 10 20 21 124# = Der Tag, an dem mit dem Testen

22 23 24 25 26 27 28 begonnen wird (Tag 10)

WIE WIRD DER TEST DURCHGEFUHRT

1. Entfernen Sie den Teststreifen aus der versiegelten Verpackung.

2. Tauchen Sie das weiRe saugfihige Ende in die Urinprobe bis zur
schwarzen 'Max'-Linie ein, bis Sie sehen, dass die Farbe in das Testfenster
aufsteigt (Geschatzte Zeit: 5-10 Sekunden).

3. Legen Sie den Teststreifen flach auf eine saubere, trockene und nicht
saugfdhige Oberflache.

4. Lesen Sie die Ergebnisse 5 Minuten nach dem Eintauchen oder nachdem
Uberschiissige Farbe das Testfenster vollstidndig verlassen hat. Lesen Sie
nicht nach 5 Minuten.

Testfenster

Testfenster 6 =
Kontrolllinie —e c

\ i / T

\

\

Der Teststreifen und die Urinprobe sollten vor dem Durchfiihren des Tests Raumtem-
peratur haben (59-86°F C oder 15-30°C), um genaue Ergebnisse sicherzustellen.

Testlinie—e

Max-Linie

WIE MAN DIE ERGEBNISSE LIEST?

Positiv (LH-Anstieg)
Wenn zwei farbige Linien sichtbar sind und die Testlinie genauso dunkel oder
dunkler ist als die Kontrolllinie, werden Sie wahrscheinlich in den nichsten
24-48 Stunden einen Eisprung haben. Wenn Sie versuchen, schwanger zu
werden, ist der beste Zeitpunkt fiir Geschlechtsverkehr 24, aber weniger als 48
Stunden nach dem Test.

Negativ (Kein LH-Anstieg)

Es erscheint nur eine farbige Linie in der Kontrollzone oder die Testlinie
erscheint, ist jedoch heller als die Kontrolllinie. Dies bedeutet, dass kein
LH-Anstieg stattgefunden hat.

Ungiiltig

Es sind Uberhaupt keine sichtbaren Linien
vorhanden oder es ist nur eine sichtbare

Linie in der Testzone, jedoch nicht in der
KOntTO"ZOne. Kontrolllinie = ¢
Wiederholen Sie den Test mit einem Testlinie = T
neuen Teststreifen. Wenn der Test immer

noch fehlschlagt, kontaktieren Sie uns

bitte fiir Unterstiitzung.

Positiv Negativ  Ungiltig

NDO INIZIARE IL TE

La durata del ciclo mestruale & il periodo che va dal primo giorno di
mestruazione al giorno prima dell'inizio del ciclo successivo. Determi-
na la durata del tuo ciclo mestruale prima di effettuare il test. Conta il
primo giorno di mestruazione come giorno del ciclo 1. Consulta il
grafico qui sotto per capire quando dovresti iniziare il test. Se non
conosci la durata del tuo ciclo, inizia il test dal giorno 5 del ciclo fino a
quando non viene rilevato I'aumento dell'LH.

Aumento LH
Esempio - | tuoi giorni
pit fertili possono

variare da ciclo a ciclo 1 tuoi 2 giorni

piu fertili
Livello LH
v

VW Giorno del Ciclo
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Inizia il Test

COLLECTE ET STOCKAGE DES ECHANTILLONS

QUAND COLLECTER L'URINE POUR LE TEST?
Tout échantillon d'urine est approprié pour les tests d'ovulation.

COMMENT COLLECTER L'ECHANTILLON D'URINE?

Ce test est congu pour que l'urine soit collectée dans un récipient
propre juste avant le test. L'urine peut étre recueillie dans n'importe
quel récipient propre, sec, en plastique ou en verre.

Giorno del Ciclo per

Durata del Ciclo Iniziare il Test

21 Giorni Giorno 5
22 Giorni Giorno 6
23 Giorni Giorno 7
24 Giorni Giorno 8
% 25 Giorni Giorno 9
= 26 Giorni Giorno 10
2 27 Giorni Giorno 11
(] 28 Giorni Giorno 12
© 29 Giorni Giorno 13
8 30 Giorni Giorno 14
&= 31 Giorni Giorno 15
o 32 Giorni Giorno 16
o 33 Giorni Giorno 17
34 Giorni Giorno 18
35 Giorni Giorno 19
36 Giorni Giorno 20
37 Giorni Giorno 21
38 Giorni Giorno 22
39 Giorni Giorno 23
40 Giorni Giorno 24

Esempio: Se il tuo ciclo dura normalmente 26 giorni, secondo la
Tabella del Ciclo, i test dovrebbero iniziare il decimo giorno del tuo
ciclo. Per determinare il decimo giorno, conta 10 giorni dal primo
giorno del tuo sanguinamento mestruale (giorno 1 del ciclo). Ad
esempio, se il primo giorno del tuo sanguinamento mestruale é stato
il 3 gennaio, allora il decimo giorno sarebbe il 12 gennaio. Inizieresti il
test per l'ovulazione il 12 gennaio e continueresti fino a quando non
viene rilevato I'aumento di LH.

Calendario di Esempio

3+
1 2 piorno 1 N 5 6 7
12# 3+ = Il primo giorno del sanguinamento
8 9 10 M Gomag 13 14 primo g 8

mestruale

15 16 17 18 12 2 21 pam=n giorno in cui iniziare i test

22 23 24 25 26 | 27 28  (Giorno 10)

COME EFFETTUARE IL TEST?

1. Rimuovere la striscia del test dall'involucro sigillato.

2. Immergere |'estremita assorbente bianca nel campione di urina fino alla
linea nera 'Max' fino a quando si vede il colore iniziare a salire nella finestra
del test (Tempo stimato: 5-10 secondi).

3. Posare la striscia del test su una superficie pulita, asciutta e non
assorbente.

4. Leggere i risultati dopo 5 minuti dall'immersione o dopo che eventuali
eccessi di colore si sono completamente dissolti dalla finestra di test. Non
leggere dopo 5 minuti.

He—wanico
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Finestra di Test

La striscia del test e il campione di urina dovrebbero essere a temperatura ambiente
(59-86°F C 0 15-30°C) prima di eseguire il test per garantire risultati accurati.

COME LEGGERE | RISULTATI?

Positivo (Picco di LH)

Se sono visibili due linee colorate e la linea del test & scura o piu scura della
linea di controllo, probabilmente avverra I'ovulazione nelle prossime 24-48
ore. Se stai cercando di rimanere incinta, il momento migliore per avere
rapporti sessuali &€ dopo 24 ma prima di 48 ore.

Negativo (Nessun Picco di LH)

Appare solo una linea colorata nella zona di controllo o la linea del test appare
ma e piti chiara della linea di controllo. Questo significa che non c'é stato alcun
picco di LH.

Non valido

Non sono visibili linee oppure é visibile

solo una linea nella zona di test manon  Lincadi
nella zona di controllo. Controllo
Ripeti con una nuova striscia del test. Linea del Test= 1
Se il test fallisce ancora, contattaci per

assistenza. Positvo  Negativo  Non Valido

EINSCHRANKUNGEN

Ju

. Die Testergebnisse sind genauer, wenn die Testverfahren prazise

befolgt werden.

. Dieser Test darf nicht als Form der Empfangnisverhiitung verwendet werden.

. Konsultieren Sie einen Arzt, wenn Sie unregelmaBige oder

ungewohnlich lange Zyklen haben.

4. Dieser Test ist ein qualitativer Screening-Assay. Er ist nicht dazu
bestimmt, die quantitative Konzentration von LH zu bestimmen.

5. Das Gerat ist nur fiir den menschlichen Urintest geeignet.

6. Eine unsaubere Probe oder stérende Substanzen im Urin kénnen zu
falschen Ergebnissen fiihren.

7. Einige Medikamente zur Behandlung von Unfruchtbarkeit, wie 17
B-Estradiol, Progesteron und Estradiol Valerat, kdnnen zu falschen
Ergebnissen fiihren.

8. Ein verschmutztes Testgerat kann zu falschen Ergebnissen fiihren.
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LEISTUNGSMERKMALE

SENSITIVITAT UND SPEZIFITAT

Der Easy@Home Eisprungstest erkennt hLH im menschlichen Urin auf
einem Niveau von mehr als 25 mlU/ml. Der Test wurde nach dem
W.H.O-Standard kalibriert (2. WHO Internationaler Standard (IS) 80/552).
Es tritt keine Kreuzreaktion auf, wenn sich hFSH (200 mIU/mL) oder
hTSH (250 mIU/L) in der Probe befindet.

STORENDE SUBSTANZ
Die folgenden potenziell stérenden Substanzen wurden zu LH-nega-
tiven und -positiven Proben hinzugefiigt.

Acetaminophen 20mg/dl Gentissdure 20mg/dl
Acetylsalicylsdure = 20mg/dl Glukose 2mg/dl
Ascorbinséure 20mg/dl Hamoglobin 20mg/dl
Atropin 20mg/dl Tetracyclin 20mg/dl
Koffein 20mg/dl Ampicillin 20mg/dl

Keine der getesteten Substanzen in der gepriiften Konzentration hat
den Test beeinflusst.

UESTIONS AND ANSWERS

@ s it a concern if there is a big difference between the control lines of two
different ovulation tests?
No. Variations in the color of the control line will not affect the test result. It is
only effective to compare the color of the test line to that of the control line of
the same test on the day the test is performed.

@ How long should I continue to perform the test?
Continue testing for at least 5 days or until the LH surge has been detected.

) A pink background color and vertical streaking appeared in the result area
during the testing period. Is this a concern?
No. Each urine sample will vary in its chemical makeup, as will the humidity of
the air in the testing chamber. Such variations in physical conditions can cause
the vertical streaking and/or the pink-rose background color, but will not affect
the test results. As long as the control line appears within five minutes, the test
is working properly.

(@) Does alcohol or common medications affect the test?
No, but you should consult your physician if you are taking any medication.

© Once | see a positive result, when is the best time to have intercourse?
Ovulation is likely to occur within 24-48 hours. This is your most fertile time.
Sexual intercourse is advised within this time frame.

( 1 am now using the basal body temperature method (BBT). Does this test
replace BBT?
The elevated basal body temperature primarily indicates that ovulation has
already occurred. This test indicates that ovulation is about to occur within 24
to 48 hours.

@ 1 have received a positive result and had intercourse during these fertile days.
1 have not become pregnant. What shall 1 do?
Many factors can affect your ability to become pregnant. Often you may need
to use the test kit for 3-4 months. You and your partner should consult your
physician if pregnancy is not achieved after 3-4 months.

© Will the amount of liquid I drink affect the result?
Yes. We suggest that you limit your fluid intake for about two hours before you
collect your urine. Heavy intake of fluids prior to testing will dilute the hormone
in your urine.

©) Can | use first morning urine for testing?
Unlike pregnancy testing, the FMU (first morning urine) is NOT recommended
to use for ovulation testing. Luteinizing hormone(LH) levels usually start to rise
in the early morning and may not be easily detectable in the first morning
urine. The ideal time to collect a urine sample is from 10 a.m. to 8 p.m.,
although testing can safely be performed at any time.

NOTE: It is suggested to test twice a day when it is close to the LH surge day so
that you won't miss it; the LH surge can be very short for some women. If you
choose to test twice a day, you may test once around noon and another time
in the early evening. We recommend collecting the urine specimen at about
the same time each day.
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QUESTIONS OR COMMENTS?

Please contact us via email: support@premom.com
Easy Healthcare Corporation
360 Shore Dr., Burr Ridge, IL USA 60527

FRAGEN UND ANTWORTEN

Scan the code to get
the manual in more languages

o Ist es bedenklich, wenn es einen groBen Unterschied zwischen den Kontrolllinien
zweier verschiedener Eisprungtests gibt?
Nein. Variationen in der Farbe der Kontrolllinie beeinflussen nicht das Testergebnis.
Es ist nur wirksam, die Farbe der Testlinie mit der der Kontrolllinie desselben Tests am
Tag des Tests zu vergleichen.

@ Wie lange sollte ich den Test fortsetzen?
Fiihren Sie den Test mindestens 5 Tage lang oder bis der LH-Anstieg festgestellt wurde.

€) Wihrend der Testzeit erschien eine rosa Hintergrundfarbe und vertikale Streifen im
i ich. Ist das bedenklich?
Nein. Jede Urinprobe wird in ihrer chemischen Zusammensetzung variieren, ebenso
wie die Luftfeuchtigkeit in der Testkammer. Solche Variationen in den physikalischen
Bedingungen kénnen zu den vertikalen Streifen und/oder der rosa-rosa Hintergrund-
farbe fiihren, beeinflussen jedoch nicht die Testergebnisse. Solange die Kontrolllinie
innerhalb von fiinf Minuten erscheint, funktioniert der Test ordnungsgemaR.

o Beeinflussen Alkohol oder géngige Medikamente den Test?
Nein, aber wenn Sie Medikamente einnehmen, sollten Sie Riicksprache mit Ihrem
Arzt halten.

9 Sobald ich ein positives Ergebnis sehe, wann ist die beste Zeit fir Geschlechtsverkehr?
Der Eisprung wird wahrscheinlich innerhalb von 24-48 Stunden auftreten. Dies ist
lhre fruchtbarste Zeit. Geschlechtsverkehr wird innerhalb dieses Zeitrahmens
empfohlen.

6 Ich verwende jetzt die Methode der Basaltemperatur (BBT). Ersetzt dieser Test die
BBT?
Die erhohte Basaltemperatur deutet in erster Linie darauf hin, dass der Eisprung
bereits stattgefunden hat. Dieser Test zeigt an, dass der Eisprung innerhalb von 24 bis
48 Stunden bevorsteht.

o Ich habe ein positives Ergebnis erhalten und hatte wihrend dieser fruchtbaren
Tage Geschlechtsverkehr. Ich bin nicht schwanger geworden. Was soll ich tun?
Viele Faktoren kénnen lhre Fahigkeit, schwanger zu werden, beeinflussen. Oft miissen Sie
den Testkit 3-4 Monate lang verwenden. Sie und lhr Partner sollten einen Arzt
konsultieren, wenn nach 3-4 Monaten keine Schwangerschaft eintritt.

0 Beeinflusst die Menge der Flissigkeit, die ich trinke, das Ergebnis?
Ja. Wir empfehlen, dass Sie lhre Flussigkeitsaufnahme etwa zwei Stunden vor dem
Sammeln des Urins begrenzen. Eine hohe Fliissigkeitsaufnahme vor dem Testen wird
das Hormon in lhrem Urin verdiinnen.

©) Kann ich den ersten in fiir den Test ver len?
Im Gegensatz zum Schwangerschaftstest wird der FMU (erste Morgenurin) NICHT fiir
den Ovulationstest empfohlen. Die LH (luteinisierendes Hormon)-Werte beginnen
normalerweise am frithen Morgen zu steigen und sind im ersten Morgenurin
moglicherweise nicht leicht nachweisbar. Die ideale Zeit, um eine Urinprobe zu
sammeln, liegt zwischen 10 und 20 Uhr, obwohl der Test jederzeit sicher
durchgefiihrt werden kann.

HINWEIS: Es wird empfohlen, zweimal téglich zu testen, wenn der LH-Anstieg-
stag nahe ist, damit Sie ihn nicht verpassen. Der LH-Anstieg kann bei einigen
Frauen sehr kurz sein. Wenn Sie sich fiir zweimal tagliches Testen entscheiden,
kénnen Sie einmal um die Mittagszeit und einmal friih abends testen. Wir
empfehlen, die Urinprobe ungefihr zur gleichen Zeit jeden Tag zu sammeln.
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LIMITAZIONI

1. | risultati dei test sono piu accurati quando le procedure di test

vengono seguite con precisione.

. Questo test non puo essere utilizzato come forma di controllo delle

nascite.

Consulta un medico se hai cicli irregolari o insolitamente lunghi.

4. Questo test & un test qualitativo di screening. Non é progettato per
determinare la concentrazione quantitativa di LH.

5. Il dispositivo & adatto solo per il test dell'urina umana.

6. Un campione non pulito o sostanze interferenti nell'urina possono
causare risultati falsi.

7. Alcuni farmaci per il trattamento dell'infertilita, come 17 B-Estradio-
lo, Progesterone ed Estradiolo Valerato, possono causare risultati
falsi.

8. Un dispositivo di test non pulito puo causare risultati falsi.

N

w

CARATTERISTICHE DI PRESTAZIONE

SENSIBILITA E SPECIFICITA

Il test Easy@Home per |'ovulazione rilevera hLH nell'urina umana a un
livello superiore a 25 mIU/ml. Il test & stato calibrato secondo lo standard
dell'OMS (2° Standard Internazionale (SI) dell'OMS 80/552).

Non appare alcuna reazione incrociata quando sono presenti hFSH (200
mlU/mL) o hTSH (250 mIU/L) nel campione.

SOSTANZE INTERFERENTI
Le seguenti sostanze potenzialmente interferenti sono state aggiunte a
campioni positivi e negativi per I'LH.

Acetaminofene 20mg/dl = Acido gentisico 20mg/dl

Acido acetilsalicilico  20mg/dI Glucosio 2mg/dl
Acido ascorbico 20mg/dl Emoglobina 20mg/dl
Atropina 20mg/dl Tetracicline 20mg/dl
Caffeina 20mg/dl Ampicillina 20mg/dl

Nessuna delle sostanze alle concentrazioni testate ha interferito nel
test.

DOMANDE E RISPOSTE

Scannen Sie den Code, um das Handbuch
in mehreren Sprachen zu erhalten

@ E un motivo di preoccupazione se c'¢ una grande differenza tra le linee di
controllo di due test di ovulazione diversi?
No. Le variazioni nel colore della linea di controllo non influenzeranno il risultato
del test. E efficace solo confrontare il colore della linea del test con quello della
linea di controllo dello stesso test nel giorno in cui viene eseguito il test.

@ Per quanto tempo dovrei continuare a eseguire il test?
Continua a testare per almeno 5 giorni o fino a quando non é stato rilevato il picco
di LH.

€) Durante il periodo di test & apparsa una colorazione di sfondo rosa e striature
verticali nell'area dei risultati. E motivo di preoccupazione?
No. Ogni campione di urina variera nella sua composizione chimica, cosi come
I'umidita dell'aria nella camera di test. Tali variazioni nelle condizioni fisiche
possono causare le striature verticali e/o il colore di sfondo rosa, ma non
influenzeranno i risultati del test. Finché la linea di controllo appare entro cinque
minuti, il test funziona correttamente.

@) L'alcol o i farmaci comuni influenzano il test?
No, ma dovresti consultare il tuo medico se stai assumendo qualche medicinale.

9 Una volta che vedo un risultato positivo, quando & il igl per
avere rapporti sessuali?
L'ovulazione & probabile che avvenga entro 24-48 ore. Questo & il tuo momento
piu fertile. Si consiglia di avere rapporti sessuali in questo periodo.

G Sto utilizzando attual il do della p ura basale corporea (BBT).
Sostituisce questo test la BBT?
L'aumento della temperatura basale corporea indica principalmente che
I'ovulazione & gia avvenuta. Questo test indica che I'ovulazione sta per verificarsi
entro 24-48 ore.

@ Ho un risultato p: e ho avuto rapporti sessuali durante questi
giorni fertili. Non sono rimasta incinta. Cosa dovrei fare?
Molti fattori possono influenzare la tua capacita di rimanere incinta. Spesso potrebbe
essere necessario utilizzare il kit di test per 3-4 mesi. Tu e il tuo partner dovreste
consultare il medico se la gravidanza non si verifica dopo 3-4 mesi.

© L'importo di liquido che bevo influenzera il risultato?
Si. Suggeriamo di limitare I'assunzione di liquidi per circa due ore prima di
raccogliere I'urina. Un'alta assunzione di liquidi prima del test puo diluire I'ormone
nell'urina.

9 Posso utilizzare I'urina del primo mattino per il test?
A differenza del test di gravidanza, I'FMU (prima urina del mattino) NON &
raccomandato per il test di ovulazione. | livelli di ormone luteinizzante (LH)
iniziano di solito ad aumentare al mattino presto e potrebbero non essere
facilmente rilevabili nell'urina del primo mattino. Il momento ideale per
raccogliere un campione di urina va dalle 10:00 alle 20:00, anche se il test puo
essere eseguito in sicurezza in qualsiasi momento.

NOTA: Si consiglia di effettuare il test due volte al giorno quando si avvicina il
giorno dell'aumento dell'LH, in modo da non perderlo; I'aumento dell'LH puo
essere molto breve per alcune donne. Se scegli di effettuare il test due volte al
giorno, puoi farlo una volta intorno a mezzogiorno e un'altra volta nel tardo
pomeriggio. Consigliamo di raccogliere il campione di urina circa alla stessa ora
ogni giorno.
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QUAND COMMENCER LES TESTS?

La durée du cycle menstruel est la période allant du premier jour de
saignement menstruel au jour précédant le début du saignement
suivant. Déterminez la durée de votre cycle menstruel avant de
commencer les tests. Comptez le premier jour de saignement comme
le jour 1 du cycle. Veuillez vous référer au tableau ci-dessous pour
déterminer quand vous devriez commencer les tests. Si vous ne
connaissez pas la durée de votre cycle, commencez les tests a partir du
jour 5 du cycle jusqu'a ce que le pic de LH soit détecté.

Picde LH
Exemple - Vos jours les
plus fertiles peuvent varier

d'un cycle a I'autre Vos 2 jours les

plus fertiles
Niveau de LH
v

V¥ Jour du Cycle

000000020000

Commencer les Tests

Jour du Cycle pour
Durée du Cycle Commencer les Tests

21 Jours Jour 5
22 Jours Jour 6
23 Jours Jour 7
) 24 Jours Jour 8
© 25 Jours Jour 9
'3’ 26 Jours Jour 10
P 27 Jours Jour 11
k= 28 Jours Jour 12
=1 29 Jours Jour 13
© 30 Jours Jour 14
2 31 Jours Jour 15
'g 32 Jours Jour 16
Ll 33 Jours Jour 17
34 Jours Jour 18
35 Jours Jour 19
36 Jours Jour 20
37 Jours Jour 21
38 Jours Jour 22
39 Jours Jour 23
40 Jours Jour 24

Exemple: Si votre cycle dure normalement 26 jours, selon le Tableau
de Cycle, les tests doivent commencer le 10éme jour de votre cycle.
Pour déterminer le 10éme jour, comptez 10 jours a partir du premier
jour de vos saignements menstruels (jour 1 du cycle). Par exemple, si
le premier jour de vos saignements menstruels était le 3 janvier, alors
le 10eéme jour serait le 12 janvier. Vous commenceriez les tests
d'ovulation le 12 janvier et continueriez jusqu'a ce que la montée de
LH soit détectée.

Calendrier Exemple

3+
1 2 |3 4 5 6 7

12# 3+ = Le premier jour de saignement
8 9 10 M| joco 13 14 P! J &

menstruel

124# = Le jour pour commencer les tests
22 23 24 25 26 27 28 | (Jour 10)

COMMENT EFFECTUER LE TEST?

1. Retirez la bandelette de test de I'emballage scellé.
2. Trempez l'extrémité absorbante blanche dans I'échantillon d'urine
jusqu'a la ligne noire 'Max' jusqu'a ce que vous voyiez que la couleur

commence a monter dans la fenétre de test (Temps estimé : 5-10 secondes).

3. Posez la bandelette de test a plat sur une surface propre, séche et non
absorbante.

4. Lisez les résultats 5 minutes aprés 'immersion ou aprés que tout excés de
colorant ait complétement disparu de la fenétre de test. Ne lisez pas apreés

5 minutes. .
He—poignee
s

i
i
4

Fenétre de Test 6 =

\ it [ Ligne
\\ Maximale

La bandelette de test et I'échantillon d'urine doivent étre a température ambiante
(59-86°F C ou 15-30°C) avant d'effectuer le test pour garantir des résultats précis.

Fenétre de Test

Ligne de
Controle— 1= €

Ligne de Test—e fei T

COMMENT LIRE LES RESUL ?

Positif (Pic LH)
Si deux lignes colorées sont visibles et que la ligne de test est aussi foncée ou
plus foncée que la ligne de contrdle, vous aurez probablement une ovulation
dans les 24 a 48 heures suivantes. Si vous essayez de tomber enceinte, le
meilleur moment pour avoir des rapports sexuels est aprés 24 heures mais
avant 48 heures.

Négatif (Pas de Pic LH)

Seule une ligne colorée apparait dans la zone de contréle, ou la ligne de test
apparait mais est plus claire que la ligne de contréle. Cela signifie qu'il n'y a pas
eu de pic de LH.

Non valide

Aucune ligne visible du tout, ouil y a

une ligne visible uniguement dans la Ligne de
zone de test mais pas dans la zone de Controle = ©
controle. Ligne de Test = T

Répétez avec une nouvelle bandelette
de test. Si le test échoue encore, veuillez
nous contacter pour obtenir de I'aide.

Positif Négatif Invalide

LIMITAZIONI

Ju

. Les résultats des tests sont plus précis lorsque les procédures de test
sont suivies avec précision.

. Ce test ne peut pas étre utilisé comme moyen de contraception.

. Consultez un médecin si vous avez des cycles irréguliers ou
exceptionnellement longs.

4. Ce test est un dosage de dépistage qualitatif. Il n'est pas congu pour

déterminer la concentration quantitative de LH.

Le dispositif est uniquement adapté aux tests d'urine humaine.

. Un échantillon non propre ou des substances interférentes dans
|'urine peuvent entrainer un résultat incorrect.

7. Certains médicaments pour le traitement de l'infertilité, tels que le

17 B-Estradiol, la Progestérone et le Valérate d'Estradiol, peuvent

entrainer un résultat incorrect.
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8. Un dispositif de test non propre peut entrainer un résultat incorrect.

CARACTERISTIQUES DE PERFORMANCE

SENSIBILITE ET SPECIFICITE

Le test d'ovulation Easy@Home détectera I'hLH dans I'urine humaine a un
niveau supérieur a 25 mlU/mL. Le test a été calibré selon la norme de
I'OMS (2e Norme Internationale (NI) de I'OMS 80/552).

Aucune réaction croisée n'apparait en présence de hFSH (200 mIU/mL) ou
de hTSH (250 mlU/L) dans I'échantillon.

SUBSTANCE INTERFERENTE
Les substances potentiellement interférentes suivantes ont été
ajoutées aux échantillons positifs et négatifs pour LH.

Acétaminophéne 20mg/dl = Acide gentisique 20mg/dl
Acide acétylsalicylique  20mg/dl Glucose 2mg/dl
Acide ascorbique 20mg/dl Hémoglobine 20mg/dl
Atropine 20mg/dl Tétracycline 20mg/dl
Caféine 20mg/dl Ampicilline 20mg/dl

Aucune des substances testées a la concentration vérifiée n'a interféré
dans le test.

UESTIONS ET REPONSES

Scannerizza il codice per ottenere
il manuale in piti lingue

0 Est-ce un probléme s'il y a une grande différence entre les lignes de contréle de
deux tests d'ovulation différents?
Non. Les variations de couleur de la ligne de contréle n'affecteront pas le résultat
du test. Il est seulement efficace de comparer la couleur de la ligne de test a celle
de la ligne de contréle du méme test le jour ou le test est effectué.

Q Combien de temps devrais-je continuer a effectuer le test?
Continuez a effectuer le test pendant au moins 5 jours ou jusqu'a ce que le pic de
LH ait été détecté.

Q Une couleur de fond rose et des stries verticales sont apparues dans la zone des
résultats pendant la période de test. Est-ce un probléeme?
Non. Chaque échantillon d'urine aura une composition chimique différente, tout
comme I'humidité de I'air dans la chambre de test. De telles variations dans les
conditions physiques peuvent causer les stries verticales et/ou la couleur de fond
rose, mais n'affecteront pas les résultats du test. Tant que la ligne de contréle
apparait dans les cing minutes, le test fonctionne correctement.

@ L'alcool ou les médi ff -ils le test?
Non, mais vous devriez consulter votre médecin si vous prenez des médicaments.

© Une fois que j'obtiens un résultat positif, quand est le meilleur moment pour
avoir des rapports sexuels?
L'ovulation est susceptible de se produire dans les 24 a 48 heures. C'est votre
période la plus fertile. Les rapports sexuels sont conseillés pendant cette période.

(@ Jutilise actuell la méthode de la
test remplace-t-il la TCB?
L'élévation de la température corporelle basale indique principalement que
I'ovulation s'est déja produite. Ce test indique que I'ovulation est sur le point de se
produire dans les 24 a 48 heures.

corporelle basale (TCB). Ce

0 J'ai obtenu un résultat positif et j'ai eu des rapports pendant ces jours fertiles. Je
ne suis pas enceinte. Que dois-je faire?
De nombreux facteurs peuvent affecter votre capacité a devenir enceinte. Souvent, il
se peut que vous deviez utiliser le kit de test pendant 3 a 4 mois. Vous et votre
partenaire devriez consulter votre médecin si la grossesse n'est pas obtenue aprés 3 a
4 mois.

@) La quantité de liquide que je bois affectera-t-elle le résultat?
Oui. Nous vous suggérons de limiter votre consommation de liquides pendant
environ deux heures avant de recueillir votre urine. Une consommation excessive
de liquides avant le test diluera I'hormone dans votre urine.

©) Puis-je utiliser I'urine du premier matin pour le test?
Contrairement au test de grossesse, I'UMF (urine du premier matin) N'EST PAS
recommandée pour le test d'ovulation. Les niveaux d'hormone lutéinisante (LH)
commencent généralement a augmenter t6t le matin et peuvent ne pas étre
facilement détectables dans I'urine du premier matin. Le moment idéal pour
recueillir un échantillon d'urine est de 10h a 20h, bien que le test puisse étre
effectué en toute sécurité a tout moment.

NOTE: Il est conseillé de faire le test deux fois par jour lorsque le jour du pic de
LH approche afin de ne pas le manquer ; le pic de LH peut étre trés court pour
certaines femmes. Si vous choisissez de faire le test deux fois par jour, vous
pouvez le faire une fois vers midi et une autre fois en début de soirée. Nous
recommandons de recueillir I'échantillon d'urine a peu prés a la méme heure
chaque jour.
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CONTENIDO DEL KIT DE PRUEBA

1. Un sobre que contiene una tira de prueba y un desecante. El desecante
es solo para fines de almacenamiento y no se utiliza en la prueba.
2. Instrucciones de uso.

El prueba de ovulacion Easy@Home es una prueba cualitativa disefiada
para ayudar a predecir cudndo una mujer experimentara un aumento en
la hormona luteinizante (LH). La prueba detecta el aumento de LH para
identificar los dias mas fértiles del ciclo menstrual de una mujer.

Para uso diagndstico invitro.

Para uso en autoevaluacion.

¢QUE MAS NECESITA?

1. Un recipiente limpio, seco, de plastico o vidrio para recoger la orina.
2. Temporizador (reloj, reloj o teléfono inteligente)

¢COMO FUNCIONA?

PRECAUCIONES

El LH (Hormona Luteinizante) en la orina de la mayoria de las mujeres
aumentard drasticamente a mitad del ciclo menstrual. El aumento de
LH desencadena la ovulacidn, que es cuando el ovario de una mujer
libera un dvulo. Los expertos de la OMS afirman que las pruebas de LH
son una manera confiable de detectar la ovulacion. El aumento de LH
ocurre aproximadamente 24 a 48 horas antes de que ovule realmente.
Un resultado positivo en la prueba de LH puede indicar que estds
entrando en tu periodo mas fértil del ciclo.

La prueba de ovulaciéon contiene anticuerpos que reaccionan especifi-
camente con la LH. Cuando la tira se sumerge en una muestra de orina,
la accidn capilar lleva la muestra a migrar a lo largo de la membrana.
Cuando la hormona luteinizante (LH) en la orina llega a la zona de
prueba, aparecera una linea de color en la zona de prueba.

Si la prueba se ha realizado correctamente, aparecera una linea de
color en la zona de control. La linea de control también funciona como
linea de referencia para encontrar el momento de mayor
concentracion de LH cuando la linea de prueba sea igual de oscura o
mas oscura que la linea de control.

1. Este kit es solo para uso externo. No ingerir.

2. No utilice el kit de prueba después de la fecha de vencimiento.

3. No utilice el kit si el sobre de la prueba estd perforado o no esta
completamente sellado.

4. Mantener fuera del alcance de los nifios.

5. Desechar después del primer uso. La tira de prueba no se puede usar
mas de una vez.

6. Por favor, siga las regulaciones locales para desechar las pruebas
usadas.

ACENAMIENTO Y ESTABILIDAD

1. Almacenar entre 4°C y 30°C (39°F a 86°F) 1.en el sobre sellado hasta
la fecha de vencimiento.

2. El test debe usarse inmediatamente después de abrirlo.
3. Mantener alejado de la luz solar, la humedad y el calor.
4. NO CONGELAR.

RECOLECCION Y ALMACENAMIENTO DE MUESTRAS

¢CUANDO RECOGER LA ORINA PARA EL TEST?
Cualquier muestra de orina es adecuada para las pruebas de ovulacion.

¢COMO RECOGER LA MUESTRA DE ORINA?
Este test esta disefiado para que la orina se recoja en un recipiente
limpio justo antes del test. La orina puede ser recogida en cualquier
recipiente limpio, seco, de plastico o vidrio.

¢CUANDO COMENZAR A REALIZAR LAS PRUEBAS?

La duracidn del ciclo menstrual es el periodo desde el primer dia de
sangrado menstrual hasta el dia anterior al comienzo del siguiente
sangrado. Determine la duracién de su ciclo menstrual antes de
comenzar las pruebas. Cuente el primer dia de sangrado como el dia 1
del ciclo. Consulte el grafico a continuacién para determinar cuando
debe comenzar a realizar las pruebas. Si no sabe la duracién de su
ciclo, comience las pruebas desde el dia 5 del ciclo hasta que se
detecte el aumento de LH.

Aumento de LH
Ejemplo - Sus dias mas
fértiles pueden variar
de ciclo a ciclo

Nivel de LH
v

Sus 2 dias
mas fértiles

'V Dia del Ciclo

000000000000

Comienza las Pruebas
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1. Een zakje met een teststrip en een droogmiddel. Het droogmiddel is
alleen voor opslagdoeleinden en wordt niet gebruikt in de test.
2. Gebruiksaanwijzing.

De Easy@Home ovulatietest is een kwalitatieve test die is ontworpen
om te helpen voorspellen wanneer een vrouw een piek in het
luteiniserend hormoon (LH) zal ervaren. De test detecteert de LH-piek
om de meest vruchtbare dagen van de menstruatiecyclus van een
vrouw te identificeren.

Voor in-vitro diagnostisch gebruik.

Voor zelftestgebruik.

WAT HEB JE VERDER NODIG?

1. Een schone, droge, plastic of glazen container om de urine op te
vangen.
2. Timer (horloge, klok of smartphone)

HOE WERKT HET?

VOORZORGSMAATREGELEN

Het LH (luteiniserend hormoon) in de urine van de meeste vrouwen
neemt drastisch toe in het midden van de menstruatiecyclus. De
stijging van LH veroorzaakt de eisprong, wanneer de eierstok van een
vrouw een eicel vrijgeeft. Deskundigen van de WHO stellen dat
LH-testen een betrouwbare manier is om de eisprong te detecteren. De
LH-piek treedt op ongeveer 24 tot 48 uur véor de daadwerkelijke
eisprong. Een positief LH-testresultaat kan aangeven dat je de meest
vruchtbare periode van je cyclus ingaat.

De ovulatietest bevat antilichamen die specifiek reageren met LH.
Wanneer de strip in een urinemonster wordt ondergedompeld,
transporteert de capillaire werking het monster langs het membraan.
Wanneer het luteiniserend hormoon (LH) in de urine de testzone
bereikt, verschijnt er een gekleurde lijn in de testzone.

Als de test correct is uitgevoerd, verschijnt er een gekleurde lijn in de
controlezone. De controlelijn werkt ook als referentielijn om het
tijdstip van de LH-piek te vinden wanneer de testlijn even donker of
donkerder is dan de controlelijn.

1. Dit kit is alleen voor uitwendig gebruik. Niet inslikken.

2. Gebruik het testkit niet na de vervaldatum.

3. Gebruik het kit niet als het testzakje is doorboord of niet volledig
verzegeld.

4. Buiten bereik van kinderen houden.

5. Na eerste gebruik weggooien. De teststrip kan niet meer dan één
keer worden gebruikt.

6. Volg de lokale regelgeving voor het weggooien van gebruikte tests.

OPSLAG EN STABILITEIT

1. Bewaren tussen 4 °C en 30 °C (39 °F en 86 °F) in het verzegelde zakje
tot de vervaldatum.

2. De test moet direct na opening worden gebruikt.
3. Uit de buurt houden van direct zonlicht, vocht en warmte.
4. NIET BEVRIEZEN.
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1. Ett pase som innehaller en testremsa och ett torkmedel. Torkmedlet
ar endast for lagringsandamal och anvénds inte i testet.
2. Anvisningar for anvandning.

Easy@Home agglossningstest ar en kvalitativ test som ar utformad for
att hjalpa till att forutsdga nar en kvinna kommer att uppleva en 6kning
av luteiniserande hormon (LH). Testet upptacker 6kningen av LH for att
identifiera de mest fertila dagarna i en kvinnas menstruationscykel.

For in vitro-diagnostisk anvandning.

For sjalvtestning.

VAD MER BEHOVS?

1. En ren, torr, plast- eller glasbehallare fér att samla urinen.
2. Timer (klocka, klocka eller smartphone)

HUR FUNGERAR DET?

FORSIKTIGHET

LH (Luteiniserande hormon) i urinen hos de flesta kvinnor okar
dramatiskt mitt i menstruationscykeln. LH-6kningen utloser dgglossning,
vilket &r nar en kvinnas dggstock frigor ett agg. WHO-experter anser att
LH-testning &r ett palitligt satt att upptécka dgglossning. LH-6kningen
intraffar cirka 24 till 48 timmar innan du faktiskt dgglossar. Ett positivt
LH-testresultat kan indikera att du gar in i den mest fertila perioden av
din cykel.

Agglossningstestet innehéller antikroppar som specifikt reagerar med
LH. N&r remsan sanks ner i ett urinprov transporteras provet langs
membranet med kapilldrverkan. Nar LH i urinen nar testzonen kommer
en fargad linje att visas i testzonen.

Om testet har utforts korrekt kommer en fargad linje att visas i kontroll-
zonen. Kontrollinjen fungerar ocksa som en referenslinje for att hitta
tiden for LH-toppen nér testlinjen &r lika mork eller morkare an
kontrollinjen.

1. Det har kitet ar endast for extern anvandning. Svalj inte.

2. Anvand inte testkitet efter utgangsdatumet.

3. Anvind inte kitet om testpasen &r punkterad eller inte &r helt
forseglad.

4. Férvara utom rackhall for barn.

5. Slang efter forsta anvdandningen. Testremsan kan inte anvandas mer
dn en gang.

6. Folj lokala regler for att kasta anvanda tester.

LAGRING OCH STABILITET

1. Forvaras mellan 4 °C och 30 °C (39 °F till 86 °F) 1.i den forseglade
pasen fram till utgdngsdatumet.

2. Testet ska anvandas omedelbart efter 6ppning.

3. Férvara borta fran direkt solljus, fukt och virme.

4. FRYSES INTE.
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ZAWARTOSC ZESTAWU TESTOWEGO

Test owulacyjny Easy@Home jest testem jakosciowym, ktéry ma na celu
pomdc przewidzied, kiedy u kobiety wystgpi wzrost hormonu luteinizu-
jacego (LH). Test wykrywa wzrost LH, aby zidentyfikowaé najbardziej
ptodne dni w cyklu menstruacyjnym kobiety.

Do zastosowan diagnostycznych in vitro.

Do samodzielnego uzytku w celu autodiagnozy.

1. Jedna torebka zawierajaca pasek testowy i $rodek suszacy. Srodek
suszacy stuzy wytgcznie do celdw przechowywania i nie jest uzywany w
tescie.

2. Instrukcje uzytkowania.

CZEGO JESZCZE POTRZEBUJESZ?

1. Czysty, suchy, plastikowy lub szklany pojemnik do zbierania moczu.
2. Timer (zegarek, zegar lub smartphone)

JAK TO DZIAtA?

OSTROZNOSCI

Poziom LH (Hormon Luteinizujgcy) we krwi wiekszosci kobiet
dramatycznie wzrasta w potowie cyklu menstruacyjnego. Wzrost LH
wywotuje owulacje, czyli moment, w ktérym jajnik kobiety uwalnia
komérke jajowa. Eksperci WHO twierdza, ze badania LH s3
niezawodnym sposobem wykrywania owulacji. Wzrost LH wystepu-
je okoto 24-48 godzin przed faktyczng owulacjg. Pozytywny wynik
testu LH moze wskazywac, ze wchodzisz w najbardziej ptodny okres
cyklu.

Test owulacyjny zawiera przeciwciata reagujgce specyficznie z LH.
Gdy pasek jest zanurzony w prébce moczu, dziatanie kapilary
transportuje prébke wzdtuz membrany. Gdy hormon luteinizujacy
(LH) w moczu dociera do strefy testowej, pojawi sie kolorowa linia.
Jesli test zostat wykonany prawidtowo, w strefie kontrolnej pojawi
sie linia koloru. Linia kontrolna dziata takze jako linia odniesienia do
znalezienia czasu szczytu LH, gdy linia testowa jest tak samo ciemna
lub ciemniejsza niz linia kontrolna.

1. Ten zestaw jest przeznaczony wytgcznie do uzytku zewnetrznego. Nie potykaj.
2. Nie uzywaj zestawu testowego po dacie waznosci.

3. Nie uzywaj zestawu, jesli torebka z testem jest uszkodzona lub nie
jest w petni uszczelniona.

4. Trzymaj poza zasiegiem dzieci.

5. Wyrzué po pierwszym uzyciu. Pasek testowy nie moze by¢ uzywany
wiecej niz raz.

6. Prosze przestrzegaC lokalnych przepiséw dotyczacych utylizacji
zuzytych testow.

PRZECHOWYWANIE | STABILNOSC

1. Przechowywac¢ w temperaturze od 4 °C do 30 °C (39 °F do 86 °F) w
zamknietej torebce do daty waznosci.

2. Test powinien by¢ uzyty natychmiast po otwarciu.

3. Trzymad z dala od $wiatta stonecznego, wilgoci i ciepta.

4. NIE ZAMRAZAC.

INZAMELING EN OPSLAG VAN MONSTERS

WANNEER URINE VOOR DE TEST INZAMELEN?

Elke urinemonster is geschikt voor ovulatietesten.

HOE HET URINE MONSTER VERZAMELEN?

Dit test is ontworpen om urine te verzamelen in een schone container

vlak voor het testen. Urine kan worden verzameld in elke schone,
droge, plastic of glazen container.

Dia del Ciclo para
Duracion del Ciclo  Comenzar las Pruebas

21 dias dia5
22 dias dia 6
23 dias dia7
24 dias dia 8
25 dias dia 9
o 26 dias dia 10
= 27 dias dia 11
(S 28 dias dia 12
[} 29 dias dia13
s 30 dias dia 14
8 31 dias dia 15
2 32 dias dia 16
= 33 dias dia17
34 dias dia 18
35 dias dia 19
36 dias dia 20
37 dias dia21
38 dias dia 22
39 dias dia 23
40 dias dia 24

Ejemplo: Si Su ciclo es normalmente de 26 dias, segun la Tabla de
Ciclo, las pruebas deben comenzar el dia 10 de Su ciclo. Para determi-
nar el dia 10, cuenta 10 dias a partir del primer dia de Su sangrado
menstrual (dia 1 del ciclo). Por ejemplo, si el primer dia de Su
sangrado menstrual fue el 3 de enero, entonces el dia 10 seria el 12 de
enero. Comenzaria a realizar pruebas de ovulacion el 12 de enero y
continuaria hasta que se detecte el aumento de LH.

Calendario de Ejemplo

3+
1 2 Dia 1 4 5 6 ¥4
8 9 10 1 D|1a2¢1t0 13 14  3+=Elprimer dia de sangrado menstrual
15 16 17 18 19 20 o1 |12#= El dia para comenzar las pruebas

(Dia 10)
22 23 24 25 26 | 27 28

¢COMO REALIZAR LA PRUEBA?

LIMITACIONES

1. Retire la tira de prueba del envase sellado.

2. Sumerja el extremo absorbente blanco en la muestra de orina hasta la
linea negra 'Max' hasta que vea que el color comienza a subir a la ventana
de prueba (Tiempo estimado: 5-10 segundos).

3. Coloque la tira de prueba plana en una superficie limpia, seca y no absorbente.
4. Lea los resultados en 5 minutos después de la inmersién o después de
que cualquier exceso de tinte haya desaparecido completamente de la
ventana de prueba. No lea después de 5 minutos.

Ventana de Prueba

Ventana
de Prueba =

: /
\ Lo { linea Maxima

Linea de
Control —* == C

Uineade ] 1
Prueba

La tira de prueba y la muestra de orina deben estar a temperatura ambiente
(59-86°F C 0 15-30°C) antes de realizar la prueba para asegurar resultados precisos.

CARACTERISTICAS DE RENDIMIENTO

¢COMO LEER LOS RESULT S?

Positivo (Aumento de LH)

Si son visibles dos lineas de color y la linea de prueba es tan oscura o mas
oscura que la linea de control, es probable que ovule en las proximas 24-48
horas. Si estd intentando quedar embarazada, el mejor momento para tener
relaciones sexuales es después de 24 pero antes de 48 horas.

Negativo (No hay aumento de LH)
Solo una linea es visible en la zona de control, o la linea de prueba aparece pero
es mas clara que la linea de control. Esto significa que no hay un pico de LH.

Invalido
No hay lineas visibles en absoluto, o hay
una linea visible solo en la zona de

Linea de
prueba pero no en la zona de control.  control= €
Repite con una nueva tira de Qrueba Si tneade ¢
la prueba sigue fallando, contdctanos
para obtener ayuda. Positivo  Negativo  Invélido

[

. Los resultados de las pruebas son mas precisos cuando se siguen

con precision los procedimientos de prueba.

Esta prueba no puede ser utilizada como método anticonceptivo.

. Consulta a un médico si experimentas ciclos irregulares o inusualmente
largos.

. Esta prueba es un ensayo de deteccion cualitativa. No esta disefiada

para determinar la concentracién cuantitativa de LH.

El dispositivo es solo adecuado para el anélisis de orina humana.

. Una muestra no limpia o sustancias interferentes en la orina pueden
dar lugar a un resultado incorrecto.

. Algunos medicamentos para el tratamiento de la infertilidad, como
el 17 B-Estradiol, la Progesterona y el Valerato de Estradiol, pueden
dar lugar a un resultado incorrecto.

. Un dispositivo de prueba no limpio puede dar lugar a un resultado
incorrecto.
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SENSIBILIDAD Y ESPECIFICIDAD

La Prueba de Ovulacién Easy@Home detectara hLH en la orina humana
a un nivel superior a 25 mIU/mL. La prueba ha sido calibrada segun el
estandar de la OMS (2do Estandar Internacional (El) de la OMS 80/552).
No aparece ninguna reaccién cruzada cuando hay hFSH (200 mIU/mL)
o hTSH (250 mIU/L) en la muestra.

SUSTANCIA INTERFERENTE
Las siguientes sustancias potencialmente interferentes se agregaron a
muestras positivas y negativas para LH.

Acetaminofeno 20mg/dl Acido gentisico 20mg/dl
Acido acetilsalicilico 20mg/d| Glucosa 2mg/dl
Acido ascérbico 20mg/dl Hemoglobina 20mg/dl
Atropina 20mg/dl Tetraciclina 20mg/dI
Cafeina 20mg/dl Ampicilina 20mg/dl

Ninguna de las sustancias en la concentracién probada interfirié en el

ensayo.

PREGUNTAS Y RESPUEST,

) ¢Es preocupante si hay una gran diferencia entre las lineas de control de dos
pruebas de ovulacién diferentes?
No. Las variaciones en el color de la linea de control no afectaran el resultado del
test. Solo es efectivo comparar el color de la linea de prueba con el de la linea de
control de la misma prueba el dia en que se realiza el test.

9 ¢éPor cuanto tiempo debo seguir realizando el test?
Continda realizando el test durante al menos 5 dias o hasta que se haya
detectado el aumento de LH.

€) Durante el periodo de prueba aparecié un color de fondo rosa y rayas verticales
en el drea de resultados. ¢Esto es motivo de preocupacion?
No. Cada muestra de orina variara en su composicion quimica, al igual que la
humedad del aire en la camara de prueba. Tales variaciones en las condiciones
fisicas pueden causar las rayas verticales y/o el color de fondo rosa, pero no
afectaran los resultados del test. Si la linea de control aparece en los cinco
minutos, el test estd funcionando correctamente.

() éElalcohol o los medicamentos comunes afectan el test?
No, pero deberia consultar a su médico si esta tomando algin medicamento.

9 Una vez que veo un resultado positivo, écudl es el mejor momento para tener
relaciones sexuales?
Es probable que la ovulacion ocurra en las proximas 24-48 horas. Este es su
momento mads fértil. Se recomienda tener relaciones sexuales durante este
periodo.

( Actualmente estoy utilizando el método de la temperatura basal corporal
(TCB). éEste test reemplaza la TCB?
La elevacion de la temperatura basal corporal indica principalmente que la
ovulacién ya ha ocurrido. Este test indica que la ovulacion estd a punto de ocurrir
en un plazo de 24 a 48 horas.

@) He obtenido un resultado positivo y tuve relaciones durante estos dias fértiles.
No he quedado embarazada. ¢ Qué debo hacer?
Varios factores pueden afectar su capacidad para quedar embarazada. A menudo
puede ser necesario utilizar el kit de prueba durante 3-4 meses. Usted y su pareja
deben consultar a su médico si no se logra el embarazo después de 3-4 meses.

) éla cantidad de liquido que beba afectara el resultado?
Si. Sugerimos limitar la ingesta de liquidos durante aproximadamente dos horas
antes de recoger la orina. La ingesta excesiva de liquidos antes de la prueba
diluird la hormona en la orina.

©) ¢éPuedo usar la primera orina de la mafiana para la prueba?
A diferencia de la prueba de embarazo, NO se recomienda utilizar la FUM
(primera orina de la mafiana) para la prueba de ovulacion. Los niveles de la
hormona luteinizante (LH) suelen comenzar a aumentar temprano en la mafiana
y pueden no ser facilmente detectables en la primera orina de la mafiana. El
momento ideal para recoger una muestra de orina es de 10 a. m. a 8 p. m.,
aunque la prueba se puede realizar de manera segura en cualquier momento.

NOTA: Se recomienda realizar la prueba dos veces al dia cuando se acerca el
dia del aumento de LH para no perderlo; el aumento de LH puede ser muy
breve para algunas mujeres. Si eliges realizar la prueba dos veces al dia,
puedes hacerlo una vez alrededor del mediodia y otra vez temprano en la
tarde. Recomendamos recoger la muestra de orina aproximadamente a la
misma hora cada dfa.
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WANNEER BEGINNEN MET TESTEN?

De lengte van de menstruatiecyclus is de periode vanaf de eerste dag
van de menstruatiebloeding tot de dag voorafgaand aan het begin van
de volgende bloeding. Bepaal de lengte van je menstruatiecyclus
voordat je begint met testen. Tel de eerste dag van de bloeding als
cyclusdag 1. Raadpleeg de onderstaande tabel om te bepalen
wanneer je moet beginnen met testen. Als je de lengte van je cyclus
niet weet, begin dan met testen vanaf cyclusdag 5 tot de LH-piek is
gedetecteerd.

Voorbeeld - Je meest LH-piek
vruchtbare dagen
kunnen van cyclus tot

2 Je 2 meest
cyclus verschillen

vruchtbare dagen
LH-niveau

¥ Dag van de Cyclus

000000020000

Begin met Testen

INSAMLING OCH LAGRING AV PROVER

Dag van de cyclus om te

Cyclustijd beginnen met testen
21 Dagen Dag 5
22 Dagen Dag 6
23 Dagen Dag 7
24 Dagen Dag 8
25 Dagen Dag 9
26 Dagen Dag 10
— 27 Dagen Dag 11
g 28 Dagen Dag 12
3 29 Dagen Dag 13
12 30 Dagen Dag 14
—3 31 Dagen Dag 15
> 32 Dagen Dag 16
o 33 Dagen Dag 17
34 Dagen Dag 18
35 Dagen Dag 19
36 Dagen Dag 20
37 Dagen Dag 21
38 Dagen Dag 22
39 Dagen Dag 23
40 Dagen Dag 24

Voorbeeld: Als je cyclus normaal gesproken 26 dagen duurt, volgens
de Cyclustabel, moet het testen op dag 10 van je cyclus beginnen. Om
dag 10 te bepalen, tel je 10 dagen vanaf de eerste dag van je menstru-
atiebloeding (cyclusdag 1). Bijvoorbeeld, als de eerste dag van je
menstruatiebloeding 3 januari was, dan zou dag 10 12 januari zijn. Je
zou beginnen met het testen op ovulatie op 12 januari en doorgaan
totdat de LH-piek is gedetecteerd.

Voorbeeldkalender

3+
1 2 pigi1 4 5 6 7
12# 3+ = De eerste dag van menstrueel
8 9 10 " 13 14
Deg 10 bloeden

s 1 7 1 1° 20 21 12# = De dag om te beginnen met

22 23 24 25 26 | 27 28 | testen (Dag 10)

HOE VOER JE DE TEST Ul

RKINGEN

1. Haal de teststrip uit de verzegelde verpakking.

2. Dompel het witte absorberende uiteinde in het urinemonster tot aan de
zwarte 'Max'-lijn totdat je ziet dat de kleur begint op te stijgen in het
testvenster (Geschatte tijd: 5-10 seconden).

3. Leg de teststrip plat op een schone, droge en niet-absorberende
ondergrond.

4. Lees de resultaten na 5 minuten na onderdompeling of nadat eventueel
overtollige kleurstof volledig uit het testvenster is verdwenen. Lees niet na
5 minuten.
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Testvenster

Testvenster 6 =
\ el Controlelijn — jmst €

/
\

\ ~ e/ Maximale Lijn

=

De teststrip en het urinemonster moeten op kamertemperatuur zijn (59-86°F C of
15-30°C) voordat je de test uitvoert om nauwkeurige resultaten te garanderen.

Testlijn—o e T

PRESTATIEKENMERKEN

HOE LEES JE DE RESULTATEN?

Positief (LH-piek)
Als er twee gekleurde lijnen zichtbaar zijn en de testlijn even donker of
donkerder is dan de controlelijn, zul je waarschijnlijk binnen 24-48 uur een
eisprong hebben. Als je zwanger probeert te worden, is het beste moment
om geslachtsgemeenschap te hebben na 24 maar voor 48 uur.

Negatief (Geen LH-piek)

Er verschijnt slechts één gekleurde lijn in de controlezone, of de testlijn
verschijnt maar is lichter dan de controlelijn. Dit betekent dat er geen
LH-piek is.

Ongeldig

Er zijn helemaal geen zichtbare lijnen,
of er is een zichtbare lijn alleen in de
testzone maar niet in de
controlezone.

Herhaal met een nieuwe teststrip. Als
de test nog steeds mislukt, neem dan
contact met ons op voor hulp.

Positief  Negatief ~ Ongeldig

1. De testresultaten zijn nauwkeuriger wanneer de testprocedures

nauwkeurig worden gevolgd.

Deze test mag niet worden gebruikt als anticonceptiemiddel.

. Raadpleeg een arts als je last hebt van onregelmatige of abnormaal

lange cycli.

4. Deze test is een kwalitatieve screeningstest. Het is niet bedoeld om
de kwantitatieve concentratie van LH te bepalen.

5. Het apparaat is alleen geschikt voor menselijke urinetests.

Een vervuilde monster of storende stoffen in de urine kunnen een

vals resultaat veroorzaken.

7. Sommige medicijnen voor vruchtbaarheidsbehandeling, zoals 17
B-Estradiol, Progesteron en Estradiol Valeraat, kunnen een vals
resultaat geven.

8. Een onrein testapparaat kan een vals resultaat geven.

w

o

GEVOELIGHEID EN SPECIFITEIT

De Easy@Home Ovulatietest detecteert hLH in menselijke urine op een
niveau hoger dan 25 mIU/ml. De test is gekalibreerd volgens de WHO-stan-
daard (2e WHO Internationale Standaard (IS) 80/552).

Er treedt geen kruisreactie op wanneer hFSH (200 mIU/mL) of hTSH (250
mlU/L) in het monster aanwezig is.

STORENDE STOF
De volgende potentieel storende stoffen werden toegevoegd aan LH
negatieve en positieve monsters.

Acetaminophen 20mg/dl Gentisinezuur 20mg/dl
Acetylsalicylzuur |~ 20mg/dl Glucose 2mg/dl
Ascorbinezuur 20mg/dl Hemoglobine 20mg/dl
Atropine 20mg/dl Tetracycline 20mg/dl
Cafeine 20mg/dl Ampicilline 20mg/dl

Geen van de stoffen in de geteste concentratie heeft het onderzoek
verstoord.

NAR SKA URIN SAMLAS FOR TESTET?

Alla urinprover ar lampliga for agglossningstestning.

HUR DU SAMLAR URINPROVET?

Detta test ar utformat for att urinen ska samlas i en ren behallare strax

fore testningen. Urin kan samlas i vilken ren, torr, plast- eller glasbehal-
lare som helst.

NAR SKA DU BORJA TESTA?

Menstruationscykelns langd &r perioden fran den férsta dagen av
menstruationsblodning till dagen fore nasta blodning borjar. Bestam
langden pa din menstruationscykel innan du borjar testa. Rakna den
forsta dagen av blodning som cykeldag 1. Se till diagrammet nedan for
att avgdra nar du bor bérja testa. Om du inte kdnner till Iingden pa din
cykel, borja testa fran cykeldag 5 tills LH-6kningen har upptackts.

LH-6kning
Exempel - Dina mest
fertila dagar kan variera

fran cykel till cykel Dina 2 mest

fertila dagar
LH-niva
v

V¥ Dagi Cykeln

0000000020000

Borja Testa

ZBIERANIE | PRZECHOWYWANIE PROBEK

KIEDY ZEBRAC MOCZ DO TESTU?

Dowolna prébka moczu nadaje sie do testéw owulacyjnych

JAK ZEBRAC PROBKE MOCZU?

Ten test jest zaprojektowany do pobierania moczu do czystego

pojemnika tuz przed wykonaniem testu. Mocz mozna pobraé¢ do
dowolnego czystego, suchego, plastikowego lub szklanego pojemnika.

Dag i cykeln for att

Cykellangd bdrja testning
21 Dagar Dag5
22 Dagar Dag 6
23 Dagar Dag7
24 Dagar Dag 8
25 Dagar Dag9
k] 26 Dagar Dag 10
‘@ 27 Dagar Dag 11
e 28 Dagar Dag 12
“>’ 29 Dagar Dag 13
0 30 Dagar Dag 14
_e 31 Dagar Dag 15
> 32 Dagar Dag 16
o 33 Dagar Dag 17
34 Dagar Dag 18
35 Dagar Dag 19
36 Dagar Dag 20
37 Dagar Dag 21
38 Dagar Dag 22
39 Dagar Dag 23
40 Dagar Dag 24

Exempel: Om din cykel normalt varar i 26 dagar borjar enligt
Cykel6versikten testning pa dag 10 av din cykel. For att bestimma dag
10, rakna 10 dagar fran férsta dagen av din menstruationsblédning
(cykeldag 1). Till exempel, om din forsta dag av menstruationsblod-
ning var den 3 januari, skulle dag 10 vara den 12 januari. Du skulle
borja testa for dgglossning den 12 januari och fortsatta tills LH-6knin-
gen har upptackts.

Exempelkalender

3+
1 2 Dag 1
12# 3+ = Forsta dagen av menstruations-

8 9 10 1 pagio 13 14 &

blodning

12# = Dagen att bérja testa (Dag 10)
22 23 24 25 26 27 28

SA HAR GOR DU TESTET?

1. Ta bort testremsan fran det forseglade pasen.

2. Doppa den vita absorberande dnden i urinprovet upp till den svarta
'Max'-linjen tills du ser att fargen borjar stiga in i testfonstret (Uppskattad
tid: 5-10 sekunder).

3. Lagg testremsan platt pa en ren, torr och icke-absorberande yta.

4. Lés resultaten om 5 minuter efter nedsdnkning eller efter att eventuell
overflodig farg har helt férsvunnit fran testfonstret. Lés inte efter 5 minuter.
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Testfonster

Kontrollinje — e
Testlinje —o femef T

Testremsan och urinprovet bér vara vid rumstemperatur (59-86°F C eller 15-30°C)
innan du utfor testet for att sékerstalla korrekta resultat.

HUR MAN ER RESULTATEN?

Positivt (LH-6kning)

Om tva fargade linjer &@r synliga och testlinjen &r lika mork eller morkare @n
kontrollinjen kommer du sannolikt att ha dgglossning inom de narmaste 24-48
timmarna. Om du forsoker bli gravid ar den bédsta tiden att ha samlag efter 24
men fore 48 timmar.

Negativt (Ingen LH-6kning)

Bara en férgad linje visas i kontrollzonen eller testlinjen visas men &r ljusare dn
kontrollinjen. Detta innebar att det inte har skett ndgon LH-6kning.

Ogiltigt

Inga synliga linjer alls, eller det finns en

synlig linje bara i testzonen meninte i
kontrollzonen. Kontrofinje = ¢
Upprepa med en ny testremsa. Om Kontrollinje = T
testet fortfarande misslyckas, kontakta

oss fér hjélp. Positv  Negativ  Ogiltig

KIEDY ROZPOCZAC TESTOWANIE?

Dtugos¢ cyklu menstruacyjnego to okres od pierwszego dnia krwawie-
nia menstruacyjnego do dnia poprzedzajacego poczatek kolejnego
krwawienia. Okresl dtugo$¢ swojego cyklu menstruacyjnego przed
rozpoczeciem testowania. Zlicz pierwszy dzien krwawienia jako dzien
cyklu 1. Prosze odnies¢ sie do ponizszego wykresu, aby okresli¢, kiedy
powinienes rozpoczg¢ testowanie. Jesli nie znasz dtugosci swojego
cyklu, zacznij testowac od dnia cyklu 5, az zostanie wykryty wzrost LH.

Przyktad - Twoje dni Szpic LH
najwiekszej ptodnosci
moga réznic sie z cyklu

Twoje 2 dni
na cykl

najwiekszej ptodnosci
Poziom LH

'V Dzien Cyklu

000000020000

Rozpocznij Testowanie

Dzien Cyklu, aby
Dtugos¢ Cyklu Rozpoczac Testowanie
21 Dni Dziert 5
22 Dni Dzien 6
23 Dni Dzien 7
24 Dni Dziert 8
25 Dni Dziert 9
26 Dni Dziern 10
= 27 Dni Dzien 11
. 28 Dni Dzien 12
o 29 Dni Dzien 13
o 30 Dni Dzien 14
% 31 Dni Dzien 15
2 32 Dni Dzieri 16
= 33 Dni Dzien 17
34 Dni Dzien 18
35 Dni Dzien 19
36 Dni Dzien 20
37 Dni Dzien 21
38 Dni Dzien 22
39 Dni Dzien 23
40 Dni Dzien 24

Przyktad: Jesli twdj cykl trwa zwykle 26 dni, wedtug Tabeli Cyklu,
testowanie powinno rozpocza¢ sie w dniu 10 twojego cyklu. Aby
okresli¢ dziesiaty dzien, policz 10 dni od pierwszego dnia krwawienia
menstruacyjnego (dzien 1 cyklu). Na przyktad, jesli pierwszy dzien
krwawienia menstruacyjnego miat miejsce 3 stycznia, to dziesigty
dzien to 12 stycznia. Zaczetabys testowa¢ owulacje 12 stycznia i
kontynuowatabys, az wykryto wzrost LH.

Przyktadowy Kalendarz

1 2 4 5 6 7

3+
Dzieft 1

124 3+ = Pierwszy dzier krwawienia
8 9 10 M |ppadqg 13 14 Y

menstruacyjnego

15 16 17 18 19 20 21 L . "
12# = Dzien rozpoczecia testowania

22 23 24 25 26 | 27 28 | (Dzier 10)

JAK WYKONAC TES

1. Wyjmij pasek testowy z opakowania.

2. Zanurz biatg koricowke w prébce moczu az do czarnej linii 'Max' az
zobaczysz, ze barwnik zaczyna sie podnosi¢ do okna testowego (Szacowany
czas: 5-10 sekund).

3. Pot6z testowy pasek ptasko na czystej, suchej i niechtonnej powierzchni.
4. Odczytaj wyniki po 5 minutach od zanurzenia lub po catkowitym usunieciu
ewentualnych nadmiaréw barwnika z okna testowego. Nie odczytuj po 5
minutach.

Okno Testowe

Okno Testowe 6 =
Linia Kontroli—se C

\ it | Linia T
\ ] Maksymalna

Pasek testowy i probka moczu powinny mie¢ temperature pokojowg (59-86°F C lub
15-30°C) przed przeprowadzeniem testu, aby uzyska¢ doktadne wyniki.

Linia Testowa—

JAK ODCZYTAC WYNIKI?

Pozytywny (Skok LH)

Jesli widoczne sa dwie kolorowe linie, a linia testowa jest ciemniejsza lub tak
samo ciemna jak linia kontrolna, prawdopodobnie nastapi owulacja w ciggu
najblizszych 24-48 godzin. Jesli probujesz zaj$¢ w cigze, najlepszym czasem na
wspotzycie jest po 24, ale przed 48 godzinami.

Negatywny (Brak skoku LH)

W strefie kontroli pojawia sie tylko jedna linia kolorowa lub linia testowa
pojawia sie, ale jest jasniejsza niz linia kontrolna. Oznacza to brak skoku LH.

Niewazny

W ogdle nie wida¢ zadnych linii lub jest

widoczna tylko linia w strefie testowej, .
ale nie w strefie kontroli. Kontroli €
Powtdrz z nowym paskiem testowym. | tina_,

Jedli test wcigz zawodzi, skontaktuj sie z
nami w celu uzyskania pomocy.

Pozytywny Negatywny Niewazny

VRAGEN EN ANTWOORDEN

Escanee el cddigo para obtener
el manual en mas idiomas

@ Is het een probleem als er een groot verschil is tussen de controlelijnen van
twee verschillende ovulatietests?
Nee. Variaties in de kleur van de controlelijn zullen het testresultaat niet
beinvloeden. Het is alleen effectief om de kleur van de testlijn te vergelijken met
die van de controlelijn van dezelfde test op de dag dat de test wordt uitgevoerd.

@ Hoelang moet ik doorgaan met het uitvoeren van de test?
Ga minimaal 5 dagen door met testen of totdat de LH-piek is gedetecteerd.

€) Tijdens de testperiode verscheen er een roze achtergrondkleur en verticale
pen in het resul bied. Is dit een probl. ?
Nee. Elke urinemonster zal variéren in chemische samenstelling, evenals de
luchtvochtigheid in de testkamer. Dergelijke variaties in fysieke omstandigheden
kunnen verticale strepen en/of de roze-roze achtergrondkleur veroorzaken,
maar zullen de testresultaten niet beinvloeden. Zolang de controlelijn binnen vijf
minuten verschijnt, werkt de test correct.

(@) Beinvloedt alcohol of k dicijnen de test?
Nee, maar je zou je arts moeten raadplegen als je medicijnen gebruikt.

QZodra ik een positief resultaat zie, wanneer is het beste moment om
geslachtsgemeenschap te hebben?
De eisprong zal waarschijnlijk binnen 24-48 uur plaatsvinden. Dit is je meest
vruchtbare tijd. Geslachtsgemeenschap wordt aangeraden binnen dit
tijdsbestek.

© Ik gebruik nu de methode van de basale lichaamstemperatuur (BBT). Vervangt
deze test de BBT?
De verhoogde basale lichaamstemperatuur geeft voornamelijk aan dat de
eisprong al heeft plaatsgevonden. Deze test geeft aan dat de eisprong binnen 24
tot 48 uur zal plaatsvinden.

@) Ik heb een positief resultaat gekregen en heb tijdens deze vruchtbare dagen
gemeenschap gehad. Ik ben niet zwanger geworden. Wat moet ik doen?
Veel factoren kunnen van invloed zijn op je vermogen om zwanger te worden. Vaak
moet je het testpakket 3-4 maanden gebruiken. Jij en je partner moeten je arts
raadplegen als er na 3-4 maanden geen zwangerschap optreedt.

©) Heeft de hoeveelheid vloeistof die ik drink invioed op het resultaat?
Ja. We raden aan om je vloeistofinname ongeveer twee uur voor het verzamelen
van je urine te beperken. Een overmatige inname van vloeistoffen véor het
testen zal het hormoon in je urine verdunnen.

©) Kan ik de eerste ochtendurine gebruiken voor de test?
In tegenstelling tot de zwangerschapstest wordt het AFU (eerste ochtendurine)
NIET aanbevolen voor de ovulatietest. De niveaus van het luteiniserend
hormoon (LH) beginnen meestal vroeg in de ochtend te stijgen en zijn mogelijk
niet gemakkelijk detecteerbaar in de eerste ochtendurine. Het ideale moment
om een urinemonster te verzamelen is van 10.00 uur tot 20.00 uur, hoewel de
test op elk moment veilig kan worden uitgevoerd.

OPMERKING: Het wordt aanbevolen om tweemaal per dag te testen wanneer de
LH-piek dag nadert, zodat je deze niet mist; de LH-piek kan voor sommige vrouwen
erg kort zijn. Als je ervoor kiest om tweemaal per dag te testen, kun je een keer rond
het middaguur testen en een andere keer in de vroege avond. We raden aan om
het urinemonster ongeveer op hetzelfde tijdstip elke dag te verzamelen.

LITERATUURLUST
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VRAGEN OF OPMERKINGEN?

Neem contact met ons op via e-mail: support@premom.com

Easy Healthcare Corporation
(orww_premom com L1

360 Shore Dr., Burr Ridge, IL USA 60527
Gemaakt in China

BEGRANSNINGAR
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Testresultaten ar mer exakta nar testprocedurerna foljs noggrant.
Denna test far inte anviandas som preventivmetod.

. Radgér med en likare om du upplever oregelbundna eller
ovanligt langa cykler.

4. Denna test ar en kvalitativ screeninganalys. Den &r inte utformad

for att bestdmma den kvantitativa koncentrationen av LH.
Enheten dr endast lamplig for mansklig urintest.

En oren prov eller stérande amnen i urinen kan ge falskt resultat.

. Vissa lakemedel for infertilitetsbehandling, som 17 B-Estradiol,
Progesteron och Estradiol Valerat, kan ge falskt resultat.

8. En oren testenhet kan ge falskt resultat.
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PRESTANDAEGENSKAPER

KANSLIGHET OCH SPECIFIKITET

Easy@Home &gglossningstest kommer att upptacka hLH i mansklig urin pa
en niva hégre &n 25 mlU/ml. Testet har kalibrerats enligt W.H.O-standard
(2:a WHO Internationell Standard (IS) 80/552).

Ingen korsreaktion uppstar nar det finns hFSH (200 mIU/mL) eller hTSH
(250 mIU/L) i provet.

STORANDE AMNE
Féljande potentiellt stérande @mnen tillsattes till LH negativa och
positiva prover.

Acetaminophen 20mg/dl Gentisinsyra 20mg/dl
Acetylsalicylsyra 20mg/dl Glukos 2mg/dl
Askorbinsyra 20mg/dl Hemoglobin 20mg/dl
Atropin 20mg/dl Tetracyklin 20mg/dl
Koffein 20mg/dl Ampicillin 20mg/dl

Ingen av amnena i de testade koncentrationerna paverkade resultatet.

OGARNICZENIA

Ju

. Wyniki testéw sg doktadniejsze, gdy procedury testowe sg precyzy-
jnie przestrzegane.

. Ten test nie moze by¢ stosowany jako metoda antykoncepcji.

. Skonsultuj sie z lekarzem, jesli doswiadczasz nieregularnych lub
nadzwyczaj dtugich cykli.

. Ten test to jakosciowy test przesiewowy. Nie jest przeznaczony do

okreslenia ilosciowego stezenia LH.

Urzadzenie nadaje sie tylko do testow moczu ludzkiego.

. Nieczysty materiat lub substancje zaktécajagce w moczu moga
spowodowac fatszywy wynik.

. Niektére leki stosowane w leczeniu nieptodnosci, takie jak 17
B-Estradiol, Progesteron i Estradiol Walerianian, moga spowodowac
fatszywy wynik.

8. Nieczyste urzadzenie do testowania moze spowodowac fatszywy wynik.
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CHARAKTERYSTYKA WYDAJNOSCI

CZUt0SC | SPECYFICZNOSC

Test owulacyjny Easy@Home wykryje hLH w ludzkim moczu na poziomie
powyzej 25 mlU/ml. Test zostat skalibrowany wedtug standardu WHO (2.
Migdzynarodowy Standard WHO (IS) 80/552).

Nie wystepuje zadna reakcja krzyzowa, gdy w prébce wystepuje hFSH (200
miU/mL) lub hTSH (250 miU/L).

SUBSTANCIJA INTERFERENCYJNA
Nastepujgce potencjalnie interferujgce substancje zostaty dodane do
prébek LH negatywnych i pozytywnych.

Acetaminophen 20mg/dl Kwas gentizowy 20mg/dl
Kwas acetylosalicylowy 20mg/dI Glukoza 2mg/dl
Kwas askorbinowy = 20mg/dl Hemoglobina 20mg/dl
Atropina 20mg/dl Tetracyklina 20mg/dl
Kofeina 20mg/dl Ampicilina 20mg/dl

Zadna z substancji w przetestowanych stezeniach nie wplyneta na
wynik testu.

FRAGOR OCH SVAR

Scan de code om de handleiding
in meer talen te krijgen

@ Ar det ett bekymmer om det ér en stor skillnad mellan kontrollinjerna i
tva olika dgglossningstester?
Nej. Variationer i fargen pa kontrollinjen paverkar inte testresultatet. Det &r
endast effektivt att jamfora fargen pa testlinjen med kontrollinjen for
samma test den dag testet utfors.

@ Hur linge ska jag fortsitta utfora testet?
Fortsatt testa i minst 5 dagar eller tills LH-6kningen har upptéckts.

© En rosa bakgrundsfirg och vertikala rinder dék upp i resultatomradet
under testperioden. Ar detta ett bekymmer?
Nej. Varje urinprov kommer att variera i kemisk sammanséttning, liksom
luftfuktigheten i testkammaren. Sadana variationer i fysiska forhallanden
kan orsaka vertikala rander och/eller den rosa-rosa bakgrundsfirgen, men
paverkar inte testresultaten. Sa lange kontrollinjen visas inom fem minuter
fungerar testet korrekt.

() Paverkar alkohol eller vanliga likemedel testet?
Nej, men du bor radfraga din lakare om du tar nagot lakemedel.

(5) N&r jag ser ett positivt resultat, nér &r det basta tiden att ha samlag?
Agglossningen dr troligt att intrdffa inom 24-48 timmar. Detta ar din mest
fruktbara tid. Samlag rekommenderas inom detta tidsintervall.

Jag anvander nu basala kropy peratur den (BBT). Ersatter denna
test BBT?

En forhojd basal kroppstemperatur indikerar framst att dgglossningen
redan har intraffat. Denna test indikerar att dgglossningen kommer att ske
inom 24 till 48 timmar.

@) Jag har fatt ett positivt resultat och hade samlag under dessa fertila dagar.
Jag har inte blivit gravid. Vad ska jag gora?
Manga faktorer kan paverka din férmaga att bli gravid. Ofta kan det vara
nddvandigt att anvanda testkitet i 3-4 manader. Du och din partner bor radfraga
er lakare om graviditet inte intraffar efter 3-4 manader.

©) Paverkar mingden vitska jag dricker resultatet?
Ja. Vi rekommenderar att du begrdnsar din vatskeintag cirka tva timmar
innan du samlar urinen. Kraftigt intag av vdtskor fore testning kommer att
spada ut hormonet i din urin.

© Kan jag anvdnda morgonurin for testning?
Till skillnad fran graviditetstest rekommenderas INTE FMU (forsta
morgonurin) att anvanda for &gglossningstestning. Nivaerna av
luteiniserande hormon (LH) borjar vanligtvis stiga tidigt pa morgonen och
kan inte vara ltt pavisbara i férsta morgonurinen. Den bésta tiden att samla
urinprov ar fran kl. 10.00 till 20.00, dven om testning sakert kan utféras nar
som helst.

OBS: Det rekommenderas att testa tvd ganger om dagen nar LH-6knin-
gen ndrmar sig for att inte missa den; LH-6kningen kan vara mycket kort
for vissa kvinnor. Om du véljer att testa tva ganger om dagen kan du testa
en gang runt middagstid och en gang tidigt pa kvallen. Vi rekommender-
ar att samla urinprovet ungefdr samma tid varje dag.
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) Czy to jest powdd do zmartwienia, jesli istnieje duza réznica miedzy liniami
kontrolnymi dwéch réinych testéw owulacyjnych?
Nie. Zmiany w kolorze linii kontrolnej nie wptyng na wynik testu. Wazne jest
jedynie poréwnanie koloru linii testowej z kolorem linii kontrolnej tego samego
testu w dniu wykonania testu.

@ Jak diugo powinienem kontynuowaé wykonywanie testu?
Kontynuuj testowanie przez co najmniej 5 dni lub do momentu wykrycia
wzrostu LH.

€) Podczas okresu testowania w obszarze wynikéw pojawit sig rézowy kolor tta i
pionowe smugi. Czy to jest problem?
Nie. Kazdy prébka moczu bedzie réznic sig sktadem chemicznym, tak samo jak
wilgotnos¢ powietrza w komorze testowej. Takie zmiany w warunkach
fizycznych moga spowodowa¢ pionowe smugi i/lub rézowo-rézowe tto, ale nie
wptyng na wyniki testu. Jesli linia kontrolna pojawi sig w ciggu pigciu minut, test
dziata prawidtowo.

@) Czy alkohol lub powszechne leki wptywaja na test?

© Kiedy widze pozytywny wynik, kiedy jest najlepszy czas na wspétzycie?
Owulacja prawdopodobnie wystapi w ciggu 24-48 godzin. To jest twoj
najbardziej ptodny czas. Zaleca sie wspotzycie w tym przedziale czasowym.

() Obecnie korzystam z dy peratury ciata p j (TCB). Czy ten
test zastepuje TCB?

Podwyzszona temperatura ciata podstawowego wskazuje przede wszystkim, ze
juz wystgpita owulacja. Ten test wskazuje, ze owulacja ma nastgpi¢ w ciggu 24

do 48 godzin.

@) Otrzymatam pozytywny wynik i miatam stosunek w ciggu tych ptodnych dni.
Nie zachodze w cigze. Co mam zrobic?
Wiele czynnikéw moze wptywac na zdolno$¢ do zajécia w cigze. Czgsto moze by¢
konieczne uzycie zestawu testowego przez 3-4 miesigce. Ty i twoj partner
powinniscie skonsultowac si¢ z lekarzem, jesli po uptywie 3-4 miesiecy nie
uzyskacie cigzy.

©) Czy iloé¢ ptynu, ktéry pije, wptynie na wynik?
Tak. Sugerujemy ograniczenie spozycia ptynéw przez okoto dwie godziny przed
zebraniem moczu. Duze spozycie ptyndw przed testem spowoduje rozciericze-
nie hormonu w moczu.

©) Czy moge uiy¢ pierwszego porannego moczu do testu?
W przeciwienstwie do testu cigzowego, NIE zaleca si¢ uzywania FMP (pierwsze-
go porannego moczu) do testu owulacji. Poziomy hormonu luteinizujgcego (LH)
zwykle zaczynajg wzrasta¢ wczesnie rano i moga by¢ trudne do wykrycia w
pierwszym porannym moczu. Idealny czas na zebranie prébki moczu to od
10:00 do 20:00, cho¢ testowanie mozna wykonywac¢ w kazdym bezpiecznym
momencie.

UWAGA: Zaleca sig testowanie dwukrotnie dziennie, gdy zbliza sig dziert wzrostu
LH, aby go nie przegapic; wzrost LH moze byc¢ bardzo krétki u niektorych kobiet. Jesli
zdecydujesz sig testowac dwukrotnie dziennie, mozesz to zrobic raz okoto potudnia
iraz wezesnie wieczorem. Zalecamy zbieranie probki moczu okoto tej samej godziny
kazdego dnia.
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Nie, ale powinienes skonsultowac sie z lekarzem, jesli przyjmujesz jakiekolwiek leki.
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